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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung eines neurochirurgischen Trai-
ningssimulators, mit dem A¨rzte intrakranielle Eingriffe in einer virtuellen Realita¨t
trainieren ko¨nnen.
Um die Schnittstelle zwischen Anwender und Simulator mo¨glichst realita¨tsnah zu
gestalten, wird ein neurochirurgisches Operationsmikroskop verwendet, das u¨ber
einem Kopfphantom positioniert wird. Damit der Bildausschnitt der virtuellen
Realita¨t korrekt angezeigt werden kann, wird die Positionierung des Mikroskops
mit optischen Trackingverfahren bestimmt. Die Zoom- und Fokuseinstellungen des
Mikroskops werden u¨ber einen CAN-Bus ausgelesen. Die Okulare des optischen
Systems werden durch ein Stereodisplay ersetzt, welches das computergenerierte
Szenario dreidimensional anzeigt. U¨ber verschiedene Instrumente kann der Anwen-
der mit der virtuellen Realita¨t interagieren. Die Positionierungen dieser werden mit
Hilfe optischer und inertialer Trackingverfahren berechnet, sobald die Instrumente
in das Kopfphantom eingefu¨hrt sind.
Im Rahmen der Arbeit wurden sowohl abstrakte Trainingsmodule implementiert,
mit denen grundlegende Fertigkeiten trainiert werden ko¨nnen, als auch die medi-
zinische Prozedur des Aneurysmen-Clippings. Der Simulator baut auf einem mo-
dularen Softwaresystem auf und ist durch Plugins erweiterbar. Die Entwicklung
des Simulators wurde in Kooperation mit der VRmagic GmbH in Mannheim und
mit A¨rzten der Neurochirurgischen Klinik Mannheim der Universita¨t Heidelberg
durchgefu¨hrt.
Abstract
The present work describes the development of a neurosurgical training simulator
for intracranial procedures that is based on virtual reality.
In order to construct the interface between user and simulator as native as possible,
a real surgical microscope is used. The microscope can be positioned freely above
a phantom of a head. As to adapt the virtual reality, position and pose of the
microscope are determined by an optical tracking system. The values of zoom and
focus are read out via a CAN bus. The oculars of the optical system were replaced
i
by a stereo display that shows the computer generated scenario in 3D. By using
different instruments the user can interact with the virtual world. Position and
pose of the instruments that are inserted in the patient phantom are determined
by a combination of optical and inertial tracking procedures.
Abstract training modules for the training of basic skills were implemented as
well as a real medical procedure that consists of the clipping of an aneurysm.
The simulator is based on a modular software design. It is extendable by plugins.
The training simulator was developed in a cooperation with the VRmagic GmbH
in Mannheim and with surgeons of the Neurosurgical Clinic in Mannheim of the
University of Heidelberg.
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Vorwort
All we have to decide is what to do
with the time that is given us.
(J.R.R. Tolkien)
Als Stephan und ich 2006 unsere Promotion in der Virtual-Patient-Analysis-Gruppe
(ViPA) begannen, hatten wir ein klar definiertes Ziel: Wir wollten eine neue Ar-
beitsgruppe aufbauen, und basierend auf den Leistungen unserer Vorga¨nger, der
heutigen VRmagic GmbH, einen medizinischen Trainingssimulator fu¨r neurochir-
urgische Eingriffe entwickeln: NeuroSim.
Um das Projekt sowie die Arbeitsgruppe voran zu treiben wurden Forschungs-
antra¨ge geschrieben. Mit diesen finanziellen Mitteln sollten weitere Doktoranden
eingestellt werden. Obwohl ich bis heute von der Qualita¨t unserer Antra¨ge u¨ber-
zeugt bin, waren es die Gutachter nicht. Ein dutzend Antra¨ge wurden abgelehnt.
Die Arbeitsgruppe schrumpfte durch erfolgreich abgeschlossene Promotionen an-
derer Mitglieder. Motivierend war dagegen das Entgegenkommen der Leica Mi-
crosystems GmbH, die wir von unserer Idee begeistern konnten, und die uns den
Prototypen eines echten neurochirurgischen Operationsmikroskops zur Verfu¨gung
stellte.
Bedingt durch viele Vorarbeiten waren lange keine sichtbaren Ergebnisse vorhan-
den. Als Stephan sich 2009 selbststa¨ndig machte und die Gruppe verließ, war
ich mir nicht sicher, ob NeuroSim noch zu realisieren sei. Meine Kollegen Oliver
und Evangelos arbeiteten damals bereits an einem anderen Projekt: MicroSim,
ein Simulator fu¨r mikrochirurgische Eingriffe, der vom BMWI gefo¨rdert und in
Kooperation mit der VRmagic GmbH entwickelt wird. Der Schwerpunkt meiner
Dissertation wandelte sich in dieser Zeit vom Tracking fu¨r Eingabegera¨te zum Ge-
samtkonzept des Simulators. Glu¨cklicherweise war es nur wenige Monate spa¨ter,
als sich endlich auch fu¨r Außenstehende sichtbare Resultate zeigten.
Wichtig fu¨r NeuroSim war die medizinische Unterstu¨tzung durch die Neurochirur-
gische Klinik Mannheim der Universita¨t Heidelberg. Ich werde nicht vergessen, wie
ich Frau Prof. Schmieder das erste Mal traf und eine Pra¨sentation u¨ber die Vor-
teile von auf virtueller Realita¨t basierenden Simulatoren vorbereitet hatte. Schnell
hatte sich das Gespra¨ch so entwickelt, dass sie mir erkla¨rte, warum sich diese Simu-
latoren gut fu¨r die neurochirurgische Ausbildung eignen. Meine Pra¨sentation, mit
der ich sie von den Vorteilen VR-basierter medizinischer Simulatoren u¨berzeugen
wollte, hat sie bis heute nicht gesehen.
Mitte 2010 wurde die erste Vero¨ffentlichung von NeuroSim eingereicht, die den
Prototypen sowie ein erstes abstraktes Trainingsmodul beinhaltete. Das Modul
zum Clippen des Aneurysmas war in Arbeit.
Die Einleitung meiner Dissertation vergleicht die von uns entwickelten medizini-
schen Trainingssimulatoren mit Flugsimulatoren. Ein Vergleich, den ich im Laufe
meiner Promotion oft beim Erkla¨ren meiner Arbeit vor Freunden und Studen-
ten verwendet habe. Auch wenn es mir schon fast abgedroschen vorkommt, a¨hneln
Flugsimulatoren stark den medizinischen Simulatoren und zeigen gut, was fu¨r einen
wichtigen Einfluss das Training am Simulator auf die Aus- und Fortbildung haben
kann. Sicher gibt es viele andere Beispiele, die in diversen Bu¨chern erwa¨hnt wer-
den: Von virtuellen Kriegsszenarien bis zur Babyflasche als
”
simulierte“ weibliche
Brust. Da bleibe ich lieber bei den Flugsimulatoren.
Ich danke ...
... Herrn Prof. Dr. Reinhard Ma¨nner fu¨r die großen Freiheiten, die er mir sowohl
im Rahmen meiner Promotion als auch bei der Leitung der Arbeitsgruppe zuge-
standen hat.
... Herrn Prof. Dr. Holger Fro¨ning fu¨r die Bereitstellung als Korreferent und fu¨r
sein Interesse an meiner Arbeit.
... Stephan Diederich, der einen guten Teil des Weges mit mir ging, und ohne den
NeuroSim vermutlich noch heute nur ein Wort auf diversen Antra¨gen wa¨re.
... Markus Schill und Norbert Hinckers, den Gescha¨ftsfu¨hrern der VRmagic GmbH.
Obwohl das spezielle Feld der Neurochirurgie vermutlich zu klein ist, um fu¨r die
Firma marktwirtschaftlich interessant zu sein, haben sie mich immer unterstu¨tzt.
... allen Mitarbeitern der VRmagic GmbH: Clemens Wagner fu¨r die gute Zusam-
menarbeit bei diversen Antra¨gen und sein stets offene Ohr, Johannes Grimm fu¨r die
Beantwortung sa¨mtlicher Plattform-Fragen, Thomas Ruf, Stefan Sichler, Jan Heg-
ner, Tobias Trenschel und den anderen Hardware-Jungs fu¨r die Zusammenarbeit
bezu¨glich der Kamera-Hardware, Martin Staiger dafu¨r, dass er mit Grafikkarten
sprechen kann, Joachim Schlipper und Daniel Scherer fu¨r ihre Hilfe bezu¨glich Cine-
ma4D, Michael Schneider fu¨r das ein oder andere
”
simple“ Objekt, Kathrin Strei-
chert fu¨r Tipps zu Bounding-Boxen und Kollisionserkennungen, Dietrich Foethke,
Thorsten Becker und Nick Nock fu¨r die Unterstu¨tzung bei Kalibrierungs- und
Trackingfragen, dem Produktionsteam dafu¨r, dass es nie ein Problem war, das
ein oder andere Stu¨ck Hardware
”
verfu¨gbar“ zu haben, Claudia Augspurger fu¨r
die Zusammenarbeit bei der Verwaltung des MicroSim-Projekts, Meike Humme-
rich fu¨r die gemeinsamen Ausflu¨ge in die Produktfotografie sowie allen weiteren
Mitarbeitern.
... Frau Prof. Dr. Kirsten Schmieder und Herrn Dr. Axel Stadie fu¨r ihre Unter-
stu¨tzung und ihr Interesse an dem Projekt und den Koautorschaften bei den Ver-
o¨ffentlichungen.
... der Leica Microsystems GmbH fu¨r das Mikroskop, das doch so viel besser aus-
sieht und einfacher zu verstellen ist als eine Schreibtischlampe.
... der Gu¨nter Bissiger Medizintechnik GmbH fu¨r das Bereitstellen einer bipolaren
Koagulationspinzette.
... meinen ehemaligen ViPA Kollegen Ole Jakubik, Andreas Ko¨pfle, Klaus Rieger,
Kathrin Streichert, Yang Yuning sowie allen anderen Ziti-Mitarbeitern fu¨r die gute
Zeit.
... Sascha Senst und Stefan Rohr fu¨r ihre Unterstu¨tzung im Rahmen ihrer Ab-
schlussarbeiten.
... den guten Seelen der Verwaltung: Dina Geppert, Christiane Glasbrenner und
Andrea Seeger.
... Wolfgang Stumpfs, der mir mit seinem technischen und handwerklichen Sach-
verstand zur Seite stand.
... Andreas Wurz fu¨r seinen elektronischen Sachverstand und die wertvollen Tipps
beim Entwurf der ein oder anderen Schaltung.
... Gaby Fischer-Blu¨m, Oliver Schuppe, Jenny Kohl und Nathan Hu¨sken fu¨r die
wertvollen Kommentare zur schriftlichen Ausarbeitung.
... Oliver Schuppe, Evangelos Sismanidis und Nathan Hu¨sken fu¨r die vielen fach-
bezogenen und vor allem fu¨r die nicht-fachbezogenen Gespra¨che. Es war eine tolle
Zeit!
... Jenny Kohl fu¨r die Unterstu¨tzung in den Hoch und Tiefs der Promotion.
Besonders danke ich meinen Eltern und meiner Großmutter, die mich immer un-
terstu¨tzt haben!
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Einfu¨hrung
Anfang des 20. Jahrhunderts begann der Mensch die Lu¨fte zu erobern. Bereits zu
jener Zeit existierten Vorrichtungen, mit deren Hilfe angehende Piloten die Steue-
rung der Maschinen auf sicherem Boden u¨ben konnten. Adorian et al. [AS79] er-
wa¨hnen einen der ersten bekannten Flugsimulatoren, den sogenannten Antoniette
Trainer (Abbildung 1.1). Wa¨hrend die angehenden Piloten, in einem halbierten
Fass mit kurzen Flu¨geln und zwei Steuerra¨dern sitzend, das Gleichgewicht halten
mussten, simulierten die Ausbilder externe Kra¨fte, indem sie die Flu¨gel des Gestells
durch Ziehen oder Dru¨cken manipulierten. Durch Eingaben an den Steuerra¨dern
mussten die Piloten diesen Kra¨ften entgegenwirken [Vin08].
Abbildung 1.1.: Der Antoniette Trainer, ca. 1910. Bild von M. Branger via Library
of Congress [Brac].
1. Einfu¨hrung
Mit der fortschreitenden Entwicklung der Fluggera¨te nahm auch die Komplexita¨t
und Detailtreue der Flugsimulatoren zu. Aus rein mechanischen Konstruktionen
wurden Simulatoren, die eine virtuelle Realita¨t nutzten, um den Anwender sta¨rker
in vorgegebene Szenarien eintauchen zu lassen. Abbildung 1.2 zeigt das Cockpit
eines modernen Flugsimulators.
Abbildung 1.2.: Moderner Flugsimulator eines Airbus A320. Bild mit freundlicher
Genehmigung der Lufthansa Flight Training GmbH.
Die Effektivita¨t dieser Flugsimulatoren konnte in mehreren Studien nachgewiesen
werden, wie Caretta in einer Airforce-Metastudie [Car98] darlegt. Heute sind Flug-
simulatoren ein selbstversta¨ndlicher Bestandteil in der Aus- und Weiterbildung von
Piloten.
1.1. Medizinische Trainingssimulatoren
Im Vergleich zu Flugsimulatoren befinden sich medizinische Trainingssimulatoren,
die auf virtueller Realita¨t basieren, erst am Anfang ihrer Entwicklung. Ihre Vorteile
stehen denen der Flugsimulatoren in nichts nach: So lassen sich Eingriffe trainieren,
ohne dass reale Patienten in Gefahr gebracht werden. Pathologien ko¨nnen selbst bei
geringer Inzidenzrate beliebig oft erzeugt und trainiert werden. Die am Simulator
erbrachte Leistung kann anhand messbarer Kriterien objektiv ausgewertet und mit
den Ergebnissen anderer Benutzer verglichen werden.
Ein wichtiges Kriterium beim Erstellen eines Trainingssimulators ist die Schnitt-
stelle zwischen Anwender und Simulator. Diese hat starken Einfluss auf die er-
fahrene Pra¨senz, also das subjektive Empfinden des Anwenders,
”
sich in einer
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bestimmten Umgebung zu befinden“ [Wag04]. Daher sollte nicht nur die compu-
tergenerierte Simulation so real wie mo¨glich sein, sondern auch die Schnittstelle
zwischen Mensch und Maschine den realen Gegebenheiten mo¨glichst gut nach-
empfunden sein. Abbildung 1.3 zeigt den Augensimulator Eyesi sowie eine reale
Operation.
(a) Reale Augenoperation (b) Nachgestellte Operation am
Trainingssimulator Eyesi
(c) Reales Bild (d) Virtuelles Bild
Abbildung 1.3.: Vergleich einer realen Operation und eines medizinischen
Trainingssimulators. Bilder mit freundlicher Genehmigung der
VRmagic GmbH.
Folglich eignen sich auf virtueller Realita¨t aufbauende Simulatoren ideal zum Er-
stellen einer medizinischen Trainingsumgebung; ihre Effektivita¨t wurde von Haque
et al. in einer Metastudie [HS06] belegt.
3
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1.2. Intrakranielle Eingriffe
Intrakranielle Operationen sind neurochirurgische Eingriffe, die den inneren Teil
des menschlichen Scha¨dels, prima¨r das Gehirn betreffen. Aufgrund ihrer Komple-
xita¨t und der daraus resultierenden potentiellen Gefahr fu¨r den Patienten erfor-
dern sie eine sehr gute Ausbildung sowie viel Erfahrung von den Chirurgen. Die
meisten zerebralen Operationen werden aufgrund der feinen Strukturen im Gehirn
ausschließlich mit Hilfe eines neurochirurgischen Operationsmikroskops durchge-
fu¨hrt (siehe Abbildung 1.4), welches frei u¨ber dem Patienten positioniert wird.
Das bimanuelle mikrochirurgische Arbeiten unter starker Vergro¨ßerung sowie das
”
indirekte“ Arbeiten durch das Mikroskop, bei dem die Ha¨nde nicht direkt gese-
hen werden, bedarf intensiven Trainings. Ebenso muss die Bedienung des Operati-
onsmikroskops, beispielsweise das Einstellen der korrekten Position, Vergro¨ßerung
oder Scha¨rfe trainiert werden.
Abbildung 1.4.: Leica OH5 Operationsmikroskop im Einsatz. Bild mit freundlicher
Genehmigung der Leica Microsystems GmbH.
Eine medizinische Prozedur, deren Trainingsbedarf in den letzten Jahren gestie-
gen ist, ist das Clippen zerebraler Aneurysmen. Aneurysmen sind blasenfo¨rmige
Aussackungen arterieller Blutgefa¨ße. Sie entstehen vor allem an Stellen, wo durch
hohen Druck oder Verwirbelungen im Blutfluss besondere Kra¨fte auf die Gefa¨ß-
wa¨nde wirken. Die Gefahr der Aneurysmen liegt darin, dass sie ruptieren ko¨nnen
und somit zu einer Subarachnoidalblutung fu¨hren. In den harmloseren Fa¨llen fu¨hrt
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dies zu Kopfschmerzen. Bedingt durch den auftretenden Druck und den Blutver-
lust kann die Blutung jedoch auch zu La¨hmungen oder sogar zum Tod fu¨hren.
Linn et al. [LRAvG96] beschreiben das Aufkommen von Subarachnoidalblutungen
mit 6 bis 8 pro 100.000 Personen-Jahren. Laut den Studien von van Gijn et al.
[vGKR07] sind etwa 85% der Subarachnoidalblutungen auf ruptierte Aneurysmen
zuru¨ckzufu¨hren.
Es existieren zwei sehr unterschiedliche Techniken zur Behandlung von Aneurys-
men [Sam10]: Coiling und Clipping. Beim Coilen (Abbildung 1.5(a)) wird ein Ka-
theter in die Hauptschlagader eingefu¨hrt und bis zum Aneurysma vorgeschoben. Im
Aneurysma werden dann Platinfa¨den platziert, die zur Blutgerinnung und so zum
Verschluss des Aneurysmas fu¨hren. Bedingt durch den minimal-invasiven Charak-
ter des Coilings ist dieser Eingriff schonend fu¨r die betroffenen Patienten. Das Clip-
pen (Abbildung 1.5(b)) hingegen ist ein chirurgischer Eingriff, der in den meisten
Fa¨llen unter Vollnarkose durchgefu¨hrt wird: Die Scha¨deldecke wird geo¨ffnet und
das Aneurysma wird freipra¨pariert. Mit einem Titanium-Clip wird das Aneurysma
zusammengepresst und vom Blutfluss getrennt.
(a) Coiling (b) Clipping
Abbildung 1.5.: Zwei Behandlungsmethoden von Aneurysmen. Bilder mit freund-
licher Genehmigung der Krames StayWell Company.
Die Problematik beim Behandeln der Aneurysmen liegt paradoxer Weise im Fort-
schritt der Medizin: Durch bessere Behandlungsmethoden ko¨nnen immer mehr
der auftretenden Aneurysmen durch schonendes Coiling behandelt werden, wie
die ISAT Studie [MKY+05] belegt. Dies betrifft vor allem die ha¨ufig auftreten-
den gutmu¨tigen und kleinen Aneurysmen. In der Regel wird Coiling von Neu-
roradiologen durchgefu¨hrt. Komplexe oder bereits ruptierte Aneurysmen mu¨ssen
jedoch von Neurochirurgen mit konventionellem Clipping behandelt werden. Doch
ausgerechnet fu¨r diese schwierigen Operationen stehen immer weniger erfahrene
Chirurgen zur Verfu¨gung, da ihnen das Training der einfachen Fa¨lle fehlt, die mit
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Coiling behandelt werden ko¨nnen [Ric10]. Diese Situation wird versta¨rkt durch
neuere Studien wie beispielsweise die ISUIA-2-Studie [WWH+03], die zu dem Er-
gebnis kommt, dass kleine Aneurysmen in bestimmten Hirnregionen am besten
u¨berhaupt nicht behandelt werden, da sie selten ruptieren. Die somit noch ver-
bleibenden komplexen Fa¨lle mu¨ssen von geu¨bten Chirurgen behandelt werden, da
deren Erfahrungen und Fa¨higkeiten unabdingbar fu¨r einen erfolgreichen, kompli-
kationslosen und effektiven Eingriff sind [MHW+11]. Als Folge steht angehenden
A¨rzten keine U¨bungsumgebung zur Verfu¨gung.
Das Training zerebraler Prozeduren beschra¨nkt sich im Wesentlichen auf das klas-
sische Prinzip
”
See one, do one, teach one“: Angehende Chirurgen beobachten
ihre erfahrenen Kollegen und assistieren in unkritischen Abschnitten der Operati-
on. Zusa¨tzlich ko¨nnen gewisse grundlegende Fertigkeiten an Leichen, Tieren oder
Plastikmodellen geu¨bt werden. Eine ausfu¨hrliche Betrachtung dieser konventionel-
len Trainingsmo¨glichkeiten ist in Kapitel 3.1 dargestellt.
1.3. Ziel der Arbeit
Das Ziel dieser Arbeit stellt die Entwicklung eines neurochirurgischen Trainings-
simulators dar: NeuroSim. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf einer nati-
ven Schnittstelle zwischen Anwender und Simulator. Ein reales neurochirurgisches
Operationsmikroskop sowie originalgetreue Instrumente bilden den Kernpunkt die-
ser Schnittstelle.
Um die virtuellen Instrumente in der computergenerierten Szene korrekt darstellen
zu ko¨nnen, mu¨ssen die Positionen und Ausrichtungen der vom Anwender gefu¨hrten
realen Instrumente bestimmt werden, sobald sie in eine Scha¨delnachbildung ein-
gefu¨hrt werden. Dieses Tracking der Instrumente muss echtzeitfa¨hig sein, also mit
Updateraten von mindestens 30 Hertz und Latenzen von unter 100 Millisekunden
erfolgen (vergleiche [CS03]). Ebenso muss das Tracking stabil sein, so dass ein In-
strument, welches sich in Ruhe befindet, auch in der virtuellen Szene nicht bewegt
erscheint. Absolute Genauigkeiten sind von untergeordneter Bedeutung, da der
Anwender die Instrumente entsprechend der ihm angezeigten Szene bewegt. Um
ein bimanuelles Training zu ermo¨glichen, sind mindestens zwei Instrumente in den
Simulator zu integrieren.
Das Mikroskop soll so vom Anwender verwendet werden ko¨nnen wie es bei realen
Eingriffen u¨blich ist. Dazu muss das dreidimensionale Bild der virtuellen Reali-
ta¨t entweder in den Strahlengang des Mikroskops eingekoppelt werden oder die
Okulare mu¨ssen gegen ein Display ausgetauscht werden. Um den angezeigten Aus-
schnitt der virtuellen Szene dynamisch an die vom Anwender eingestellte Position
und Lage des Mikroskops anpassen zu ko¨nnen, muss die Positionierung des Mi-
kroskopkopfes u¨ber einem Scha¨delnachbildung bestimmt und an den Simulator
weitergegeben werden. Ebenso mu¨ssen die internen Zusta¨nde des Mikroskops, wie
beispielsweise die Einstellungen der Scha¨rfe und der Vergro¨ßerung, ausgelesen und
in der virtuellen Realita¨t abgebildet werden. Die Bestimmung der Positionierung
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des Mikroskops sowie seiner internen Zusta¨nde muss in Echtzeit erfolgen und sollte
stabil sein, um die vom Anwender erfahrene Pra¨senz aufrecht zu erhalten.
Der Trainingssimulator soll zum einen abstrakte Trainingsmodule besitzen, mit
denen die Bedienung des Mikroskops und der Instrumente sowie das indirekte
Arbeiten unter hoher Vergro¨ßerung trainiert werden kann. Zum anderen soll ebenso
eine reale medizinische Prozedur, hier das Clippen eines Aneurysmas, trainierbar
sein. Der Simulator soll modular aufgebaut sein, so dass er jederzeit durch weitere
Software-Module wie auch Hardware-Komponenten erweitert werden kann, um
beispielsweise zuku¨nftige Trainingsmodule integrieren zu ko¨nnen.
Die Arbeit befasst sich nicht mit Eingriffen, die mittels Endoskopen durchgefu¨hrt
werden oder die das Ru¨ckgrat betreffen. Die dabei notwendigen Operationstechni-
ken und Instrumente unterscheiden sich in wesentlichen Bestandteilen von offenen
intrakraniellen Eingriffen.
Die Arbeit baut auf bestehenden Software-Bibliotheken und Kamera-Hardware
auf, die in der Virtual-Patient-Analysis (ViPA) Forschergruppe der Universita¨t
Heidelberg und in Kooperation mit der VRmagic GmbH Mannheim entwickelt
wurden. Die Arbeit wird in Kooperation mit der VRmagic GmbH in Mannheim
sowie mit A¨rzten der Neurochirurgischen Klinik Mannheim der Universita¨t Hei-
delberg durchgefu¨hrt.
1.4. U¨berblick
• Kapitel 2 bescha¨ftigt sich mit den fu¨r diese Arbeit relevanten medizini-
schen Grundlagen. Es beschreibt das typische Setup eines neurochirur-
gischen Eingriffs und geht auf die verschiedenen Behandlungsmo¨glichkeiten
zerebraler Aneurysmen ein.
• Kapitel 3 behandelt die derzeit verfu¨gbaren neurochirurgischen Trainings-
mo¨glichkeiten sowie den Stand der Technik von optischen und inertialen
Trackingverfahren.
• Kapitel 4 beschreibt die verwendeten Methoden zum Tracken der Instru-
mente, also die Bestimmung von Position und Orientierung der Instrumente
innerhalb des Patientenphantoms. Es befasst sich mit der Hard- und Software
der verwendeten optischen wie auch inertialen Sensoren und veranschaulicht
die Fusion der erhaltenen Daten.
• Kapitel 5 stellt die Anbindung des Operationsmikroskops an den Simu-
lator vor. Es beschreibt wie die Position des Mikroskopkopfes relativ zu einem
Patientenphantom mit Hilfe optischer Trackingverfahren bestimmt wird und
wie weitere Zusta¨nde, wie zum Beispiel Zoom und Fokus, ausgelesen und an
den Simulator angebunden werden. Es zeigt ebenfalls wie die optischen Kom-
ponenten des Mikroskops durch ein OLED-Display (Organic Light Emitting
Diode), welches die virtuelle Realita¨t anzeigt, ersetzt wurde.
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• Kapitel 6 bescha¨ftigt sich mit der NeuroSim-Anwendung sowie mit der
verwendeten und erstellten Software. Es gib einen Einblick in die benutzte
Simulator-Plattform und beschreibt aus welchen Modulen der Trainingssi-
mulator besteht. Weiterhin erla¨utert es, wie die virtuellen Modelle der In-
strumente und des Patientenphantoms erzeugt wurden.
• Kapitel 7 beschreibt die implementierten Trainingsmodule. Es stellt die
abstrakten Trainingsmodule sowie das medizinische Modul zum Clippen von
Aneurysmen dar.
• Kapitel 8 beinhaltet die Schlussfolgerungen und gibt einen Ausblick.
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Kapitel2
Medizinische Grundlagen
In diesem Kapitel sollen die zum Versta¨ndnis der Arbeit notwendigen medizini-
schen Grundlagen erla¨utert werden. Es wird das neurochirurgische Setup beschrie-
ben sowie die Grundlagen zerebraler Aneurysmen vermittelt, die Bestandteil des
medizinischen Trainingsmoduls sind. Die anatomischen Grundlagen sowie die Be-
schreibung der chirurgischen Techniken sind bewusst knapp gehalten und verweisen
an entsprechender Stelle auf geeignete Fachliteratur.
2.1. Neurochirurgisches Setup
Obwohl sich die Neurochirurgie mit operativen Eingriffen am zentralen und peri-
pha¨ren Nevensystems befasst, beschra¨nkt sich die Beschreibung im Folgenden auf
offene intrakranielle Eingriffe, welche im Rahmen dieser Arbeit abgebildet werden.
Der Begriff
”
offen“ bezieht sich dabei auf die Scha¨delo¨ffnung, in die die Instru-
mente eingefu¨hrt werden. Im Gegensatz zu minimal-invasiven Eingriffen, bei de-
nen ein Katheder durch eine gerade schlu¨ssellochgroße O¨ffnung eingefu¨hrt wird,
bieten offene Operationen eine deutliche Bewegungsfreiheit fu¨r die Instrumente.
”
Intrakraniell“ bedeutet innerhalb der kno¨cherne Abgrenzung des Scha¨dels. So-
wohl Operationen, die das Ru¨ckrat betreffen, als auch Eingriffe, die mit Hilfe eines
Katheters oder Endoskops durchgefu¨hrt werden, unterscheiden sich grundlegend
in ihren chirurgischen Techniken.
Dem intrakraniellen Eingriff geht, sofern mo¨glich, eine intensive Planung voraus,
bei der die genaue Lage des Zielbereichs, in dem sich etwa das Aneurysma oder der
Tumor befindet, mit Hilfe bildgebender Verfahren untersucht wird. Somit ko¨nnen
der optimale Zugangsweg und die damit verbundene Positionierung des Patienten
festgelegt werden. Der eigentliche Eingriff findet unter Vollnarkose statt und be-
ginnt mit der Kraniotomie, dem O¨ffnen des Scha¨dels. Der Kopf des Patienten ist
dabei mit schraubzwingen-a¨hnlichen Klammern fixiert, um eine gro¨ßtmo¨gliche Sta-
bilita¨t zu erreichen. Je nach Eingriffsart und Lage des Zielgebiets sind unterschied-
liche Zuga¨nge notwendig. Meist stehen sogar fu¨r einen konkreten Eingriff mehrere
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Zuga¨nge zur Auswahl. Die Entscheidung fu¨r einen bestimmten Zugang wird un-
ter Umsta¨nden subjektiv nach den perso¨nlichen Erfahrungen oder Vorlieben des
Chirurgen gewa¨hlt. Je nach Zugang muss der Patient unterschiedlich positioniert
werden. Bei der Kraniotomie wird zuna¨chst ein Schnitt durch die Kopfhaut ge-
setzt. Diese wird anschließend vom Scha¨delknochen separiert und zuru¨ckgeklappt.
Mit Hilfe von Hochgeschwindigkeitsbohrern werden an besonders du¨nnen Scha¨-
delstellen mehrere Lo¨cher entlang des zu entfernenden Scha¨delbereichs durch die
Scha¨deldecke gebohrt. Diese werden anschließend mit einer Sa¨ge verbunden bis das
Scha¨delstu¨ck entfernt werden kann. Die so freigelegte Dura Mater (a¨ußere Hirn-
haut) wird durchtrennt und Teile des Gehirns mit Klammern zur Seite geschoben,
um das Zielgebiet freizulegen.
Abbildung 2.1 zeigt die zuru¨ckgeklappte Scha¨delhaut und das zu entfernende Scha¨-
delstu¨ck einer pterionalen Kraniotomie. Dieser pterionale Zugang ist ein ha¨ufig
gewa¨hlter Standardzugang, der sich fu¨r viele Eingriffe eignet [VMD+98].
Abbildung 2.1.: Pternionale Kraniotomie. Bild aus Kim et al. [KD11], mit freund-
licher Genehmigung des Copyright Clearance Centers.
Die Kraniotomie wird unter direkter Sicht, also ohne Operationsmikroskop durch-
gefu¨hrt. Die dabei angewandten Techniken unterscheiden sich grundsa¨tzlich vom
mikrochirurgischen Arbeiten der eigentlichen Operation und ist nicht Bestandteil
des in dieser Arbeit vorgestellten Trainingssimulators. Eine detaillierte U¨bersicht
u¨ber die verschiedenen Kraniotomien gibt der Atlas of Neurosurgical Techniques,
Brain [SF06].
Nach dem O¨ffnen der Scha¨deldecke beginnt der eigentliche Eingriff unter dem Mi-
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kroskop. Anschließend wird die Hirnhaut mit einem resorbierenden Faden verna¨ht,
das entfernte Scha¨delstu¨ck wieder eingesetzt und mit Titanklammern befestigt.
Operationsmikroskop
Aufgrund des mikrochirurgischen Charakters bei zerebralen Eingriffen werden die-
se fast ausnahmslos mit Hilfe eines speziellen neurochirugischen Operationsmikro-
skops durchgefu¨hrt. Vom Entfernen des Knochenstu¨cks bis zum letzten Nahtstich
sollten laut Hernesniemi [Her09] alle Ta¨tigkeiten unter dem Mikroskop ausgefu¨hrt
werden. Bereits 1921 entwickelte der schwedische Arzt Carl-Olof Nyle´n ein Mi-
kroskop, welches aufgrund hoher Vergro¨ßerungen entscheidende Vorteile bei chir-
urgischen Eingriffen bot [NYL54, Doh69]. 1965 kamen die ersten Mikroskope auf
den Markt, die das motorisierte Verstellen von Fokus und Zoom erlaubten. Diese
wurden in den folgenden Jahren in die neurochirurgischen Prozesse integriert und
revolutionierten die vorhandenen Eingriffe [Sam10].
Abbildung 2.2.: Neurochirurgisches Stereomikroskop von Leica. Bild mit freundli-
cher Genehmigung der Leica Microsystems GmbH.
Heutige Operationsmikroskope der Hersteller Leica Microsystems GmbH oder Carl
Zeiss AG bieten dem Chirurg neben der eigentlichen optischen Vergro¨ßerung ei-
ne Vielzahl weiterer technischer Hilfsmittel wie zum Beispiel situationsabha¨ngige
A¨nderungen der Intensita¨t des eingestrahlten Lichts, automatisches Ausbalancie-
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ren des Mikroskoparms oder Darstellungen vaskula¨rer Blutflu¨sse bei Gabe von
fluoreszierenden Kontrastmitteln.
Yas¸argil [Yas¸84b] sieht in dem offensichtlichen Vorteil der optischen Vergro¨ßerung
nicht den prima¨ren Nutzen des Mikroskops. Vielmehr werde durch die geringere
Stereobasis der Mikroskopoptik – ca. 16 Millimeter im Vergleich zum durchschnitt-
lichen Pupillen-Abstand eines Menschen von etwa 60 Millimeter – ein stereosko-
pisches Sehen auch bei tiefen Eingriffen mit schmalen Zuga¨ngen mo¨glich. Dieses
ra¨umliche Sehen unter guten Beleuchtungssituationen mache das Operationsmi-
kroskop bei komplexen Eingriffen unabdingbar.
Die Mikroskopoptiken besitzen Brennweiten von 200 bis 500 Millimeter. Die Okula-
re vergro¨ßern das vom Mikroskop erzeugte Zwischenbild typischerweise um Faktor
10 oder 12,5 und erlauben das Korrigieren von verschiedenen Dioptrien. Das ei-
gentliche Mikroskop befindet sich an einem langen Stativarm, der u¨ber elektrische
Bremsen fixiert ist und mit Hilfe von Gegengewichten im Gleichgewicht gehal-
ten wird. Zum A¨ndern der Position des Mikroskops mu¨ssen die Bremsen u¨ber
Kno¨pfe an den seitlich angebrachten Pistolengriffen gelo¨st werden. U¨ber diese Pis-
tolengriffe ko¨nnen ebenfalls A¨nderungen an den Zoom- und Fokus-Einstellungen
vorgenommen werden. Alternativ dient ein Touchscreen am Mikroskopstativ als
Eingabemo¨glichkeit. An diesem ko¨nnen weitere Eingaben wie beispielsweise be-
nutzerspezifische Einstellungen oder das Aktivieren der Aufnahmesysteme vorge-
nommen werden. Fußpedale oder mundgesteuerte Joysticks erlauben weitere In-
teraktionsmo¨glichkeiten.
Instrumente
Neben den bereits erwa¨hnten Bohrern fu¨r die Kraniotomie und den chirurgischen
Klammern zum Zuru¨ckschieben von Hirnbereichen gibt es eine Reihe weiterer spe-
zieller Instrumente. Der Situs befindet sich oft tief im Inneren des Scha¨dels und
ist nur u¨ber einen schmalen Zugangsweg zu erreichen. Daher weisen die Instru-
mente meist eine Bajonettform auf, um die Ha¨nde außerhalb des Sehstrahls des
Mikroskops zu halten.
Ha¨ufig verwendete Instrumente sind [Sam10, SF06]:
• Pinzette in Bajonettform und in unterschiedlichen La¨ngen zum Greifen von
Gewebe oder Tupfern.
• Bipolare Koagulationspinzette in Bajonettform, ebenfalls in unterschiedli-
chen La¨ngen, zum Vero¨den kleiner Blutungen. Diese ist bei zerebralen Ope-
rationen besser geeignet als monopolare Vero¨dungsinstrumente, da diese den
Strom u¨ber den Patienten ableiten.
• Abgewinkelte Scheren in verschiedenen Gro¨ßen und Ausfu¨hrungen zum Zer-
schneiden von Gewebe. Die abgewinkelte Form ist ebenfalls durch die tief
liegenden Operationsgebiete bedingt.
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Abbildung 2.3.: Instrument in Bajonettform. Bild mit freundlicher Genehmigung
der Aesculap AG, Tuttlingen.
• Dissektoren verschiedenster Gro¨ßen und Ausfu¨hrungen zum Auseinander-
schieben von Gewebe.
• Regelbare Sauginstrumente mit verschiedenen Durchmessern und in verschie-
denen Formen zum Absaugen von Flu¨ssigkeiten. Diese werden ebenfalls zum
Verschieben von Gewebe und als Dissektor genutzt.
• Anlegezangen zum Greifen und Setzen von Aneurysmen-Clips.
• Nadeln, Faden und Nadelhalter zum Verbinden von Nerven oder Gefa¨ßen.
Die am ha¨ufigsten eingesetzten Instrumente sind nach Hernesniemi [Her09] die
bipolare Pinzette, der Absauger und der Dissektor. Dies variiert jedoch je nach
Art des Eingriffs.
Fu¨r eine gute U¨bersicht u¨ber Ablauf, Techniken und Instrumente bei intrakraniel-
len neurochirurgischen Eingriffen sei erneut auf den Atlas of Neurosurgical Tech-
niques, Brain [SF06] verwiesen.
2.2. Zerebrale Aneurysmen
In der medizinischen Literatur existieren verschiedene Klassifizierungen von An-
eurysmen. Yas¸argil [Yas¸84b] unterscheidet im Wesentlichen zwischen sack- oder
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beerenfo¨rmigen (
”
saccular or berry“) und spindelfo¨rmigen (
”
fusiform“) Aneurys-
men. Erstere nehmen dabei den u¨berwiegenden Anteil an entdeckten Aneurysmen
ein: Je nach Studie zwischen 66-90% (Sugai et al.) und 99% (Suzuki et al.) (Quelle
fu¨r beide Studien: [Yas¸84b]).
Abbildung 2.4.: Circulus arteriosus cerebri an der Hirnbasis. Bild aus [Sob07] mit
freundlicher Genehmigung der Elsevier GmbH.
Zerebrale Aneurysmen treten vor allem in der Region des Circulus arteriosus cere-
bri (
”
Circle of Willis“, siehe Abbildung 2.4) auf, einer ringfo¨rmigen Struktur arteri-
eller Gefa¨ße an der Hirnbasis [Yas¸84b, Loc66]. Die Vielzahl an Gefa¨ßverzweigungen
und die dadurch auftretenden Stro¨mungen und Verwirbelungen scheinen das Ent-
stehen von Aneurysmen in dieser Region zu begu¨nstigen. Die genaue Auspra¨gung
dieser Gefa¨ßverbindungen unterscheidet sich von Individuum zu Individuum und
entspricht nicht immer einer geschlossenen Ringstruktur. Die meisten Aneurysmen
befinden sich entlang der Arteria cerebri anterior (ca. 40%), der Arteria carotis in-
terna (ca. 31%) und der Arteria cerebri media (ca. 18%) [Yas¸84b]. Variationen des
Circulus arteriosus cerebri sowie eine genauere anatomische U¨bersicht finden sich
14
2.2. Zerebrale Aneurysmen
im Atlas von Sobotta [Sob07]. Eine Variation von Aneurysmen an den verschiede-
nen arteriellen Gefa¨ßen stellt Yas¸argil [Yas¸84a] dar.
Schievink [Sch97] nennt mehrere Quellen, wonach bei etwa 20-30% der von zere-
bralen Aneurysmen betroffenen Patienten bei Untersuchungen weitere Aneurys-
men gefunden werden. Gro¨ßere Aneurysmen ko¨nnen Druck auf die umliegenden
Nervenbahnen ausu¨ben, was sich je nach Lage in charakteristischen Beschwerde-
bildern a¨ußert. Die eigentliche Gefahr besteht jedoch in einer potentiellen Ruptur,
die zur sogenannten Subarachnoidalblutung fu¨hrt. Dabei tritt Blut in den eigent-
lich mit Hirnflu¨ssigkeit gefu¨llten Subarachnoidalraum, einem Bereich zwischen der
Pia mater und der Arachnoidea, siehe Abbildung 2.5. Subarachnoidalblutungen
fu¨hren in vielen Fa¨llen zu bleibenden Hirnscha¨den oder zum Tod [HA00].
Abbildung 2.5.: Querschnitt durch das Scha¨deldach mit Hirnha¨uten und Subarach-
noidalraum. Bild aus [Sob07] mit freundlicher Genehmigung der
Elsevier GmbH.
Diagnostiziert werden aneurysmale Subarachnoidalblutungen sowie nicht-ruptierte
Aneurysmen vor allem durch Angiographien, bei denen die Gefa¨ße unter Gabe von
Kontrastmitteln durch bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanztomographie
(MRT) oder die Computertomographie (CT) dargestellt werden [DP08].
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Neurochirurgisches Clipping
Das erste neurochirurgische Clipping wurde 1937 von Walter Dandy an der Johns
Hopkins Klink, USA durchgefu¨hrt: Er platzierte einen kleinen Silber-Clip an dem
Hals des Aneurysmas, welches auf den dritten Hirnnerv des Patienten dru¨ckte, und
separierte es so vom Blutkreislauf [Dan38]. Seit diesem Eingriff hat sich das Clip-
pen sta¨ndig weiterentwickelt. So stehen heute eine große Anzahl unterschiedlich
geformter Clips zur Verfu¨gung, die sich den verschiedenen Auspra¨gungen von An-
eurysmen bezu¨glich Gro¨ße, Form und umliegenden Gefa¨ßen anpassen. Je nach Lage
des Aneurysmas ko¨nnen verschiedene Kraniotomien eingesetzt werden, um so die
Zielregion mo¨glichst schonend zu erreichen. Einer der Standardzuga¨nge ist dabei
die pterionale Kraniotomie, siehe Abbildung 2.1. Vor allem der Einsatz stereoskopi-
scher Operationsmikroskope ermo¨glicht das Clippen von komplexen Aneurysmen.
Prinzip und Ziel des Clippings sind jedoch unvera¨ndert: Das Aneurysma soll vom
Blutkreislauf getrennt werden, ohne den Blutfluss durch die anliegenden Gefa¨ße
zu behindern. Abbildung 2.6 zeigt Ausschnitte des Eingriffs.
Abbildung 2.6.: Neurochirurgisches Clippen zerebraler Aneurysmen. A) Position
der Kraniotomie. B) Arbeiten mit Hilfe des stereoskopischen Ope-
rationsmikroksops. C) Am Hals des Aneurysmas platzierter Clip.
Bild mit freundlicher Genehmigung des Swedish Neuroscience
Institute.
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Endovaskula¨res Coiling
Im Vergleich zum Clipping ist das endovaskula¨re Coiling ein junges Verfahren, be-
schrieben in [Str01]. Ohne den Scha¨del des Patienten o¨ffnen zu mu¨ssen, werden die
Gefa¨ßbahnen als
”
vorhandener“ Zugang zum Aneurysma genutzt. Ein Mikrokathe-
ter wird u¨ber eine Arterie eingefu¨hrt und unter Beobachtung durch bildgebende
Verfahren bis in das Aneurysma vorgeschoben. Im Aneurysma werden u¨ber den
Katheter Platinspiralen (
”
Coils“) injiziert, welche das Gerinnen des Blutes aus-
lo¨sen und so das Aneurysma verschließen. Abbildung 2.7 illustriert dies. Obwohl
diese Methode in vielen Fa¨llen als schonende Alternative zum neurochirurgischen
Clipping betrachtet werden kann, ko¨nnen nicht alle Aneurysmen mit ihr behan-
delt werden: Je nach Auspra¨gung des Aneurysmas ist die Gefahr einer durch den
Katheter ausgelo¨sten Ruptur zu groß. Ebensowenig lassen sich Aneurysmen mit
breiten Ha¨lsen durch die Platinspiralen verschließen. Fu¨r bereits ruptierte Aneu-
rysmen stellt das endovaskula¨re Coiling ebenfalls keine Option dar. In Mitteleuro-
pa werden etwa 65-70% der Aneurysmen endovaskula¨r behandelt [Ric10]. Da sich
die vorliegende Arbeit ausschließlich mit offenen neurochirurgischen Eingriffen und
dem vaskula¨ren Clipping bescha¨ftigt, sei fu¨r eine U¨bersicht u¨ber das endovaskula¨re
Coiling auf Schieving [Sch97] verwiesen.
Einen guten U¨berblick u¨ber zerebrale Aneurysmen und ihre Behandlung geben
Brisman [BSN06] und Schievink [Sch97], fu¨r einen tieferen Einblick sei auf die
ersten beiden Ba¨nde von Yas¸argils Microneurosurgery Serie verwiesen [Yas¸84b,
Yas¸84a].
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Abbildung 2.7.: Endovaskula¨res Coiling zerebraler Aneurysmen. A) U¨ber den Mi-
krokatheter werden Coils im Aneurysma platziert. B) Das Aneu-
rysma ist mit Coils gefu¨llt. Bild mit freundlicher Genehmigung
des Swedish Neuroscience Institute.
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Kapitel3
Stand der Technik
Das folgende Kapitel beschreibt klassische neurochirurgische Trainingsmethoden
sowie einige VR-basierte Ansa¨tze. Des Weiteren soll der aktuelle Stand von opti-
schen und inertialen Trackingverfahren dargestellt werden. Eine Diskussion ero¨r-
tert den Stand der Technik in Hinblick auf den im Rahmen dieser Arbeit imple-
mentierten Simulator.
3.1. Neurochirurgische Trainingsmo¨glichkeiten
Die folgende Betrachtung der neurochirurgischen Trainingsmo¨glichkeiten legt einen
Schwerpunkt auf zerebrale Aneurysmen, da diese Bestandteil des im Rahmen dieser
Arbeit vorgestellten medizinischen Trainingsmoduls sind. Viele der beschriebenen
Techniken lassen sich ebenso auf andere Eingriffsarten wie beispielsweise Tumor-
resektionen oder Bypassoperationen anwenden.
Neben der normalen chirurgischen Ausbildung findet der gro¨ßte Teil der neuro-
chirurgischen Spezialisierung auf mikrochirurgische Techniken durch Training am
Patienten statt. U¨ber Jahre hinweg beobachten angehende Chirurgen die Eingriffe,
die ihre erfahrenen Kollegen durchfu¨hren. Nach und nach findet dabei ein fließen-
der U¨bergang vom Assistieren bei einfachen Teilprozeduren bis zum U¨bernehmen
komplexer Eingriffe statt. Im Folgenden werden Trainingsmethoden vorgestellt,
die ohne einen realen Patienten auskommen.
Training an Kunststoffmodellen
Mit Hilfe von Kunststoffmodellen ko¨nnen vor allem grundlegende Fertigkeiten
trainiert werden. Im Vergleich zu Tier- oder Leichenpra¨paraten sind Modelle aus
Kunststoff oder a¨hnlichen Materialien gu¨nstig und meist mehrfach zu verwenden.
Jedoch lassen sich dadurch keine realistischen Anatomien abbilden, das Simulieren
vollsta¨ndiger Eingriffe ist kaum mo¨glich.
3. Stand der Technik
Im einfachsten Fall ko¨nnen Latex-Handschuhe dazu genutzt werden, um den grund-
legenden Umgang mit Nadel und Faden sowie erste Knotentechniken zu erlernen.
Die na¨chste Komplexita¨tsstufe stellen spezielle Kunststoffro¨hrchen dar. An die-
sen kann die Anastomose, also das Verbinden von Gefa¨ßenden trainiert werden
[UCC02, MHH+09]. Yen et al. [YAB95] beschreiben die sogenannte
”
Practice Rat“:
Mit diesem Modell, das dem Training an lebenden Ratten nachempfunden ist, ko¨n-
nen zwei Kunststoff-Gefa¨ße miteinander verna¨ht werden.
Ishiawa et al. [IYO10] stellen Scha¨delmodelle her, die sich fu¨r das chirurgische
Bohren eignen oder bereits mit Scha¨delo¨ffnungen versehen sind. Sie nutzen dabei
das
”
Selektive Lasersintern“ (SLS), ein Verfahren, bei dem ein Laser schichtweise
Strukturen aus einem Pulverwerkstoff aufbaut. Ishiawa et al. kombinieren diese
Scha¨delmodelle mit aus weichem Kunstharz generierten Hirnmodellen und Kunst-
stoffgefa¨ßen. Dadurch ko¨nnen Anastomosen, also das Verbinden zweier Gefa¨ßen-
den, trainiert werden, die nur durch einen schmalen Zugang zu erreichen sind.
Abbildung 3.1.: Aneurysmenmodelle aus Kunststoff. Bild aus [KMN+09], mit
freundlicher Genehmigung des Lippincott Williams & Wilkins
Verlags.
Wurm et al. [WTP+04] und Kimura et al. [KMN+09] erstellen mit Hilfe von 3D-
Druckern Modelle von Aneurysmen (siehe Abbildung 3.1). Diese werden aus realen
Volumendaten gewonnen und ko¨nnen somit zur pra¨operativen Planung und zum
Trainieren verwendet werden. Eine realistisches Training ist jedoch nicht mo¨glich,
da das Modell weder von Flu¨ssigkeiten durchflossen, noch in umliegendes Gewebe
eingebettet ist. Der Fokus liegt auf geometrischen Aspekten zwischen Clip und
Aneurysma um einen mo¨glichst passenden Clip auswa¨hlen zu ko¨nnen.
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Training an Tieren
Obwohl die Anatomie von Tieren – je nach Eingriff – mehr oder weniger stark von
der menschlichen Anatomie abweicht, bieten Tiere, bedingt durch das lebende Ge-
webe, ein realistischeres Trainingsszenario als Modelle aus anorganischen Substan-
zen. Somit sind neben dem Training von Grundlagenfertigkeiten auch prozedurale
Eingriffe mo¨glich. Ethische Gesichtspunkte, das Einhalten aufwendiger Tierschutz-
bestimmungen sowie der meist nur einmalige Nutzen sind allerdings von Nachteil.
Besonders das Verbinden von Gefa¨ßen und Nerven kann an Ratten und Ma¨usen
trainiert werden [Bao95, MHY+01]. Den Tieren werden unter Narkose Gefa¨ße oder
Nerven durchtrennt; anschließend werden sie wieder zusammengena¨ht. Um das
Training aus neurochirurgischen Gesichtspunkten realistischer zu gestalten, schla¨gt
Menovsky [Men00] ein Scha¨delmodell aus Gips vor, das u¨ber den Ratten platziert
wird und so das neurochirurgische Setup nachstellt.
Regensburger et al. [RHH10] verwenden Schweine um an ihnen Kraniotomien
durchzufu¨hren und ku¨nstlich erzeugte Tumore zu operieren. Im Rahmen dieser
Eingriffe kann der Einsatz des Operationsmikroskops sowie das Behandeln von
intrakraniellen Blutungen trainiert werden.
Abbildung 3.2.: Ku¨nstlich erzeugte Aneurysmen in Ratten. Bild aus [Mu¨c07], mit
freundlicher Genehmigung von Dr. Thomas Mu¨cke.
Da zerebrale Aneurysmen nicht in jedem Tier vorhanden sind, ko¨nnen diese in auf-
wendigen Operationen ku¨nstlich erzeugt werden. Mu¨cke et al. [MSK+08, MHW+11]
sowie Scholz et al. [SMD+08] beschreiben solche Methoden an Ratten, Olabe et
al. [OOR11] an Schweinen.
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Kadaver oder Kadaverteile sind besser verfu¨gbar als lebende Tiere, somit wird
besonders geschultes Personal zur Tierhaltung nicht beno¨tigt. Nachteile liegen in
der nicht mehr vorhandenen Blutzirkulation und dem generell unterschiedlichen
Verhalten von totem Gewebe.
Hicdonmez et al. [HHT+06] beschreiben wie an frischen Kuhhirnen neurochirur-
gische Fertigkeiten trainiert werden ko¨nnen und legt einen Schwerpunkt auf die
Handhabung der chirurgischen Instrumente, die generellen Strukturen im Gehirn
und den Zugang zum Circle of Willis. Hamamcioglu et al. [HHTC08] fu¨hren a¨hn-
liche Eingriffe an ebenfalls frischen Schafhirnen durch. Hamamcioglu weist auf die
Trainingsmo¨glichkeiten fu¨r den Umgang mit dem Mikroskop ebenso wie auf das
Pra¨parieren von Hirnnerven hin.
Um realistische vaskulare Eingriffe wie Anastomosen oder Aneurysmen-Clipping
auch an Tierkadavern durchfu¨hren zu ko¨nnen, schlagen mehrere Forschergruppen
das Anbringen von Pumpen an die Gefa¨ßstrukturen von Tieren vor: Olabe et al.
[OO09] und Phoon et al. [PGR10] favorisieren Hu¨hner, Schoﬄ et al. [SHH+06]
Schweine.
Training an Leichen
Das Training an menschlichen Leichen besitzt gegenu¨ber den bisher besproche-
nen Trainingsmethoden den entscheidenden Vorteil, dass Leichen reale Anatomien
repra¨sentieren. Totes Gewebe unterscheidet sich im Verhalten in wesentlichen Ge-
sichtspunkten von lebendem Gewebe; auch ist es nur begrenzt verfu¨gbar, wird
meist nur einmalig genutzt und birgt Infektionsrisiken. Nicht zuletzt wirft das
Sezieren menschlicher Ko¨rper ethische Fragen auf.
Der nicht vorhandene Blutfluss ist ein gravierender Nachteil beim Trainieren von
vaskularen Prozeduren und Eingriffen wie Gefa¨ßanastomosen oder dem Clippen
von Aneurysmen. A¨hnlich wie bei Eingriffen an Tierkadavern schlagen Olabe et al.
[OOS09, OORS11] den Einsatz von Pumpen vor, um einen pulsierenden Blutfluss
zu erzeugen.
VR-basierte Systeme und Trainingsmo¨glichkeiten
Die Vorteile VR-basierter medizinischer Trainingssimulatoren wurden bereits in
Kapitel 1.1 erla¨utert. Der in den USA fu¨r die Akkreditierung von A¨rzten verant-
wortliche Accreditation Council for Graduate Medical Education, kurz ACGME,
hat die Ausbildung an Simulatoren bereits in die Anforderungen fu¨r Fortbildungs-
programme aufgenommen [Lob11]. Nachteile liegen in der aufwendigen Entwick-
lung der Simulatoren und der daraus resultierenden Kosten fu¨r den Erwerb und
die Wartung.
Virtuelle Realita¨t wird in der Neurochirurgie vor allem in der Diagnostik und im
pra¨operativen Planungsbereich genutzt. Dazu werden die mit Hilfe bildgebender
Systeme (MRT, CT) erzeugten Patientendaten segmentiert und dreidimensional
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visualisiert. Diese ra¨umliche Darstellung komplexer Strukturen erleichtert die Dia-
gnostik und ermo¨glicht eine patientenspezifische Planung bevorstehender Opera-
tionen. So kann die genaue Lage des Tumors oder eines Aneurysmas bestimmt wer-
den; ebenso kann eine Entscheidung hinsichtlich des optimalen und schonendsten
Zugangs getroffen werden. Bei zerebralen Aneurysmen kann zudem eine Auswahl
geometrisch und funktional geeigneter Clips festgelegt werden.
Zumeist werden diese Volumendaten als statische, zweidimensionale Bilder aus
verschiedenen Blickwinkeln dargestellt, die der Nutzer u¨ber wenig intuitive Ein-
gabemo¨glichkeiten wie beispielsweise Schieberegler fu¨r jede Achse variieren kann.
Erst das Dextroscope der Firma Bracco AMT Inc. (fru¨her Volume Interactions
Pte Ltd.) [Braa] ermo¨glichte nach Baltuch et al. [BMP+06] das intuitive Interagie-
ren und Manipulieren der dargestellten Strukturen: Das Dextroscope visualisiert
dabei die Daten auf einem hochauflo¨senden Monitor, der u¨ber einen Spiegel auf
die Shutter-Brille des Anwenders reflektiert wird und so stereoskopisches Sehen
ermo¨glicht. Der Anwender ha¨lt die Ha¨nde hinter diesen Spiegel und manipuliert
die Szene mit einem Stift, dessen Position magnetisch bestimmt wird. Der Spiegel
ist dabei halbtransparent, so dass die Ha¨nde des Anwenders mit der computerge-
nerierten Szene verschmelzen (siehe Abbildung 3.3).
Abbildung 3.3.: Dextroscope bei der Anwendung. Bild mit freundlicher Genehmi-
gung von Dr. med. Axel Stadie.
Das System hat sich laut diverser Publikationen als hilfreich erwiesen. So be-
schreiben Stadie et al. [SKS+11] die Planung von Kraniotomien und Wong et al.
[WZAP07] die Planung von Eingriffen an Aneurysmen. Kockro et al. [KSTT+00]
pra¨sentieren eine auf dem Dextroscope basierende Weiterentwicklung und nutzten
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diese fu¨r die pra¨operative Planung bei zerebralen Tumoren.
Intraoperativ werden VR-Techniken verwendet, um das Bild im Mikroskop mit
eingeblendeten Volumendaten zu erweitern, welche , pra¨operativ segmentiert wur-
den. Dies erleichtert unter anderem das visuelle Trennen eines Tumors von dem
umliegenden gesunden Gewebe, siehe Abbildung 3.4. Firmen wie Stryker [Str] oder
Brainlab [Brab] bieten diese Mikroskop-Integrationen an. Um das virtuelle Bild an
der exakten Stelle einblenden zu ko¨nnen, ist eine Registrierung der Patientenlage
notwendig. Dies wird mit optischen Trackingverfahren realisiert.
Abbildung 3.4.: Mikroskop-Integration von BrainLab. Bild mit freundlicher Ge-
nehmigung der Brainlab AG.
Zum Nachbilden neurochirurgischer Eingriffe eignen sich vor allem Eingriffe mit
starren endoskopischen Instrumenten. Diese besitzen aufgrund des minimal-inva-
siven Charakters mit definiertem Zuga¨ngen eine vergleichsweise einfache Schnitt-
stelle zwischen Anwender und Simulator. So kann mit dem von Panchaphongsa-
phak et al. [PBR05, PSS+06] vorgestellten BrainTrain das Einfu¨hren eines starren
Katheders in das Gehirn trainiert werden. Dabei wird der Katheter in eine Nach-
bildung des Gehirns eingeschoben, welche mit einem Kraft-Momentsensor ausge-
stattet ist und so die ausgeu¨bten Kra¨fte erfasst. Der Katheder ist dabei mit einem
speziellen Schiebemechanismus ausgestattet, der u¨ber einen Linearmotor ein hap-
tisches Feedback an den Anwender gibt. Abbildung 3.5 zeigt den Simulator.
Trainingssimulatoren, die sich mit offenen chirurgischen Operationen bescha¨ftigen,
besitzen meist ein a¨hnliches Setup wie das des oben beschriebenen Dextroscopes:
Zur Eingabe werden mechanisch oder magnetisch getrackte Gera¨te verwendet, die
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Abbildung 3.5.: Braintrain, ein VR-Simulator zum Einfu¨hren eines Katheters. Bild
mit freundlicher Genehmigung der ETH Zu¨rich.
die chirurgischen Instrumente ersetzen. Als stereoskopisches Ausgabegera¨t dient
die Kombination aus Shutter-Brille und dem hinter einem halbdurchla¨ssigen Spie-
gel befindlichen Monitor.
Das Virtual Brain Projekt der Universita¨t von Aalborg [LHØ+01] nutzt einen
solchen Spiegel-Aufbau zum Darstellen der Szene. Ein haptisches Force-Feedback-
Gera¨t wird verwendet um mit dem virtuellen Gehirnmodell zu interagieren. Die
Simulation der Deformationen wird hierbei u¨ber die Finite-Elemente-Methode rea-
lisiert. Trainiert werden kann unter anderem die Handhabung eines Spatels mit
dem Gewebe zur Seite geschoben wird [LHH+03].
Wang et al. [WBG05] pra¨sentierten einen Simulator mit a¨hnlichem Aufbau, um mit
der virtuellen Realita¨t zu interagieren. Das Gehirn kann dabei deformiert werden;
kleine Einschnitte sind ebenfalls mo¨glich. Vloeberghs et al. [VGB+07] erweiterten
den Simulator und fu¨hrten eine Evaluation durch, die den Autoren zufolge darauf
schließen la¨sst, dass der Simulator realistisch genug sei, um einen sinnvollen Einsatz
in der Ausbildung zu ermo¨glichen.
Im Jahr 2009 stellte der National Research Council Canada das NeuroTouch-
System vor, mit dem Eingriffe patientenspezifisch geplant und trainiert werden
ko¨nnen [Nat]. Derzeit fokussiert sich das System auf Tumor-Resektionen. Als Aus-
gabesystem verwendet NeuroTouch zwei Monitore, deren Bilder u¨ber zwei Spie-
gel in Richtung des Anwenders reflektiert werden. Der Anwender betrachtet die-
se Bilder ohne Shutterbrille durch ein okulara¨hnliches Gestell, das den Einblick
u¨ber ein Mikroskop nachzustellen versucht. Zur Eingabe dienen modifizierte Force-
Feedback-Gera¨te.
Lemole et al. [LBL+07] pra¨sentierten eine Trainingsmo¨glichkeit fu¨r Ventrikulosto-
mien. Dabei sollte durch den Einsatz von Force-Feedback vor allem der korrekte
Einsatz starrer Endoskope trainiert werden Die Arbeit setzte dabei auf der Im-
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Abbildung 3.6.: NeuroTouch-System des National Research Council Canada. Bild
mit freundlicher Genehmigung des National Research Council.
mersiveTouch Plattform auf [LBF05], welche ein a¨hnlichen Aufbau wie das bereits
beschriebene Dextroscope besitzt (siehe Abbildung 3.7).
Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Simulatoren verwenden deMauro et
al. [dMRHW09] ein reales Operationsmikroskop: Dabei wird das optische Sys-
tem des Mikroskops nicht ersetzt, sondern es werden virtuelle Bilder zusa¨tzlich
in den Strahlengang eingekoppelt. Die Position des Mikroskops wird mit einem
externen Trackingsystem bestimmt, die virtuelle Szene entsprechend angepasst.
Als Eingabe-Gera¨t dient erneut ein Force-Feedback-Gera¨t. Das System erlaubt
u¨ber haptisches Feedback das Ertasten von Hirntumoren, die sich zum Teil an ih-
rer Oberfla¨chenstruktur erkennen lassen. Ein weiterer Schwerpunkt des Systems
liegt auf der intraoperativen Unterstu¨tzung des Chirurgen mit Hilfe Augmented-
Reality-basierter Techniken. Dabei werden die realen Bilder des Mikroskops von
virtuellen Bildern u¨berlagert, die beispielsweise einen Tumor farblich hervorheben.
Eine weitere U¨bersicht u¨ber VR-basierte neurochirurgische Trainingsmo¨glichkeiten
geben Alaraj et al. [ALF+11] und Malone et al. [MSD+10].
3.2. Trackingverfahren
Unter dem Begriff Tracking versteht man die Positions- und Lagebestimmung
von Objekten oder Personen. Bekannte Anwendungsbeispiele sind die Lagebestim-
mung von Flugko¨rpern als Navigationsgrundlage oder die Bewegungserkennung
von Menschen, um ihre anatomische Bewegung medizinisch zu untersuchen oder
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Abbildung 3.7.: ImmersiveTouch Plattform. Bild mit freundlicher Genehmigung
von ImmersiveTouch-SENSIMMER.
Abbildung 3.8.: MENTIS-Plattform. Bild aus [dM09], mit freundlicher Genehmi-
gung von Dr. Allesandro deMauro.
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um daru¨ber computergenerierte Kreaturen in Filmen mit mo¨glichst realistischen
Bewegungen zu animieren.
Es existiert eine Vielzahl an unterschiedlichen Trackingverfahren. Optisches Track-
ing nutzt Bildsensoren um Objekte zu erkennen; mechanische Verfahren bestimmen
die Position anhand von Motorpositionen oder Winkelgebern. Akustische Verfah-
ren arbeiten mit reflektierten Schallwellen, Inertial-Sensoren bestimmen die Po-
sition u¨ber inkrementell summierte Winkel- oder Lagea¨nderungen. Rolland et al.
[RDB01] geben einen U¨berblick u¨ber die verschiedenen Verfahren. Bishop et al.
[BWA01] liefern zusa¨tzlich den mathematischen Hintergrund zum Versta¨ndnis der
Positions- und Lagebeschreibungen.
Im Bereich von Trainingssimulatoren bescha¨ftigt sich das Tracking vor allem mit
der Positionsbestimmung von Eingabegera¨ten wie beispielsweise den medizinischen
Instrumenten oder ihren Nachbildungen. Diese sind als Schnittstelle zwischen An-
wender und Simulator zu betrachten und stellen somit ein entscheidendes Krite-
rium fu¨r den Realita¨tsgrad des Simulators dar. Um die computergenerierte Szene
korrekt anzuzeigen und um eventuelle Interaktionen zwischen Instrument und vir-
tuellen Objekten berechnen zu ko¨nnen, muss der Simulations-Computer zu jedem
Zeitpunkt wissen, wo sich die vom Benutzer gefu¨hrten Instrumente im Raum be-
finden.
Im Folgenden soll der Stand der Technik der beiden verwendeten Technologien
kurz beschrieben werden. An geeigneter Stelle sei wieder auf die entsprechende
Fachliteratur verwiesen, die einen tieferen Einblick ermo¨glicht.
Optisches Tracking
Beim optischen Tracking nehmen Kamerasensoren Bilder des zu verfolgenden Ob-
jekts auf. Diese werden mit Algorithmen der Bildverarbeitung ausgewertet, um so
die ra¨umliche Position des Objekts zu bestimmen. Die Vorteile gegenu¨ber ande-
ren Trackingverfahren liegen in der hohen Genauigkeit bei niedriger Latenz. Dem
Vorteil, dass keinerlei mechanische Verbindungen zwischen Kameras und Objekt
beno¨tigt werden, steht entgegen, dass die Sicht des Kamerasensors auf das Objekt
nicht von anderen Dingen unterbrochen werden darf.
Es existieren verschiedene Verfahren, von einfachen markerbasierten Anordnungen
bis zu komplexen marklosen Ansa¨tzen. Im einfachsten Verfahren wird ein einfar-
biger Marker am Objekt angebracht und von zwei Kameras aufgenommen. Der
Marker wird aufgrund seiner eindeutigen Farbe im Bild segmentiert. Sind die Pa-
rameter der Kameras, wie beispielsweise Position oder Brennweite bekannt, so
kann aus den 2D-Positionen des abgebildeten Markers seine ra¨umliche 3D-Position
bestimmt werden (siehe Abbildung 3.9). U¨ber einen Marker lassen sich die drei
Freiheitsgrade der Position bestimmen. Ist auch die Orientierung des Objekts von
Interesse, so bedarf es drei oder mehr Marker, deren Verbindungsvektoren linear
unabha¨ngig sein mu¨ssen. Sind die Marker untereinander nicht zu unterscheiden, so
sind je nach verwendetem Algorithmus vier Marker notwendig, um perspektivische
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Abbildung 3.9.: Grundprinzip des optischen Trackings eines Markes mit zwei
Kameras
Doppeldeutigkeiten kompensieren zu ko¨nnen. Hartley und Zisserman [HZ04] ge-
ben einen guten U¨berblick u¨ber mathematische Kameramodelle, deren Parameter
sowie die no¨tigen Grundlagen zur Kalibrierung und Rekonstruktion.
Es existieren mehrere kommerziell verfu¨gbare Systeme, die markerbasiertes opti-
sches Tracking anbieten. Als Marker werden dabei meist lichtemittierende Dioden
(LEDs) oder im Infrarotbereich (IR) reflektierende passive Marker verwendet. Die-
se bieten gegenu¨ber normalen Farbmarkern den Vorteil, weniger abha¨ngig von sich
vera¨ndernden Lichtbedingungen der Umgebung zu sein. Exemplarisch sollen hier
das Polaris-System der Northern Digital Inc. [Nor] sowie der IO Tracker der Ima-
gination Computer Services GesmbH [Ima] beschrieben werden.
Beim IO Tracker ko¨nnen einzelne Kameras zu einem System zusammengesteckt
werden. Die Kalibrierung erfolgt nach Platzierung der Kameras am Einsatzort und
wird u¨ber Kalibriertools, die aus einer festgelegten Markeranordnung oder einem
einzelnen Marker bestehen, vorgenommen. Sowohl diese Kalibriertools als auch die
eigentlich zu trackenden Markertools bestehen aus Kugeln, die Licht im IR-Bereich
reflektieren, welches von an den Kameras angebrachten IR-Dioden ausgestrahlt
wird. Um die korrespondierenden Abbildungen der Marker in den verschiedenen
Kamerabildern bestimmen zu ko¨nnen, wird auf eine geometrisch eindeutige Mar-
keranordnung an den zu trackenden Tools gesetzt (siehe Abbildung 3.10).
NDI verbaut seine Kameras in einem Kunststoffgeha¨use (siehe Abbildung 3.11).
Das System wird bereits bei der Fertigung kalibriert und kann am Einsatzort direkt
verwendet werden. Die Folge ist ein relativ großer Aufbau, der das freie Positionie-
ren einzelner Kameras nicht ermo¨glicht. Als Marker ko¨nnen sowohl aktive als auch
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Abbildung 3.10.: Markertool des IO Trackers. Bild mit freundlicher Genehmigung
der Imagination Computer Services GmbH.
Abbildung 3.11.: Kamera-Aufbau im Polaris System. Bild mit freundlicher Geneh-
migung der Northern Digital Inc..
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passive Marker verwendet werden. Die aktiven Marker werden dabei periodisch
durchgeschaltet, um sie im Kamerabild eindeutig voneinander zu unterscheiden.
Bei den passiven Markern erfolgt die Zuordnung u¨ber eine bekannte und feste Ver-
teilung der Marker an einem Markertool. Dies resultiert a¨hnlich wie bei dem IO
Tracker in verha¨ltnisma¨ßig großen Markertools.
Inertiales Tracking
Die grundlegende Funktionsweise inertialer Trackingverfahren beruht auf dem ers-
ten Newtonschen Gesetz. Dieses besagt, dass sich ein Objekt ohne a¨ußere Kraftein-
wirkung im Zustand der Ruhe befindet beziehungsweise in einer gleichfo¨rmigen
Bewegung verharrt. Es besagt weiterhin, dass bei Einwirkung einer a¨ußeren Kraft
diese den Ko¨rper proportional beschleunigt. Kann man diese Beschleunigung mes-
sen, so ist es mo¨glich, die Geschwindigkeit und Position des Objekts im Raum durch
zeitliche Integration zu bestimmen. Die Entwicklung des inertialen Trackings wur-
de vor allem durch die Navigation im Bereich der Luft- und Raumfahrt gepra¨gt.
Um die auf ein Objekt wirkenden Beschleunigungen zu messen, kommen zwei ver-
schiedene Sensorarten zum Einsatz: Beschleunigungssensoren (Accelerometer), die
die Beschleunigung entlang einer Achse messen, und Drehratensensoren (Gyro-
skope), die die Winkelgeschwindigkeit um eine Achse erfassen. Beide Arten von
Sensoren sind in der Regel dreifach vorhanden und jeweils orthogonal zueinan-
der, entlang der drei Koordinatenachsen des Raumes ausgerichtet. Abbildung 3.12
verdeutlicht dies.
x
y
z
Abbildung 3.12.: Beschleunigungs- und Drehratensensoren im Koordinatensystem
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Sind Startposition und Anfangsgeschwindigkeit des zu trackenden Objekts be-
kannt, so lassen sich anhand der gemessenen axialen Beschleunigung durch einfache
zeitliche Integration die Geschwindigkeit und durch zweifache zeitliche Integrati-
on die Position des Objektes bestimmen. U¨ber die Drehratensensoren kann durch
einfache zeitliche Integration der Winkelgeschwindigkeiten auf die absolute Win-
kelposition geschlossen und damit die Lage des Objekts berechnet werden.
Es existieren verschiedene Methoden, wie Beschleunigungs- und Drehratensensoren
miteinander kombiniert werden ko¨nnen, so dass auf die Position und Lage des Ob-
jektes geschlossen werden kann. Eine Mo¨glichkeit besteht darin, dass sich die Sen-
soren auf einer mechanisch gelagerten Plattform befinden, die frei im Raum gedreht
werden kann. U¨ber die Gyroskope ist es mo¨glich, das interne Koordinatensystem
der Plattform immer in fester Relation gegenu¨ber dem externen Weltkoordina-
tensystem zu halten. Somit entsprechen die Achsen der Beschleunigungssensoren
denen des Weltkoordinatensystems – die Geschwindigkeit und Position des Objek-
tes ko¨nnen bestimmt werden. Diese Anordnung wird als kardanische Aufha¨ngung
(englisch Gimbal), bezeichnet. Ohne eine solche mechanisch komplexe Anordnung
kommt die sogenannte Strapdown-Anordnung aus: Dabei befinden sich alle Senso-
ren fest im Bezugsystem des zu trackenden Objektes [Tit05]. Somit a¨ndert sich die
Lage der Beschleunigungssensoren und ihre Werte mu¨ssen zuna¨chst mit Hilfe der
Lagebestimmung u¨ber die Gyroskope auf die Achsen des Weltkoordinatensystems
projiziert werden. Abbildung 3.13 verdeutlicht dies. King beschreibt in [Kin98]
beide Anordnungen ebenso wie die historische Entwicklung der inertialen Navi-
gation. Woodman gibt in seinem Technical Report [Woo07] einen U¨berblick u¨ber
Prinzipien der inertialen Navigation.
Daten der
Beschleunigungs-
sensoren im lokalen
Koordinatensystem
Daten der Drehraten-
sensoren im lokalen
Koordinatensystem ∫
∫
Orientierung 
im Weltkoordinatensystem
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system Daten der
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im Weltkoordinatensystem
Geschwindigkeit
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∫
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Abbildung 3.13.: Prinzip der Strapdown-Navigation
Im Bereich des inertialen Trackings stellen die vielfa¨ltigen Fehlerquellen der Inerti-
alsensoren eine Herausforderung dar. Durch die zeitliche Integration der fehlerbe-
hafteten Messwerte summieren sich die Fehler auf; die Genauigkeit der bestimmten
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Position und Lage nimmt stetig ab. Die Fehlerquellen sind dabei unterschiedli-
chen Ursprungs: Von rauschbedingten Abweichungen u¨ber temperaturabha¨ngige
Schwankungen bis zu Kalibrierfehlern, wenn Sensoren nicht exakt ausgerichtet
werden. Flenniken et al. [FWB05] fassen diese zusammen.
Eine weitere Mo¨glichkeit zur Lagebestimmung besteht darin, die Lage von Objek-
ten mit Hilfe von Beschleunigungssensoren hinsichtlich ihrer Verkippung gegenu¨ber
einer horizontalen Ebene zu bestimmen: Befindet sich ein Objekt in Ruhe, so wir-
ken neben der Erdbeschleunigung keine weiteren Kra¨fte auf die Sensoren: Anhand
der Messwerte kann der Gravitationsvektor bestimmt werden [LOB06]. Mit Hilfe
eines zusa¨tzlichen Magnetsensors kann die Drehung des Objekts um die Achse der
Erdbeschleunigung gemessen werden. Da dieses Verfahren ohne das Aufsummieren
von Messwerten auskommt, ist es nicht von ansteigenden Fehlern betroffen.
Waren diese Sensoren fru¨her mechanische Aufbauten, die im Fall von Accelero-
metern Federn und im Fall von Gyroskopen rotierende Kreisel beinhalteten, so
werden sie heute vor allem als mikro-elektro-mechanische Systeme (MEMS) gefer-
tigt. Beschleunigungssensoren bestehen dabei aus vibrierenden Bla¨ttchen, deren
Auslenkung u¨ber piezoresistive, kapazitive oder piezoelektrische Effekte gemessen
wird. Statt auf einem Kreisel basieren Gyroskope auf einem Vibrationssystem, das
den Coriolis-Effekt ausnutzt [Kaa09]: Ein Pla¨ttchen wird in Schwingung gebracht;
seine Auslenkung im Falle von Rotationen gemessen. Hsu [Hsu08] beschreibt im
Detail die Fertigung und Funktion moderner MEMS-basierter Beschleunigungs-
und Drehratensensoren.
Es gibt eine Vielzahl an wissenschaftlichen Vero¨ffentlichungen im Bereich des in-
ertialen Trackings. Lunge et al. [LV05] sowie Heinz et al. [HKG+06] beschreiben
wie die Daten von Accelerometern und Gyroskopen zum Tracken von Ko¨rpertei-
len verwendet werden. Baerveldt et al. [BK] verwenden Inertialsensoren um die
Lage eines autonomen Helikopters zu stabilisieren. Luczak et al. [LOB06] nutzen
gravitative Effekte auf Beschleunigungssensoren, um ruhende Objekte zu tracken.
Kommerziell werden Inertialsensoren weiterhin vor allem im Bereich der Luft- und
Raumfahrt eingesetzt. Ein weiterer Einsatzbereich liegt im sogenannten
”
Moti-
on Tracking“, also der Nachverfolgung von Personen oder deren Ko¨rperteilen. So
stellt XSENS [XSE] ein System aus einer Vielzahl Inertialsensoren bereit, mit dem
die Bewegung des menschlichen Ko¨rpers getrackt und so in Animation fu¨r Film-
und Fernsehen oder zur medizinischen Analyse verwendet werden kann (Abbildung
3.14). Ein weiteres Einsatzgebiet liegt im Bereich der Smartphones oder Digital-
kameras, bei denen die Lage mit Hilfe der Sensoren bestimmt wird, um das im
Display angezeigte Bild entsprechend zu rotieren. Verwendung finden Inertialsen-
soren auch, um Spielekonsolen wie beispielsweise der Wii von Nintendo [Nin] als
Eingabegera¨te zu dienen und die vom Anwender durchfu¨hrten Bewegungen in das
Spiel einzubinden.
33
3. Stand der Technik
Abbildung 3.14.: Motion Tracking der Xsens Inc.. Bild mit freundlicher Genehmi-
gung der Xsens North America Inc..
Fusion zwischen optischem und inertialen Verfahren
Wie bereits erwa¨hnt, summieren sich bei den inertialen Trackingverfahren, die
u¨ber eine zeitliche Integration der einzelnen Messwerte auf den aktuellen Zustand
schließen, die Messfehler auf und fu¨hren letztendlich zu einem Drift. Sollen diese
Verfahren auch u¨ber la¨ngere Zeitra¨ume stabile Ergebnisse liefern, so werden sie
in der Regel mit anderen Trackingverfahren kombiniert. So wird inertiales Track-
ing im Bereich der Luftfahrt-Navigation beispielsweise mit dem Global Positioning
System (GPS) fusioniert und kommt dabei vor allem zum Einsatz, wenn u¨ber kurze
Strecken keine Satellitendaten empfangen werden ko¨nnen. Empfa¨ngt das Flugob-
jekt wieder GPS-Daten, so kann die Navigation darauf umgestellt werden und die
aktuellen Positionsdaten ko¨nnen dazu genutzt werden, das inertiale Tracking zu
rekalibrieren.
Viele Vero¨ffentlichungen haben sich in dem vergangenen Jahrzehnt mit einer sol-
chen Sensorfusion bescha¨ftigt. Im Folgenden seien einige exemplarisch erwa¨hnt.
Bonaire et al. [CCK+10] verwenden Inertialsensoren und mehrere Kameras, um die
physiologischen Bewegungen des Menschen beim Tennisspielen zu erkennen und
die ausgefu¨hrten Schla¨ge in Vor- oder Ru¨ckhand zu klassifizieren. Beide Systeme
werden dabei vor allem aus Gru¨nden der Redundanz kombiniert.
Dong et al. [DZL+] nutzen die Kombination aus optischen, inertialen und magne-
tischen Trackingverfahren, um u¨ber ein stifta¨hnliches Tool handschriftliche Texte
aufzuzeichnen. Die optische Komponente wird dabei zur Kalibrierung der anderen
Sensoren verwendet.
Sowohl You et al. [YN01] als auch Armesto et al. [ACVT04] nutzen Gyroskope
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um ihr optisches Trackingsystem zu stabilisieren. Die Daten werden dabei u¨ber
einen Kalman-Filter [Kal60] fusioniert. Die inertialen Sensordaten, die mit hohen
Frequenzen abgetastet werden, sollen dabei das Erkennen schneller Bewegungen
ermo¨glichen, wohingegen die Kamera-Daten fu¨r die Langzeit-Stabilita¨t sorgen.
3.3. Diskussion
Die im ersten Unterkapitel beschriebenen klassischen Trainingsmethoden sind nicht
ideal: Sowohl Kunststoffmodelle als auch totes Gewebe unterscheiden sich in ih-
rem Verhalten von lebendem Gewebe. Ebenso unterscheiden sich die anatomischen
Strukturen von Mensch und Tier. Diese Erkenntnis und die in der Einleitung er-
wa¨hnten weiteren Vorteile VR-basierter Trainingssimulatoren legen nahe, dass ein
neurochirurgischer Trainingssimulator sowohl fu¨r die Ausbildung angehender Chir-
urgen als auch fu¨r die Fortbildung erfahrener A¨rzte wu¨nschenswert ist.
Die bisherigen Entwicklungen in diesem Bereich konzentrieren sich vor allem auf
die Planungsvorbereitung, weniger auf die eigentlichen chirurgischen Techniken
wa¨hrend eines Eingriffes. Von den Simulatoren, die sich mit dem chirurgischen
Training bescha¨ftigen, und die in Unterkapitel 3.1 vorgestellt wurden, sind zwei be-
sonders hervorzuheben: Das NeuroTouch-System des National Research Councils
Canada und die MENTIS-Plattform von deMauro. Die Sta¨rken des NeuroTouch-
Systems liegen in einer grafisch u¨berzeugenden virtuellen Realita¨t, die unter ande-
rem Blutungen beinhaltet. Der grafische Aufbau zweier Bildschirme, die durch ein
Brillengestell betrachtet werden, ist jedoch wenig nativ. Die haptischen Eingabe-
gera¨te ermo¨glichen ein taktiles Erfahren von Kra¨ften, sind jedoch in ihrem Bewe-
gungsspielraum eingeschra¨nkt und nicht mit realen Instrumenten zu vergleichen.
Bezu¨glich des neurochirurgischen Operationsmikroskops stellen einzig deMauro et
al. mit der MENTIS Plattform ein natives Interface bereit: Die Position eines ech-
ten Mikroskops wird mit Hilfe eines kommerziellen Trackingsystems bestimmt und
die computergenerierte virtuelle Realita¨t zusa¨tzlich in den optischen Strahlengang
des Mikroskops eingekoppelt. Originalgetreue Instrumente ko¨nnen auch hier nicht
verwendet werden.
Die vorliegende Arbeit hat einen Fokus auf die Schnittstelle zwischen Benutzer und
Simulator. Zum Bestimmen der Position und Lage der Instrumente und des ech-
ten Operationsmikroskops eignet sich das Verfahren des kontaktlosen und genauen
optischen Trackings. Optische Systeme bieten im Vergleich zu anderen Verfahren
Vorteile in der Genauigkeit, im Bereich von Latenz und Framerate und erfordert
keinerlei mechanische Verbindung zu dem zu trackenden Objekt. Mit akustischen
Systemen lassen sich deutlich geringere Genauigkeiten erreichen, magnetische Sys-
teme scheiden bei Verwendung von metallischen Instrumenten aus. Inertiale Syste-
me beinhalten in ihrer typischen Anwendung des Strap-Down-Systems einen gewis-
sen Drift, wodurch sich diese Systeme ohne eine weitere Synchronisierung bezu¨glich
der Positionierung im Raum nur zum Objekttracking innerhalb kurzer Zeitra¨ume
eignet.
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In Kombination mit optischen Verfahren ko¨nnen inertiale Trackingsysteme, beste-
hend aus Beschleunigungs- und Drehratensensoren, genutzt werden, um zusa¨tzli-
che Daten zu erhalten. Liefern sowohl das optische als auch das inertiale System
vollsta¨ndige Transformationsmatrizen, bestehend aus der Position und Lage des
Objekts im Raum, so kann die Stabilita¨t des Systems durch diese redundanten
Daten erho¨ht werden: bei kurzen Ausfa¨llen des optischen Systems ko¨nnen die Da-
ten des inertialen Trackings verwendet werden. Im Gegenzug kann das optische
System Werte liefern, die als Referenz fu¨r das inertialen Systems dienen und so
dem Drift entgegen wirken.
Obwohl es mehrere kommerziell verfu¨gbare optische Trackingsysteme gibt, exis-
tiert kein System, das klein und flexibel genug ist, um es in eine Nachbildung eines
Patientenkopfes zu integrieren oder um es ohne Einschra¨nkung der Bewegungsfrei-
heit an ein Operationsmikroskop anzubringen.
Inertialsensoren haben ihren Weg von der Navigation bei Flugko¨rpern in den Kon-
sumbereich gefunden. Durch die MEMS-Fertigung sind sie in ihren Abmaßen ge-
schrumpft und preislich interessant fu¨r eine Vielzahl von Anwendungen geworden.
In dieser Arbeit werden sie genutzt, um das optische Tracking zu erga¨nzen und
um eine Grundlage fu¨r weitere Verbesserungen zu legen.
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Kapitel4
Tracking der Instrumente
Im vorliegenden Kapitel wird beschrieben, wie die Position, die Orientierung und
gegebenenfalls der vorhandene O¨ffnungswinkel der chirurgischen Instrumente be-
stimmt wird.
Die Instrumente lassen sich in zwei Kategorien einteilen: rotations-symmetrische
und rotations-unsymmetrische Instrumente. Die Symmetrie bezieht sich dabei auf
die Betrachtung der La¨ngsachse. Rotations-unsymmetrische Instrumente besitzen
sechs Freiheitsgrade: drei fu¨r die Position (Translation), drei fu¨r die Lage (Ro-
tation). Da bei den rotations-symmetrischen Instrumenten die Drehung um eine
Achse nicht relevant ist, besitzen sie fu¨nf Freiheitsgrade. Bei Instrumenten mit
einem O¨ffnungswinkel kann dieser als weiterer Freiheitsgrad betrachtet werden.
Abbildung 4.1.: Bipolare Koagulationspinzette und rotations-symmetrische
Instrumentnachbildung
Absauger, Spu¨lkanu¨len oder einfache Dissektoren sind den rotations-symmetrischen
Instrumenten zuzuordnen; Beispiele fu¨r rotations-unsymmetrische Instrumente mit
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O¨ffnungswinkel sind Pinzetten oder Anlegezangen zum Anbringen der Aneurysmen-
Clips. Eine bipolare Koagulationspinzette wurde stellvertretend fu¨r ein rotations-
unsymmetrisches Instrument in den Simulator integriert. Diese kann in der vir-
tuellen Realita¨t ebenfalls als Anlegezange abgebildet werden, welche aus einem
a¨hnlichen Griffstu¨ck besteht. Des Weiteren wurden zwei Instrumentnachbildungen,
bestehend aus ergonomischen Griffstu¨cken und zylinderfo¨rmigen Spitzen, verwen-
det, welche allgemeine Beispiele fu¨r rotations-symmetrische Instrumente darstellen.
Diese lassen sich in der virtuellen Realita¨t auf verschiedene Instrumente abbilden.
Abbildung 4.1 zeigt die verwendete Pinzette und eine der beiden Instrumentnach-
bildungen.
Es ist grundsa¨tzlich mo¨glich, die beiden verwendeten Instrumenttypen nur mit
Hilfe optischer Verfahren zu tracken. Dennoch wird beim Einsatz der Pinzette
das optische Trackingsystem mit einer inertialen Sensoreinheit kombiniert. Dies
vereinfacht die Konfiguration der beno¨tigten Marker: Zwei an den Spitzen der In-
strumente angebrachte Marker reichen aus, um die Position, den O¨ffnungswinkel
und eine Achse der Rotation zu bestimmen. Die Beschleunigungssensoren der iner-
tialen Sensoreinheit werden genutzt, um u¨ber die Erfassung der Erdbeschleunigung
zwei der drei Freiheitsgrade der Lage im Raum zu bestimmen. Da dieses Verfah-
ren ohne die Integration der potentiell fehlerbehafteten Sensorwerte auskommt, ist
es von einem Drift nicht betroffen. Werden beide Verfahren kombiniert, kann die
vollsta¨ndige Transformation und der O¨ffnungswinkel bestimmt werden. Ohne das
Inertialsystem wa¨re mindestens ein weiterer Marker an einem der Pinzettenschen-
keln notwendig. Dieser wu¨rde je nach Lage des Instruments ha¨ufig vom anderen
Schenkel verdeckt werden und somit ein stabiles Tracking erschweren.
4.1. Optisches Trackingsystem
Im Folgenden wird der Aufbau, das Kamerasystem und die verwendeten Algorith-
men des optischen Instrumenten-Trackings beschrieben.
Patientenphantom
Um das reale Operationsszenario eines intrakraniellen Eingriffs mo¨glichst gut im
Simulator abzubilden, wurde eine Nachbildung des Patienten in Form eines Kopf-
phantoms erstellt. Dazu wurde ein hohler Modellkopf aus Kunststoff mit der ty-
pischen Scha¨delo¨ffnung einer pterionalen Kraniotomie versehen. Sein Innenraum
bietet den no¨tigen Platz fu¨r die Kamerasensoren des optischen Trackingsystems.
Die Instrumente, u¨ber die der Anwender mit den Objekten der virtuellen Welt in-
teragiert, werden in die Scha¨delo¨ffnung eingefu¨hrt und gelangen so in das Sichtfeld
der Kamerasensoren.
Das Patientenphantom, welches in Abbildung 4.2 dargestellt ist, dient dem An-
wender zusa¨tzlich als optische wie auch haptische Orientierungshilfe.
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Abbildung 4.2.: Kopfphantom als Nachbildung des Patienten
Farbmarker
Die verwendeten Instrumente wurden mit passiven Farbmarkern versehen. Diese
haben geringe Abmessungen und sind flexibel anzubringen. Passive IR-Marker, die
Licht im Infrarotbereich reflektieren, haben den Nachteil, dass sie nicht u¨ber ihren
Farbton zu unterscheiden sind. Dadurch werden bei der Zuordnung der Marker in
verschiedenen Kamerabildern komplexerer Algorithmen beno¨tigt. Aktive Marker
scheiden aufgrund ihrer Gro¨ße und der beno¨tigten Stromversorgung aus.
Die Auswahl geeigneter Markerfarben fu¨r optisches Tracking ist begrenzt: Je nach
vera¨ndertem Umgebungslicht lassen sich viele Farbto¨ne nicht eindeutig voneinan-
der trennen. Im Fall des Instrumenten-Trackings, bei dem durch die O¨ffnung im
Patientenphantom die Umgebung und die Ha¨nde des Anwenders von der Kame-
ra aufgenommen werden, konnten drei Markerfarben stabil getrennt werden: rot,
gru¨n und gelb. Um in einer Weiterentwicklung des Projekts einen potentiell dritte
Instrumenttyp unterstu¨tzen zu ko¨nnen, wurden nur zwei Farben verwendet: Rot
fu¨r die Marker der Pinzette, gru¨n fu¨r die Marker einer der beiden Instrumentnach-
bildungen. Die zweite Instrumentnachbildung wurde ebenfalls mit roten Markern
versehen. Sie wird bei den bimanuellen Aufgaben der abstrakten Trainingsmodule
(siehe Kapitel 7) beno¨tigt und dabei nur in Kombination mit der anderen Instru-
mentnachbildung verwendet, jedoch nicht mit der Pinzette.
Um das rotations-symmetrische Instrument zu tracken, wurden an seinem vorderen
Ende zwei Farbmarker derselben Farbe angebracht: Einer an der Spitze, einer am
Schaft des Instruments (siehe Abbildung 4.3(a)). Durch den vorderen Marker wird
die Translation des Instruments definiert. Die Verbindung der beiden Marker ent-
spricht der Achse und somit den verbleibenden zwei Freiheitsgraden der Rotation.
Bei der Wahl der Position des zweiten Markers muss in Bezug auf dessen Abstand
zum ersten Marker Folgendes bedacht werden: Einerseits sollte der Abstand zur
Spitze mo¨glichst groß gewa¨hlt werden, um die Richtung dieser Achse mo¨glichst
genau repra¨sentieren zu ko¨nnen. Andererseits wird das Instrument vom optischen
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Tracking erst dann erkannt, wenn beide Marker von mindestens zwei Kamerasen-
soren gesehen werden. Folglich stellt die Positionierung des zweiten, nicht an der
Spitze befindlichen Markers ein Kompromiss zwischen der Genauigkeit der Ach-
senbestimmung und dem fru¨hen Erkennen des Instruments beim Einfu¨hren in das
Patientenphantom dar. Gewa¨hlt wurde ein Abstand von 5,5 Millimeter, welcher
sich experimentell als guter Kompromiss erwies.
(a) Farbmarker der beiden Instru-
mentnachbildungen
(b) Farbmarker der Pinzette
Abbildung 4.3.: An den Instrumenten angebrachte Farbmarker
An den beiden Schenkeln der Pinzette wurden an den Spitzen je ein Marker dersel-
ben Farbe angebracht (siehe Abbildung 4.3(b)). Der Abstand der beiden Marker
bestimmt den O¨ffnungswinkel der Pinzette, der Mittelpunkt zwischen beiden Mar-
kerpositionen die Translation der Pinzette. Des Weiteren sind durch die Achse
durch beide Marker zwei der drei Freiheitsgrade der Lage definiert. Der verblei-
bende Freiheitsgrad, die Drehung des Instruments um diese Achse, wird u¨ber das
Inertialsystem bestimmt.
Kamerasystem
Als Kamerasystem wurde eine Multisensor-Kamera der VRmagic GmbH [VRmc]
verwendet. Diese besteht aus einem Kamerastack und aus bis zu vier u¨ber Flach-
bandkabel abgesetzten CMOS-Sensoren (Complementary Metal Oxide Semicon-
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(a) Multisensor-Kamera der VRmagic
GmbH. Bild mit freundlicher Geneh-
migung der VRmagic GmbH.
(b) Im Patientenhantom verbauten
Sensoren
Abbildung 4.4.: Multisensor-Kamera und ihre Integration in das Patienten-
phantom
ductor), siehe Abbildung 4.4(a). Die Sensoren besitzen eine Auflo¨sung von 752×480
Pixeln und ko¨nnen pixelsynchron ausgelesen werden. Durch einen Global-Shutter-
Mechanismus bilden die Sensoren sich bewegende Objekte ohne Verzerrungen ab.
Der Kamerastack besteht aus mehreren Platinen, die verschiedene Funktionen er-
fu¨llen: Ein FPGA (Field Programmable Gate Array) liest die Bilddaten der Senso-
ren aus und ermo¨glicht eine effiziente Bildvorverarbeitung. U¨ber einen USB-Chip
erfolgt die U¨bertragung der Daten per USB an den Simulations-Computer. Die
Multisensor-Kamera kann sowohl mit monochromen als auch mit Farbsensoren
bestu¨ckt werden. Im Falle des Instrumenten-Trackings wurden Farbsensoren ver-
wendet, um die verschiedenen Markerfarben unterscheiden zu ko¨nnen. Da diese
Farbsensoren – anders als das menschliche Auge – im Infrarot-Bereich empfind-
lich sind, wurde vor den Sensoren ein IR-Sperrfilter montiert, das den Farbbereich
auf das fu¨r den Menschen sichtbare Licht beschra¨nkt. Somit wird infrarotes Licht
ausgefiltert und verfa¨lscht nicht die Bildaufnahme.
Die Multisensor-Kamera wurde mit ihren vier abgesetzten Sensoren in das Kopf-
phantom eingebaut. Abbildung 4.4(b) zeigt wie die Sensoren u¨ber Stative an einer
Metallplatte befestigt wurden und auf die Scha¨delo¨ffnung im Patientenphantom
ausgerichtet sind. Die Wahl der Brennweite der Objektive ist ein Kompromiss
zwischen dem zu erfassenden Volumen und der Genauigkeit des Trackings: Eine
la¨ngere Brennweite fu¨hrt durch einen kleineren O¨ffnungswinkel zu einem gerin-
gerem Volumen. Da dieses kleinere Volumen auf dieselbe Pixelanzahl im Sensor
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abgebildet wird, ist die Genauigkeit gegenu¨ber einer ku¨rzeren Brennweite erho¨ht.
Im Falle des Instrumenten-Trackings wurden Objektive mit einer Brennweite von
6 Millimetern eingesetzt. Diese Brennweite fu¨hrt bei den verwendeten Sensoren
zu einem O¨ffnungswinkel von etwa ±14 Grad (Sensorho¨he) beziehungsweise ±20
Grad (Sensorbreite) und bietet so genu¨gend O¨ffnungswinkel um den Zugang zum
Patientenphantom abzudecken.
Um im Falle der passiven Farbmarker fu¨r ausreichend kurze Belichtungszeiten zu
sorgen, ko¨nnen externe LEDs u¨ber ein von der Multisensor-Kamera ausgehendes
Triggersignal angesteuert werden. Diese werden synchron zu den Belichtungszeiten
der Kamerasensoren aktiviert. Dadurch ko¨nnen hellere Lichtpulse erzeugt werden
als dies u¨ber eine stetige Aktivierung der LEDs der Fall wa¨re. Um ein Flimmern zu
vermeiden, ko¨nnen die LEDs mit mehrfacher Kamerafrequenz angesteuert werden.
Abbildung 4.5 zeigt die verbauten Sensoren mit vier weißen LEDs bei entferntem
Patientenphantom.
Abbildung 4.5.: Die vier weißen LEDs der in das Patientenphantom integrierten
Multisensor-Kamera
Um die Latenz des Trackings mo¨glichst gering zu halten, ko¨nnen die Bilder anhand
von eingestellten Farbgrenzen auf dem FPGA segmentiert werden. Dazu werden
die Farbgrenzen in einem Kalibrierungsschritt auf die verwendeten Farbmarker
angepasst. Die daraus resultierenden indizierten Bilder ko¨nnen effektiv mit einer
Run-Length-Kodierung (RLE) komprimiert und per USB u¨bertragen werden. Im
Simulations-Computer werden die Bilder des RLE-Streams wieder zusammenge-
setzt. In einem weiteren Schritt werden benachbarte Pixel, die dieselbe Farbe be-
sitzen, zu einem logischen Marker zusammengefasst. Um die Abbildungen echter
Marker von Sto¨rpixeln zu unterscheiden, kann die minimale Markergro¨ße in Form
der Pixelanzahl eingestellt werden. Alle zusammenha¨ngenden Farbblobs, deren Pi-
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(a) 8bit RGB-Bild
(b) Indiziertes Bild
(c) Schwerpunkte und Bounding-Box des Trackings
Abbildung 4.6.: Die verschiedenen Stadien der Bildbearbeitung
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xelanzahl unter diesem eingestellten Wert liegt, werden verworfen. Abbildung 4.6
zeigt die verschiedenen Stadien der Bildverarbeitung. In Abbildung 4.6(a) ist das
vollsta¨ndige RGB-Bild zu sehen: zwei gru¨ne und zwei rote Farbmarker sind zu er-
kennen. Abbildung 4.6(b) zeigt nur noch Pixel, deren Farbe innerhalb der vorher
eingestellten Farbegrenzen liegt. Abbildung 4.6(c) zeigt die Schwerpunkte und die
Umrandungen der gefunden Marker; Sto¨rpixel wurden verworfen.
Abbildung 4.7.: Kalibrierung des Systems mit einem Schachbrett-Muster
Kalibrierung des Kamerasystems
Bevor eine Rekonstruktion der Farbmarker u¨ber die Abbildung der Sensoren mo¨g-
lich ist, mu¨ssen die internen und externen Kameraparameter der verbauten Multi-
sensor-Kamera bestimmt werden. Dies wurde mittels einer Schachbrett-Kalibrier-
ung, die auf Zhang [Zha00] basiert und von Handel [Han09] implementiert wurde,
durchgefu¨hrt (siehe Abbildung 4.7). Anschließend wurden die Farbgrenzen zum
Erkennen der Marker eingestellt und auf dem FPGA abgespeichert. Des Weiteren
wurde eine minimale Pixelanzahl von 20 Pixel fu¨r gefundene Marker festgelegt,
um die echten Marker von einzelnen Sto¨rpixeln oder kleinen Sto¨rfla¨chen zu unter-
scheiden. Als Ergebnis liefert die Kamera fu¨r jeden Bildsensor die 2D-Positionen
der gefundenen Marker im Bild.
Nach dem Kalibrierungsschritt befindet sich der Ursprung des Koordinatensys-
tems, in dem die externen Parameter der Sensoren angegeben werden, im ersten
Kamerasensor: die Sensorebene bestimmt die xy-Ebene, die Orthogonale darauf
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die z-Achse. Da die Daten des optischen Systems spa¨ter mit denen des inertialen
Systems, welches die Lage anhand der durch die Erdanziehung wirkenden Kra¨fte
bestimmt, kombiniert werden sollen, ist eine gemeinsame Basis fu¨r beide Koordi-
natensysteme wu¨nschenswert. Die externen Parameter des optischen Systems wur-
den daher so transformiert, dass die z-Achse des Koordinatensystems parallel zur
Achse der Erdbeschleunigung ausgerichtet ist und die xy-Ebene der Horizontalen
entspricht. Diese Transformation erfolgte mittels des in Anhang D beschriebenen
Transform-Moduls.
Rekonstruktion der Marker
Da fu¨r die Rekonstruktion eines Markers Abbildungen dieses Markers in zwei Bil-
dern notwendig sind, wird zuna¨chst auf die Betrachtung eines Sensorpaares ein-
gegangen. Sensorpaar meint dabei nicht eine physikalische Verknu¨pfung zweier
Sensoren, sondern die virtuelle Kombination von jeweils zwei der vier Sensoren
der Multisensor-Kamera.
Abbildung 4.8.: Triangulierung einer 3D-Markerposition aus zwei korrespondieren-
den 2D-Positionen
Um die 3D-Position der Farbmarker im Raum rekonstruieren zu ko¨nnen, mu¨ssen
korrespondierende 2D-Marker in Bildpaaren bestimmt werden. Wird pro Marker
eine eindeutige Farbe verwendet, so existiert in jedem Kamerabild nur eine Ab-
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bildung; die Zuordnung ist trivial. Werden dagegen mehrere Marker der gleichen
Farbe verwendet, so mu¨ssen deren Abbildungen auf den Kamerasensoren zuna¨chst
zugeordnet werden. Aus korrespondierenden 2D-Markern kann dann u¨ber eine Tri-
angulation die Raumposition des Markers bestimmt werden. Da sich die beiden
Sehstrahlen im Allgemeinen nicht schneiden, wird der Punkt mit dem geringsten
Abstand zu beiden Strahlen bestimmt. Abbildung 4.8 verdeutlicht dies.
Abbildung 4.9.: Epipolarebene durch beide Kamerazentren und den Marker
Alle verwendeten Instrumente sind mit zwei gleichfarbigen Markern ausgestattet.
Um deren korrespondierende Abbildungen zu bestimmen, wurde zuna¨chst die Epi-
polargeometrie ausgenutzt: Als Kandidaten fu¨r die Markerabbildung m in Bild B
kommen nur Markerabbildungen in Bild B’ in Frage, welche dieselbe Farbe be-
sitzen und auf derselben Epiploarebene liegen. Diese Ebene wird von den beiden
Kamerazentren C und C’ sowie dem realen Marker M aufgespannt (siehe Abbil-
dung 4.9). Dies schra¨nkt den Suchraum von zwei Dimensionen auf eine Dimension,
die Epipolarlinie, ein. Um diese Kandidaten effizient zu suchen, wurden die Ka-
meras paarweise rektifiziert, also in ein achsenparalleles Stereosystem u¨berfu¨hrt.
Dadurch schneidet die Epipolarebene die beiden Bilder in einer horizontalen Linie
und potentielle Markerpaare befinden sich im Bild auf derselben y-Koordinate.
Bedingt durch Rundungsfehler oder Ungenauigkeiten bei der Kalibrierung liegen
die Kandidaten nur selten auf exakt derselben y-Achse. Daher wird ein Band von
wenigen Pixeln Ho¨he unter und u¨ber der Epipolarlinie akzeptiert (siehe Abbildung
4.10). Markerabbildungen in diesem Bereich aus B’ werden als Kandidaten fu¨r die
Markerabbildung m aus Bild B bezeichnet. Fu¨r eine detaillierte Betrachtung der
Epipolargeometrie und der Rektifizierung von Kamerasystemen sei auf Hartley
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und Zisserman [HZ04] verwiesen.
Abbildung 4.10.: Kandidaten besitzen bei rektifizierten Bildern die gleiche y-
Koordinate ± eine geringfu¨gige Abweichung
Befinden sich die Abbildungen der beiden gleichfarbigen Marker eines Instruments
auf unterschiedlichen Epipolarlinien, beziehungsweise in disjunkten Ba¨ndern, so
ist die Zuordnung gelo¨st. Ist dies nicht der Fall, so ist eine weitere Betrachtung
notwendig. Abbildung 4.11 illustriert die Situation: Fu¨r die Abbildungen m1, m2,
m′1 und m′2 kommen fu¨r die beiden realen Marker entweder die Positionen M1 und
M2 oder M3 und M4 in Frage. Andere Kombinationen sind nicht mo¨glich, da jede
2D-Markerabbildung nur fu¨r die Rekonstruktion eines Markers verwendet werden
kann.
Die Multisensor-Kamera verfu¨gt u¨ber vier Sensoren und damit u¨ber
(
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tuelle Bildpaare. Bedingt durch die unterschiedlichen Ausrichtungen der Sensoren
kann der oben beschriebene nicht eindeutige Fall lediglich in einem Bildpaar auf-
treten. Somit wird das entsprechende Sensorpaar verworfen. Fu¨r den seltenen Fall,
dass die Marker in zwei der vier Kamerasensoren verdeckt sind und sich deren
Abbildungen in dem verbleibenden Sensorpaar im selben y-Bereich befinden, kann
u¨ber eine Historie die richtige Zuordnung bestimmt werden: Dabei wird davon
ausgegangen, dass diejenigen rekonstruierten 3D-Positionen korrekt sind, die sich
na¨her an den bekannten Positionen der letzten Bildaufnahme befinden.
Die sechs virtuellen Bildpaare fu¨hren zu bis zu sechs rekonstruierten Markern pro
real existierendem Marker. Deren 3D-Positionen unterscheiden sich in geringem
Ausmaß aufgrund von Ungenauigkeiten in der Kalibrierung und beschra¨nktem
Auflo¨sungsvermo¨gen der Sensoren. Daher werden die Positionen innerhalb eines
gewissen Radius gemittelt. Die resultierenden Raumpositionen der Marker werden
mit Hilfe eines Kalman-Filters stabilisiert.
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Abbildung 4.11.: Doppeldeutigkeit bei mehr als einem Kandidat
Zuordnung der rekonstruierten Marker
Im Falle der rotations-symmetrischen Instrumente ohne Inertialsensoren mu¨ssen
die beiden rekonstruierten Marker den realen Markern an der Spitze und am Schaft
zugeordnet werden. Da sich die Scha¨delo¨ffnung am Patientenphantom in der xy-
Ebene befindet und das Instrument von oben, also aus Richtung der z-Achse,
eingefu¨hrt wird, kann der Marker mit dem geringeren z-Wert der Position der
Spitze zugeordnet werden. Wird das Instrument im Laufe der Anwendung in eine
waagrechte Position oder daru¨ber hinaus gebracht, liefert die Zuordnung u¨ber den
z-Wert das falsche Ergebnis; das virtuelle Instrument wu¨rde sich um 180 Grad
drehen. U¨ber den Vergleich der Markerpositionen mit denen des letzten Frames
kann jedoch u¨berpru¨ft werden, ob ein solcher Sprung stattgefunden hat und gege-
benenfalls die Zuordnung durch ein Vertauschen korrigiert werden. Sind die beiden
Marker zugeordnet, so bestimmt die Markerspitze die Translation des Instruments.
Der Verbindungsvektor beider Marker bildet die Achse und liefert somit die zwei
Freiheitsgrade der Rotation.
Im Falle von rotations-unsymmetrischen Instrumenten bestimmt der Mittelpunkt
zwischen den beiden an den Spitzen angebrachten Markern die Translation des
Instruments. Die Verbindung der beiden Marker bildet die Lage der y-Achse, ihr
Abstand bestimmt den O¨ffnungswinkel. Da die beiden gleichfarbigen Marker u¨ber
das optische Tracking keinem der beiden Schenkel zugeordnet werden ko¨nnen, ist
das Vorzeichen der y-Achse unbestimmt. Um das Vorzeichen und die Drehung
der Pinzette um die y-Achse zu bestimmen, wird das im na¨chsten Unterkapitel
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beschriebene Inertialsystem verwendet.
4.2. Inertiales Trackingsystem
Grundbaustein des verwendeten inertialen Trackingsystems bildet der ADIS-16350-
Baustein [Ana07] von Analog Devices [Ana] (siehe Abbildung 4.12). Dieser bein-
haltet in einem 22 × 22 × 22 mm3 großen Geha¨use drei Beschleunigungs- und
drei Drehratensensoren, die jeweils auf den Achsen eines kartesischen Koordina-
tensystems angeordnet sind. Der Hersteller versichert, dass die einzelnen Sensoren
a¨ußerst pra¨zise verbaut und bezu¨glich der Genauigkeit kalibriert sind. Ein inte-
grierter Mikrocontroller wirkt in Kombination mit Temperatursensoren weiteren
Sensorschwankungen entgegen. Die analogen Daten der sechs Inertialsensoren wer-
den digitalisiert und u¨ber eine SPI-Schnittstelle (Serial Peripheral Interface) zur
Verfu¨gung gestellt.
Abbildung 4.12.: Die ADIS-16350-Sensoreinheit von Analog-Devices
Da es sich bei dem Simulations-Computer um einen Standard-PC handelt, sollte
die Sensoreinheit per USB angeschlossen werden. Dafu¨r ist ein weiterer Baustein
notwendig, der die Verbindung zwischen SPI und USB herstellt. Verwendet wurde
ein FT2232D Chip [Fut06] von FTDI [Futb], welcher zwei Mehrzweck-Ba¨nke zur
Kommunikation mit verschiedenen Protokollen besitzt. Um weitere Verkabelun-
gen neben dem USB-Kabel zu vermeiden, wurde auch die Versorgungsspannung
der Sensoreinheit u¨ber die Spannung des USB-Anschlusses realisiert. Da die Ge-
nauigkeit der vom ADIS16350 gemessenen Werte von einer stabilen 5V-Spannung
abha¨ngt, wurde die USB-Spannung, die 5V entspricht, diese jedoch nicht zwangs-
la¨ufig stabil liefert, von einer Ladungspumpe stabilisiert.
Die genannten Komponenten wurden auf einer 50 × 38 mm2 großen Platine ver-
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Abbildung 4.13.: Sensorplatine mit Sensoreinheit an der bipolaren
Koagulationspinzette
baut, welche mit EAGLE, einem Layout-Programm von Cadsoft Computer [Cad],
entworfen wurde. Abbildung 4.13 zeigt die Platine mit der Sensoreinheit an der bi-
polaren Koagulationspinzette. Die Schaltpla¨ne der Platine befinden sich in Anhang
A.
Der FT2232D Chip implementiert eine USB 2.0 Full-Speed (12 MHz) Schnittstelle
und wurde u¨ber den D2XX Direct Driver [Futa] von FTDI angesprochen. Dazu
wurde ein C++-Wrapper um den Treiber entwickelt, der die Sensoreinheit unter
Verwendung der D2XX-Befehle anspricht. Dies beinhaltet vor allem das O¨ffnen und
Initialisieren des ADIS-16350-Chips sowie das Auslesen der aktuellen Sensorwerte.
Der FT2232D-Chip wird in dem Multi-Protocol Synchronous Serial Engine Mode
(MPSSE) betrieben, der von FTDI fu¨r die Kommunikation mit einem synchronen,
seriellen Protokoll wie SPI entwickelt wurde [Fut06]. Die interne Samplerate der
ADIS-16350-Sensoren ist unabha¨ngig vom Auslesen der Werte per SPI. Die Rate
ist variabel einstellbar und betra¨gt maximal 819,2 Samples pro Sekunde. Die SPI-
Clock kann bis zu 2 MHz getaktet werden.
Die Werte der Beschleunigungssensoren werden in Einheiten von g (= 9, 81 m/s2)
ausgegeben, die Werte der Drehratensensoren in Grad pro Sekunde. Abha¨ngig von
der maximal messbaren Winkelgeschwindigkeit sind drei verschiedene Auflo¨sungen
des 14-bit-Wertes mo¨glich. Tabelle 4.1 zeigt diese, ebenso den Wertebereich und
die Auflo¨sung der Beschleunigungssensoren.
Bestimmung der Neigung
Wirken außer der Gravitation keine weiteren Kra¨fte auf die Sensoreinheit, so kann
deren Neigung, also die Abweichung der xy-Ebene der Einheit von der Horizonta-
len bestimmt werden. Die folgende Betrachtung dieser Neigung und deren Bestim-
mung u¨ber die drei Beschleunigungssensoren der Sensoreinheit erfolgt gema¨ß den
Ausfu¨hrungen von  Luczak et al. [LOB06].
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Sensortyp Wertebereich Auflo¨sung
Drehratensensoren
±300 ◦/s 0, 07326 ◦/s
±150 ◦/s 0, 03663 ◦/s
±75 ◦/s 0, 018315 ◦/s
Beschleunigungssensoren ±10 g 0, 002522 g
Tabelle 4.1.: Die unterschiedlichen Auflo¨sungen und Wertebereiche der Sensoren.
z0
y0
x0
g
gx
gy
x y
zφ
gz
Abbildung 4.14.: Die von den Beschleunigungssensoren gemessenen Komponenten
der Gravitation
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Abbildung 4.14 zeigt die drei Achsen x, y und z der Sensoreinheit, x0, y0 und
z0 seien die Achsen des Weltkoordinatensystems. Die z0-Achse ist dabei parallel
zur Achse der Erdbeschleunigung ~g, die x0y0-Ebene entspricht der darauf senk-
recht stehenden, horizontalen Ebene. Die Neigung des Sensors setzt sich aus dem
Nickwinkel (
”
pitch“) α und dem Rollwinkel (
”
roll“) β zusammen: Als Nickwinkel
wird die Abweichung der x-Achse von der horizontalen x0y0-Ebene betrachtet, als
Rollwinkel die Abweichung der y-Achse von dieser Ebene.
Abbildung 4.14 zeigt ebenfalls, wie sich die Erdbeschleunigung g auf die drei Sen-
soren aufteilt. Dabei gilt in Ruhe:
g =
√
g2x + g
2
y + g
2
z (4.1)
Aus trigonometrischen Gru¨nden folgt:
sinα =
gx
g
(4.2)
sinβ =
gy
g
(4.3)
Die vom Sensorboard ausgelesenen Werte der Beschleunigungssensoren an den drei
Achsen seien ax, ay und az. Da diese in Einheiten von g dargestellt werden, ergibt
sich fu¨r die Winkel:
sinα = ax (4.4)
sinβ = ay (4.5)
Ein Problem beim Bestimmen der Winkel stellt die nicht-Linearita¨t der Sinus-
Funktion dar: Da die Auflo¨sung des Sensors durch die Steigung der Sinus-Funktion
bestimmt wird, nimmt diese mit steigendem Winkelbetrag ab. Abbildung 4.15
verdeutlicht dies: die rote Funktion zeigt die gemessene Beschleunigung, die gru¨ne
Funktion die durch die Steigung ausgedru¨ckte Auflo¨sung – beide in Abha¨ngigkeit
der Auslenkung.
Um diesen Effekt zu kompensieren, wird nicht nur ein Sensor zur Bestimmung
des Nick- und Rollwinkels verwendet, sondern alle drei Sensoren. Da diese ortho-
gonal aufeinander stehen, gleicht sich der Effekt der sinkenden Auflo¨sung eines
Sensors mit der steigenden Auflo¨sung der anderen Sensoren aus. Die Berechnung
der Winkel unter Beru¨cksichtigung aller Sensoren sei im Folgenden am Beispiel des
Nickwinkels α beschrieben; der Rollwinkel β kann analog berechnet werden.
Statt α u¨ber den Sinus der gx-Komponente zu bestimmen, kann der Winkel u¨ber
den Kosinus der Komponente von g berechnet werden, die senkrecht auf gx steht
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Abbildung 4.15.: Nicht-linearer Zusammenhang zwischen Auslenkwinkel und ge-
messener Beschleunigung
und in einer Ebene mit gx und g liegt. Diese Komponente wird durch den Pytha-
goras von gy und gz bestimmt, woraus folgt:
cosα =
√
g2y + g
2
z
g
(4.6)
In Messwerten der Beschleunigungssensoren ausgedru¨ckt, ergibt sich:
cosα =
√
a2y + a
2
z (4.7)
Um nun alle Messwerte der drei Beschleunigungssensoren zu benutzen, werden
Formel 4.4 und Formel 4.7 kombiniert:
α = arctan
ax√
a2y + a
2
z
(4.8)
Analog ergibt sich fu¨r den Rollwinkel:
β = arctan
ay√
a2x + a
2
z
(4.9)
Da beim Quadrieren die Vorzeichen der Messwerte verloren gehen, werden die
Berechnungen mit einer Fallunterscheidung kombiniert, die die Lage des Sensors
in vier Quadranten einteilt (vergleiche Tuck [Tuc07]).
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Die Pinzette wird wa¨hrend des simulierten Eingriffs vom Anwender bewegt. Daher
gilt die Annahme, dass keine a¨ußeren Kra¨fte auf den Sensor wirken, nicht. Da die
Instrumente aufgrund des mikrochirurgischen Charakters der neurochirurgischen
Operationen jedoch nicht ruckartig bewegt werden, sind die a¨ußeren Beschleuni-
gungskra¨fte im Vergleich zur Erdbeschleunigung in den meisten Fa¨llen zu ver-
nachla¨ssigen. Sollten dennoch gro¨ßere Kra¨fte auftreten, so ko¨nnen diese dadurch
erkannt werden, dass die Summe der drei Beschleunigungssensoren gro¨ßer als 1
ist. In diesem Fall wird die aktuelle Messung verworfen. Ein auf die Ausrichtung
angewandter Kalman-Filter gleicht entstandene Messlu¨cken aus.
4.3. Sensorfusion
Nachdem die Position der Pinzette durch das optische Tracking bestimmt werden
kann, beschra¨nkt sich die Kombination beider Trackingsysteme auf die Bestim-
mung der Lage. Sowohl das optische als auch das inertiale Tracking legen zwei
der drei Freiheitsgrade fest: Die Gerade durch die beiden Marker der Instrument-
spitzen legt ~y bis auf das Vorzeichen fest (vergleiche gru¨ne y-Achse in Abbildung
4.16). Die Neigungsberechnung legt den Nick- und den Rollwinkel fest. Den opti-
schen Daten fehlt folglich die Drehung um die y-Achse, den inertialen Daten die
Drehung um die Achse der Erdanziehung.
Abbildung 4.16.: Zuordnung des Koordinatensystems zur Pinzette
Solange die Pinzette nicht so gehalten wird, dass ihre y-Achse der Achse der Erdan-
ziehung entspricht, ko¨nnen beide Systeme genutzt werden, um die Lage vollsta¨ndig
zu berechnen. Im vorliegenden System kann der uneindeutige Fall nicht auftreten:
54
4.3. Sensorfusion
Die Instrumente werden von
”
oben“, also aus Richtung der z-Achse des Weltkoor-
dinatensystems in das Patientenphantom eingefu¨hrt (siehe Abbildung 4.17). Sollte
ein Tracking dieser Lage dennoch notwendig sein, so ko¨nnte das Inertialsystem um
einen Magnetsensor erga¨nzt werden, der anhand des natu¨rlichen Magnetfelds der
Erde die Drehung um die Achse der Erdanziehung bestimmt.
yx
z
g
Weltkoordinatensystem
xz
y
Sensorkoordinatensystem
Trackingvolumen
Kamerasensoren
(a) Außerhalb des Trackingvolumens
yx
z
g
Weltkoordinatensystem
x
z
y
Sensorkoordinatensystem
Trackingvolumen
Kamerasensoren
(b) Innerhalb des Trackingvolumens
Abbildung 4.17.: Die y-Achse der Pinzette kann sich nur außerhalb des Tracking-
volumens parallel zur Achse der Erdanziehung befinden
Folglich stehen zwei Mo¨glichkeiten zur Verfu¨gung, um die vollsta¨ndige Rotations-
matrix zu bestimmen:
(A) Ausgehend vom optischen Tracking wird die Drehung der Pinzette um die
y-Achse u¨ber den Nick- und Rollwinkel bestimmt.
(B) Ausgehend vom inertialen Tracking wird der Winkel um die Achse der Erd-
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beschleunigung u¨ber die durch die Farbmarker festgelegte y-Achse bestimmt.
Die Berechnung der vom inertialen System bestimmten Winkel geht von einer
Lage in Ruhe aus. Die Bestimmung der y-Achse durch optisches Tracking liefert
unabha¨ngig von der Bewegung der Pinzette genaue Daten. Daher wurde Variante
A gewa¨hlt.
Durch die beiden Farbmarker ist die y-Achse der Rotation bestimmt. Da beide
Marker dieselbe Farbe haben, muss das Vorzeichen von ~y u¨ber die Lagebestim-
mung des Inertialsensors definiert werden: Da das Koordinatensystem des opti-
schen Trackings so ausgerichtet ist, dass seine z-Achse parallel zur Achse der Erd-
beschleunigung liegt, kann u¨ber den Rollwinkel entschieden werden, welcher der
beiden Farbmarker die gro¨ßere z-Position besitzt. Befinden sich beide Farbmarker
in einer Ebene parallel zur xy-Ebene des Weltkoordinatensystems und besitzen so-
mit dieselbe z-Position, so ist die Zuordnung nicht mo¨glich – der Rollwinkel ist 0.
Daher wird die Zuordnung der Marker beim Einfu¨hren in das Patientenphantom
einmalig festgelegt und im weiteren Verlauf u¨ber die Betrachtung der Historie der
Markerpositionen bestimmt.
Anwender
Patienten-
phantom
Abbildung 4.18.: Entscheidung u¨ber das Vorzeichen von ~y im Falle eines uneindeu-
tigen Rollwinkels
Wird die Pinzette ohne Rollwinkel in das Patientenphantom eingefu¨hrt, so ist auch
diese initiale Zuordnung nicht mo¨glich. Da der Vorzeichenwechsel von ~y eine Dre-
hung der Pinzette um 180 Grad bewirkt, wird in diesem Fall das Vorzeichen so
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festgelegt, dass der Griff der Pinzette beim Einfu¨hren in das Phantom zum An-
wender zeigen. Dies beruht auf der Annahme, dass der Anwender das Instrument
mit ho¨herer Wahrscheinlichkeit in dieser ergonomisch sinnvolleren Position fu¨hrt.
Abbildung 4.18 illustriert dies. Per Software kann alternativ auf eine standardma¨-
ßige Einfu¨hrung der Pinzette von der dem Anwender abgewandten Seite umgestellt
werden.
Damit ist ~y vollsta¨ndig bestimmt. Die beiden Vektoren ~x und ~z der Rotationsma-
trix
R3×3 =
(
~x ~y ~z
)
=
x1 y1 z1x2 y2 z2
x3 y3 z3
 (4.10)
werden wie folgt bestimmt: Mit bekanntem Nickwinkel α ergibt sich:
sinα = x3 ⇒ x3 = arcsinα (4.11)
Da ~x senkrecht auf ~y steht und ein Einheitsvektor sein muss, gelten:
~x× ~y = 0 (4.12)
|~x| = 1 (4.13)
Daraus lassen sich die beiden fehlenden Komponenten x2 und x3 berechnen. Der
dritte Vektor folgt aus:
~z = ~x× ~y (4.14)
4.4. Ergebnisse
Das Instrumenten-Tracking liefert als Ergebnis die Position und Lage der Instru-
mente in Form einer Transformationsmatrix sowie den gegebenenfalls vorhandenen
O¨ffnungswinkel. Im Folgenden sollen die dabei auftretenden Latenzen und Genau-
igkeiten untersucht werden.
Latenz des Trackings
Von den Latenzen des Trackings ha¨ngt ab, ob die Anbindung der Instrumente an
den Simulator als u¨berzeugend empfunden wird. Die Latenz bestimmt wie sehr
die Bewegung der virtuellen Instrumente von der Bewegung der vom Anwender
gefu¨hrten realen Instrumente abweicht. Ist diese Latenz zu hoch und wird vom
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Abbildung 4.19.: Aufbau der Latenzmessung mit LED
Anwender wahrgenommen, so sto¨rt dies die Pra¨senz der virtuellen Realita¨t, ver-
gleiche Wagner [Wag04].
Medizinische Instrumente werden in der Regel so eingesetzt, dass sie u¨ber ihre
vorderen Enden mit Gewebe oder mit anderen Objekten interagieren. Die Positio-
nen der Instrumentspitzen sind fu¨r eine u¨berzeugende Simulation folglich wichtiger
als die Ausrichtung der Instrumentenko¨rper. Da diese Positionen vom optischen
Tracking bestimmt werden, beschra¨nkt sich die folgende Betrachtung auf das op-
tische System. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass das optische System den
Flaschenhals bezu¨glich der Latenz bildet: Wa¨hrend die Daten der inertialen Sen-
soreinheit aus sechs Werten (drei axialen Beschleunigungen, drei Drehraten) beste-
hen, mu¨ssen beim optischen Tracking 752× 480 Pixel der Bildsensoren ausgelesen
und diese Daten vorverarbeitet werden.
Um die Latenz des optischen Trackings zu bestimmen, wurde eine LED an den
Parallel-Port eines Computers angeschlossen (siehe Abbildung 4.19) und u¨ber low-
level IOport Funktionen des Linux Kernels angesteuert. Anschließend wurden kon-
tinuierlich Trackingdaten von einem separat laufenden Thread ausgewertet, bis
diese die leuchtende LED in Form eines Markers anzeigen. Die Zeit von der Akti-
vierung der LED bis zum Erkennen des Markers wird u¨ber die Systemzeit gemes-
sen.
Die dabei gemessene Zeitspanne setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusam-
men. Zuna¨chst bestimmt die Framerate des Trackingsystems in welchem Abstand
die Bilder aufgenommen werden. Die Framerate der verwendeten Multisensor-
Kamera betrug 60 Hz. Folglich wurde etwa alle 16,7 Millisekunden ein Bild aufge-
nommen. Da das Aktivieren der LED nicht mit der Bildaufnahme synchronisiert
wurde, schwankt das Ergebnis der Messung um zusa¨tzliche 0 bis 16,7 Millisekunden
– je nachdem wann die LED zwischen zwei Bildaufnahmen eingeschaltet wird. Die
Belichtungszeit betrug 0,1 Millisekunden und ist somit vernachla¨ssigbar. Weitere
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Latenzen entstehen durch das Auslesen des Sensors, der Verarbeitung im FPGA,
dem Transfer u¨ber USB zum Computer und der Softwarebearbeitung zur Rekon-
struktion des Markers.
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Abbildung 4.20.: Latenzmessung des optischen Trackings
Sobald die Daten eines Bilds den Simulations-Computer per USB erreichen, werden
diese mit einem Zeitstempel versehen. Dadurch la¨sst sich die gemessene Gesamt-
latenz aufteilen: Zum einen in den hardwareabha¨ngigen Teil vom Einschalten der
LED bis zum Zeitpunkt in dem das Bild im Computer ankommt und zum anderen
in den softwareabha¨ngigen Teil, der die Bilder auswertet bis ein Marker erkannt
wird.
Abbildung 4.20 zeigt die gemessenen Werte: Die Gesamtlatenz (rot) liegt zwischen
24 und 40 Millisekunden. Davon stammen relativ konstante 8 Millisekunden aus
der Auswertung der Daten in Software (blau). Vom Einschalten der LED bis zum
Eintreffen der ersten Pakete, in denen die LED erkannt wurde, vergehen 16 bis
32 Millisekunden (gru¨n). Davon beruhen 16 Millisekunden auf dem Auslesen und
U¨bertragen der Bilder. Die verbleibenden 0 bis 16 Millisekunden stammen aus der
oben erwa¨hnten Framerate in Kombination mit dem zufa¨lligen Einschalten der
LED.
Da beim Tracking der Instrumente keine LEDs, sondern passive Farbmarker ver-
wendet wurden, betrug die Belichtungszeit etwa 3 Millisekunden. Diese muss zu
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den obigen Werten addiert werden. Dennoch liegt die maximale Latenz unter 45
Millisekunden.
Genauigkeit und Stabilita¨t des Trackings
Eine absolute Genauigkeitsmessung des Trackings gestaltet sich ohne externes Re-
ferenzsystem, welches den genauen Abstand zwischen Messko¨rper und optischen
Sensor bestimmt, als schwierig. Im Falle des vorliegenden Systems zum Tracken
von Instrumenten ist die absolute Genauigkeit allerdings von geringerem Interesse:
Da der Anwender die realen Instrumente nicht direkt sieht, passt er die Position
der Instrumente abha¨ngig von dem in der virtuellen Realita¨t gezeigtem Szenario
an.
Wichtiger ist die Stabilita¨t der Trackingergebnisse: Vera¨ndert sich beispielsweise
die Position der Instrument-Spitze, obwohl das Instrument vom Anwender absolut
still gehalten wird, so sto¨rt dies die erfahrene Pra¨senz. Da vor allem die Position der
Instrumentspitzen von Bedeutung ist, beschra¨nkt sich die Messung erneut auf das
optische Trackingsystem. Dazu wurde der Abstand zweier Farbmarker aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln beziehungsweise unter Bewegung im Patientenphantom
bestimmt. Die gemessenen Abweichungen vom fixen Abstand sind als Maß fu¨r die
Stabilita¨t des Systems zu sehen.
Abbildung 4.21 zeigt die Messung der Positionen zweier Marker in Ruhe. Die Po-
sitionen schwanken lediglich um einige Hundertstel Millimeter. Diese minimalen
Positionsa¨nderungen der virtuellen Instrumente sind in der computergenerierten
Szene nicht zu erkennen.
Abbildung 4.22 zeigt eine Genauigkeitsmessung einer fixen Distanz zweier Farb-
marker im Abstand von etwa 5,5 Millimeter. Diese wurden im Trackingvolumen
innerhalb des Patientenphantoms bewegt. Wa¨hrend die fast kugelfo¨rmigen Marker
der Pinzettenspitze um etwa ±0, 3 Millimeter schwanken, zeigen sich bei den Mes-
sungen der Instrumentnachbildung, dessen zweiter Marker am Schaft angebracht
ist, deutlichere Abweichungen. Diese sind auf die Form des Markers zuru¨ckzufu¨h-
ren: Wa¨hrend die Marker an den Instrumentspitzen nahezu kugelfo¨rmig sind und
sich in der Abbildung als Scheibe darstellen, a¨ndert sich – je nach Blickwinkel –
die zweidimensionale Abbildung des am Schaft angebrachten Markers.
4.5. Diskussion
In dieser Arbeit wurden chirurgischen Instrumente mit Hilfe optischer und iner-
tialer Trackingmethoden als Eingabegera¨t in den Simulator integriert. Dadurch
ko¨nnen reale beziehungsweise leicht modifizierte Instrumente verwendet werden.
Andere Simulatoren verwenden ha¨ufig haptische Force-Feedback-Gera¨te: Diese ha-
ben jedoch durch die mechanische Konstruktion den Nachteil des begrenzten Be-
wegungsspielraums. Sie ermo¨glichen allerdings ein taktiles Feedback, welches bei
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Abbildung 4.21.: Stabilia¨tsmessung der Marker an der Instrumentspitze und am
Schaft in Ruhe
 4
 4.5
 5
 5.5
 6
 6.5
 7
 0  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000
A b
s t
a n
d  
[ m
m ]
Messung
Genauigkeitsmessung eines fixen Abstands
Pinzette (ohne Kalman-Filter)
allgemeines Instrument (ohne Kalman-Filter)
Abbildung 4.22.: Abstandsmessung mit passiven Markern an den Instrumenten
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dem in dieser Arbeit beschriebenen Instrumenten-Tracking nicht mo¨glich ist. Die
NeuroSim-Anwendung simuliert intrakranielle Operationen, bei denen mit feins-
ten Gehirnstrukturen wie Gefa¨ßen oder Nerven interagiert wird. Das haptische
Feedback ist nach Ru¨cksprache mit Neurochirurgen dabei zu vernachla¨ssigen; das
Gewicht und die Tra¨gheit der Instrumente u¨berwiegt.
Die Latenzmessungen zeigen, dass das System echtzeitfa¨hig ist. Durch die Verwen-
dung des Kalman-Filters, der zuku¨nftige Positionen abscha¨tzt, kann die Latenz
zumindest aus Anwendersicht weiter gesenkt werden. Die absolute Genauigkeit
des Systems konnte ohne externes Referenzsystem nicht bestimmt werden. Den-
noch legt die Messung eines fixen Abstandes zweier Marker an den Instrument-
spitzen nahe, dass die Genauigkeit im Submillimeter-Bereich einzuordnen ist. Bei
der Bestimmung der Achse des rotations-symmetrischen Instruments zeigen sich
aufgrund der Markeranbringung um den Schaft des Instruments Abweichungen.
Dieser Marker wird jedoch nur fu¨r die Berechnung der Lage, nicht fu¨r die Berech-
nung der Position der Instrumentspitze verwendet.
Die Funktionalita¨t der entwickelten Sensorplatine mit ihren drei Beschleunigungs-
und drei Drehratensensoren wird in der beschriebenen Implementierung nicht voll-
sta¨ndig ausgenutzt: Es werden lediglich die Beschleunigungssensoren zur Bestim-
mung der Lage verwendet. Dennoch ist es mit der Kombination des optischen
Trackings mo¨glich, die Position, die Lage und den gegebenenfalls vorhandenen O¨ff-
nungswinkel der Instrumente zu bestimmen, sobald diese in das Patientenphantom
eingefu¨hrt werden. Neben einem funktionierenden Instrumenten-Tracking legt das
implementierte Sensorboard die Grundlage fu¨r die Entwicklung weiterer, komple-
xerer Algorithmen. So ist es denkbar, in zuku¨nftigen Entwicklungen die optischen
und inertialen Verfahren so zu kombinieren, dass ein stabiles Tracking auch bei
Verdeckungen der optischen Marker durch andere Instrumente mo¨glich wird. In
diesen Situationen ko¨nnte die Position und Lage der Instrumente vollsta¨ndig u¨ber
das inertiale System bestimmt werden.
62
Kapitel5
Integration des Operationsmikroskops
Neben den Instrumenten bildet das neurochirurgische Operationsmikroskop eine
wichtige Schnittstelle zwischen Anwender und Simulator. Daher wurde ein rea-
les Mikroskop an den Simulator angebunden. Zur Verfu¨gung stand ein Prototyp
der Leica Microsystems GmbH [Lei], bestehend aus einem OH5-Stativ und einem
M500-N Mikroskopkopf. Der Kopf beinhaltet das optische Linsensystem sowie zwei
Pistolengriffe zur Steuerung. Er ist u¨ber das Stativ mechanisch austariert und kann
durch das Lo¨sen elektrischer Bremsen manuell u¨ber dem Patienten bewegt werden.
U¨ber Joysticks, die an den Pistolengriffen angebracht sind, kann die Position des
Kopfes um zwei Achsen motorisiert und feingranular rotiert werden. Zusa¨tzlich
ko¨nnen u¨ber die Pistolengriffe die Werte fu¨r Scha¨rfe und Vergro¨ßerung vera¨ndert
werden. Weitere Einstellungen ko¨nnen u¨ber einen in das Mikroskop-Stativ inte-
grierten Touchscreen vorgenommen werden.
Abbildung 5.1.: Verwendetes Leica Operationsmikroskop der Leica Microsystems
GmbH
5. Integration des Operationsmikroskops
Abbildung 5.1 zeigt den verwendeten Prototyp des Operationsmikroskops. Im Fol-
genden werden die durchgefu¨hrten Modifizierungen beschrieben, welche notwendig
waren, um das Mikroskop in den Simulator zu integrieren.
5.1. Stereodisplay
Die Okulare des Mikroskops wurden entfernt und durch eine Aluminium-Halterung
ersetzt. An dieser Halterung wurden OLED-Mikro-Displays (Organic Light Emit-
ting Diode) eines Z800 3D-Visors der Firma eMagin [eMa] angebracht. Die Displays
besitzen eine Auflo¨sung von 800× 600 Pixeln bei 24 Bit Farbtiefe. Der horizontale
Abstand der beiden Displays kann in fu¨nf Stufen an den individuellen Augenab-
stand angepasst werden. Vor den Displays angebrachte Prismen erlauben je nach
Einblickwinkel eine Korrektur der Sehscha¨rfe. Die Displayhalterung ist in ihrem
Winkel verstellbar. Die Stromversorgung erfolgt u¨ber die USB-Schnittstelle des
Simulations-Computers.
Abbildung 5.2.: Stereodisplay mit den beiden OLEDs
Um den Stereoeffekt der Displays steuern zu ko¨nnen, wurde eine Variante des
Z800-Visors verwendet, bei der sich beide Displays getrennt voneinander als einzel-
ne Monitore ansteuern lassen. Diese beiden Displays wurden zusammen mit einem
handelsu¨blichen TFT-Monitor, der als zusa¨tzliche Anzeige der virtuellen Szene
dient, an ein TripleHead2Go-Gera¨t der Firma Matrox [Mat] angeschlossen. Der
TripleHead2Go meldet sich am Computer als Bildschirm mit einer Auflo¨sung von
2400×600. Diese Auflo¨sung teilt der TripleHead2Go auf die drei an ihn angeschlos-
senen Gera¨te auf: Jedes der beiden Displays des Visors sowie der TFT-Monitor
wird mit einer Auflo¨sung von 800× 600 angesteuert. Der TripleHead2Go wird ne-
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ben dem gewo¨hnlichen Entwicklungsmonitor, auf dem die Programmier- und Debu-
gumgebung angezeigt werden, an den Rechner angeschlossen. Die vom Simulations-
Computer gestartete Anwendung wird mit einer Auflo¨sung von 2400× 600 initia-
lisiert und das Fenster automatisch auf den zweiten Monitor gelegt, sofern dieser
angeschlossen ist und die korrekte Auflo¨sung aufweist. Abbildung 5.3 zeigt die
schematische Ansicht der an die Grafikkarte angeschlossenen Gera¨te. Abbildung
5.4 illustriert das von der Anwendung erstellte Fenster.
Simulations-Computer
DVI-A DVI-B
Entwicklungsmonitor
1920 x 1200
Matrox TripleHead2Go
2400 x 600
Linkes OLED
800 x 600
Rechtes OLED
800 x 600
Debugmonitor
800 x 600
OLEDs des Z800 Visors
Abbildung 5.3.: Schematische Darstellung der Anbindung der Displays an den
Simulations-Computer
Abbildung 5.4.: Fenster der Anwendung mit 2400 × 600er Auflo¨sung: Linke und
rechte Stereoansicht sowie Debug-Ansicht
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5.2. Tracking des Mikroskops
Der Mikroskopkopf des neurochirurgischen Operationsmikroskops kann in sechs
Freiheitsgraden u¨ber dem Patienten bewegt werden, um wa¨hrend eines Eingriffs
den jeweils aktuell beno¨tigten Blickwinkel auf das Operationsgebiet zu erhalten.
Um dies im Simulator abzubilden, muss die Transformation zwischen Mikroskop-
kopf und Patientenphantom bekannt sein. Diese setzt sich aus einer Rotation und
einer Translation zusammen:
Trelevant = (R, t) (5.1)
Der Kopf des Patienten ist bei realen Operationen mit Hilfe eines Gestells fixiert
und vera¨ndert somit seine Position nicht. Folglich kann mit einem Trackingsystem
die Position und Lage des Mikroskops bestimmt und mit der bekannten Position
des Patientenphantoms verrechnet werden:
Trelevant = T
−1
Mikroskop + TPatient fix (5.2)
Abbildung 5.5 verdeutlicht dies.
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Weltkoordinatensystem
Mikroskopkopf-Koordinatensystem
Patientenphantom-Koordinatensystem
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Abbildung 5.5.: Absolutes Tracking von Mikroskopkopf mit bekannter Position des
Patientenphantoms
In der Praxis ist es schwierig, die Transformation zwischen Trackingsystem A und
dem Patientenphantom konstant zu halten, da zwischen beiden Einheiten keine
physikalische Verbindung besteht. Eine Bestimmung der Position und Lage des
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Patientenphantoms ist hilfreich. Dies ist mit einem zweiten Trackingsystem mo¨g-
lich (siehe Abbildung 5.6), dessen Transformation mit der Transformation des Mi-
kroskopkopfes verrechnet wird:
Trelevant = T
−1
Mikroskop + TPatient (5.3)
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Abbildung 5.6.: Absolutes Tracking von Mikroskopkopf und Patientenphantom
Eine weitere Mo¨glichkeit, die in dieser Arbeit realisiert wurde, ist die Verwendung
eines einzelnen Trackingsystems, das in der Lage ist, die relevante Transformation
zwischen Mikroskop und Patientenphantom direkt zu bestimmen, ohne ein globales
Weltkoordinatensystem zu verwenden. Dazu muss das Trackingsystem entweder
mit dem Patientenphantom oder mit dem Mikroskopkopf verbunden sein und das
jeweils andere Objekt tracken (siehe Abbildung 5.7).
Wegen seiner hohen Genauigkeit bei niedriger Latenz bietet sich optisches Tracking
an; auch beno¨tigt es keinerlei mechanische Verbindungen. Der Mikroskopkopf eig-
net sich aufgrund seiner Gro¨ße fu¨r das Anbringen eines optischen Trackingsystems.
Als Marker wurden drei Infrarot-LEDs verwendet, die in das Patientenphantom
integriert werden ko¨nnen. Im Gegensatz zu Farbmarkern ko¨nnen diese auch bei
wechselndem Umgebungslicht gut erkannt werden. Die beno¨tigte Stromversorgung
der aktiven Marker kann in dem Patientenphantom verbaut werden.
Diese Platzierung des Kamerasystems am Mikroskopkopf hat einen weiteren Vor-
teil: Wu¨rden die Kamerasensoren am Kopf sitzen, so mu¨ssten sie einen weiten
Winkel abdecken, um den Mikroskopkopf auch in seitlichen Stellungen erkennen
zu ko¨nnen. Sitzen die Kameras dagegen am Mikroskopkopf, so kann ausgenutzt
67
5. Integration des Operationsmikroskops
x
y
z
x
y
z
Mikroskopkopf-Koordinatensystem
Patientenphantom-Koordinatensystem
Trackingsystem
TMikroskop_Phantom
relevante
Transformation
Trelevant
Abbildung 5.7.: Realsiertes Tracking von Mikroskopkopf und Patientenphantom
werden, dass die optische Achse des Mikroskops bei allen (chirurgisch sinnvollen)
Mikroskop-Positionen in Richtung des Patientenphantoms zeigt. Befinden sich die
Kamerasensoren nahe dieser Achse des optischen Mikroskopsystems, so sind sie
automatisch in Richtung des Patientenphantoms ausgerichtet.
Aktive Infrarot-Marker
Die verwendeten Infrarot-LEDs des Herstellers OSRAM besitzen laut Datenblatt
[OSR07] einen Abstrahlwinkel von 80 Grad (±40 Grad) und strahlen mit 880nm
Wellenla¨nge. Experimentell zeigte sich, dass die LEDs aus Winkeln bis zu ±70
Grad ausreichend vom Trackingsystem erkannt werden. Die LEDs wurden auf der
dem Anwender abgewandten Seite der Scha¨delo¨ffnung im Patientenphantom inte-
griert (siehe Abbildung 5.8). Die Stromversorgung der LEDs sollte dimmbar sein,
um die LEDs nicht mit einer ho¨heren Lichtleistung betreiben zu mu¨ssen, als fu¨r das
optische Tracking notwendig. Da infrarotes Licht vom Auge nicht wahrgenommen
wird, lo¨st es keinen Pupillenreflex aus; die Strahlung trifft die Netzhaut ungehin-
dert. Daher wurden zuna¨chst kommerzielle Stromquellen mit Dimmfunktion getes-
tet. Die Dimmung der LEDs erfolgte bei diesen Produkten u¨ber die Modulation der
Pulsweite. Dieses schnelle Ein- und Ausschalten ist eine bei LEDs ga¨ngige Technik
und vom menschlichen Auge nicht zu erkennen. In Kombination mit hohen Bild-
frequenzen und kurzen Belichtungszeiten eines Kamerasystems fu¨hrt es jedoch zu
Problemen: Ohne Synchronisation zwischen der Ansteuerung der LEDs und dem
Kamerasystem ist nicht gewa¨hrleistet, dass wa¨hrend der Belichtung die LEDs ge-
rade leuchten. Daher wurde eine Platine mit regelbarer Stromquelle entworfen,
welche in Anhang B beschrieben ist. Der Strom ist dabei u¨ber ein Potentiometer
einstellbar, die Spannung wird von einer Regelschaltung gesteuert.
Um alle sechs Parameter der Transformationsmatrix, die die relative Position und
Lage von Patientenphantom zu Mikroskopkopf beschreibt, bestimmen zu ko¨nnen,
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Abbildung 5.8.: Integration der Infrarot-LEDs in das Patientenphantom
sind drei LEDs notwendig. Mit einer LED ließen sich nur die drei Parameter der
Translation bestimmen. Mit zwei LEDs wa¨re eine Achse, und somit die Trans-
lation sowie zwei Parameter der Rotation bestimmt. Erst mit drei LEDs, deren
Verbindungsvektoren jeweils linear unabha¨ngig zueinander sind, ko¨nnen sowohl
die Translation als auch die Rotation berechnet werden.
Bedingt durch die einheitliche Wellenla¨nge der Infrarot-LEDs ist es nicht mo¨glich,
die drei Marker anhand ihrer Farbe zu unterscheiden. Die Geometrie des Marker-
dreiecks mit den drei LED-Markern A, B und C darf somit nicht symmetrisch
sein. Um die Marker folglich mo¨glichst gut zuordnen zu ko¨nnen, mu¨ssen sich die
Seitenla¨ngen a, b und c des Dreiecks mo¨glichst stark unterscheiden. Die Herleitung
dieses fu¨r den Zweck des rigiden Objekt-Trackings optimalen Dreiecks findet sich
in Anhang C.
Kamerasystem
Grundlage des optischen Trackings bildet erneut eine Multisensor-Kamera der
VRmagic GmbH. Diese wurde bereits im vorangehenden Kapitel 4 beschrieben.
Da im Falle des Mikroskop-Trackings die Position aktiver Infrarot-Marker be-
stimmt werden soll, wurden monochrome Sensoren gewa¨hlt. Diese wurden mit
einem Schwarzglas-Filter versehen, das Wellenla¨ngen des sichtbaren Lichts filtert,
fu¨r Infrarotlicht jedoch durchla¨ssig ist.
Die Wahl der Objektive ist auch bei diesem System eine Abwa¨gung zwischen der
Gro¨ße des Tracking-Volumens und der Genauigkeit der bestimmten Markerposi-
tionen. Im Falle des Mikroskop-Trackings ist ein stabiles und ruckelfreies Tracking
von besonderer Wichtigkeit. Die absolute Genauigkeit spielt eine untergeordnete
Rolle: Der Anwender positioniert das Mikroskop wa¨hrend er die virtuelle Szene
u¨ber das Stereodisplay betrachtet. Die vom Nutzer durchgefu¨hrte Bewegung des
Mikroskops ist folglich von dem Bildausschnitt der virtuellen Realita¨t und somit
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vom letzten Trackingergebnis und nicht von absoluten Positionen abha¨ngig. Aus
diesem Grund wurden kurze Brennweiten von 3 Millimetern verwendet, die in
Kombination mit den eingesetzten Sensoren einen großen Blickwinkel von etwa
±26 Grad (Sensorho¨he) beziehungsweise ±40 Grad (Sensorbreite) ermo¨glichen.
Das Kamerasystem wurde am unteren Ende des Mikroskopkopfes angebracht. Da-
mit befindet es sich an jenem Abschnitt des Kopfes, der durch die Joysticks der
Pistolengriffe motorisiert bewegt werden kann. Die Funktion dieser Joysticks ist
somit ebenfalls u¨ber das optische Tracking in den Simulator integriert. Abbildung
5.9 zeigt die durch Flachbandkabel abgesetzten Sensoren am Mikroskop.
Abbildung 5.9.: Die Multisensor-Kamera am Operationsmikroskop
Die FPGA-interne Vorverarbeitung der Bilder gleicht der in Kapitel 4 beschrie-
benen: Die Abbildungen der Marker werden aufgrund vorher eingestellter und
gespeicherter Farbgrenzen erkannt. Da es sich um monochrome Sensoren handelt,
werden der Farbwert und die Sa¨ttigung des HLS-Raums nicht beschra¨nkt, sondern
es wird nur die Helligkeit auf die verwendete Belichtungszeit angepasst, so dass
die aktiven LEDs segmentiert werden ko¨nnen. Anschließend werden die indizier-
ten Bilder per RLE-Kodierung komprimiert und an den Computer u¨bertragen.
Dieser generiert daraus Marker mit x- und y-Koordinaten sowie die Anzahl der
zum Marker geho¨renden Pixel als Gro¨ßenangabe.
Trackingverfahren
Wie im Fall des Instrumenten-Trackings (vergleiche Kapitel 4) wird zuna¨chst ein
Sensorpaar, also die virtuelle Kombination von zwei der vier Sensoren, betrachtet.
Die rekonstruierten Marker eines Sensorpaares werden spa¨ter mit den weiteren
Sensorpaaren kombiniert.
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Um die dreidimensionalen Markerpositionen der drei LEDs bestimmen zu ko¨n-
nen, mu¨ssen die zweidimensionalen Abbildungen der Marker in beiden Bildern
eines Paares zugeordnet werden. Um den Suchraum fu¨r korrespondierende Mar-
ker einzugrenzen, wurde erneut die Epipolargeometrie und eine Rektifizierung des
Sensorpaares verwendet.
Im Gegensatz zum Instrumenten-Tracking mu¨ssen im Falle der Infrarot-LEDs drei
Marker rekonstruiert werden, welche nicht durch ihre Farbe zu unterscheiden sind.
Dabei ko¨nnen ebenso wie bei den zwei Markern eines Instruments Fa¨lle auftreten,
die nicht allein u¨ber die Epipolargeometrie aufgelo¨st werden ko¨nnen (vergleiche
Kaptitel 4.1). Aufgrund der ho¨heren Anzahl an gleichfarbiger Marker tritt bei den
LEDs des Kopfphantoms dieser nicht eindeutige Fall ha¨ufiger auf. Daher werden
diese nicht verworfen, sondern von weiteren Algorithmen bearbeitet.
Da die LEDs – anders als die kugelfo¨rmigen Marker der Instrumente – nur von
einer Seite gesehen werden ko¨nnen, ist sichergestellt, dass die Reihenfolge der Ab-
bildungen bezu¨glich ihres x-Wertes im Bild in allen Kamerapa¨rchen u¨bereinstimmt.
Eine Zuordnung der Marker u¨ber diese Reihenfolge kann sich allerdings dann als
fehlerhaft erweisen, wenn nicht alle Marker von beiden Sensoren eines Kamerapa¨r-
chens gesehen werden. Aus diesem Grund wurde der von Ko¨pfle et al. [KBWM07]
vorgestellte
”
relationale Matching-Algorithmus“ verwendet. Dieser bewertet Kan-
didatenpaare u¨ber ihre umliegenden Marker. Kandidatenpaare, deren Umgebun-
gen sich a¨hneln, bekommen eine ho¨here Bewertung als Paare mit unterschiedlichen
Umgebungen (siehe Abbildung 5.10). Sind die Werte fu¨r alle Kandidatenpaare be-
stimmt, so werden diejenigen Kandidaten als korrespondierende Paare ausgewa¨hlt,
die die ho¨chste Gesamtsumme erreichen. Dabei wird beru¨cksichtigt, dass diese Zu-
ordnungen eindeutig sind: Jedem Kandidat kann maximal eine Markerabbildung
und jeder Markerabbildung maximal ein Kandidat zugeordnet werden.
a b
Abbildung 5.10.: Korrespondierende Markerpaare haben eine a¨hnliche Umgebung
Das beschriebene Verfahren wird fu¨r jedes Kamerapaar angewendet. Aus den vier
Kamerasensoren ergeben sich somit sechs Kamerapaare. Im Idealfall rekonstruiert
das System aus den drei LEDs folglich 6 ∗ 3 = 18 3D-Punkte. In der Theorie
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sollten je sechs davon an derselben Raumposition liegen, in der Praxis bilden sie
jedoch Punktwolken. Ein weiterer Algorithmus fasst diese Punktwolken in einen
finalen Raumpunkt zusammen. Dabei werden alle rekonstruierten Positionen, die
sich innerhalb eines vorher zu definierenden Parameters befinden, gemittelt. Der
Wert dieses Parameters ergibt sich aus der Gu¨te der Kalibrierung: Je schlechter
diese ist, desto weiter liegen die rekonstruierten Raumkoordinaten der gleichen
LED auseinander.
Als Alternative zum Mitteln der redundant rekonstruierten Markerpositionen ko¨n-
nen die vier Sensoren der Multisensor-Kamera in zwei Gruppen a` zwei Sensoren
eingeteilt werden, die auf unterschiedliche Trackingvolumen ausgerichtet sind. Da
das somit vergro¨ßerte Trackingvolumen jedoch nicht mehr redundant gegenu¨ber
Verdeckungen der LEDs in einem Sensor ist, wurde diese Variante nicht gewa¨hlt.
Sind die drei LEDs rekonstruiert, so mu¨ssen diese den Ecken des Markerdreiecks
zugeordnet werden. Dazu werden die Absta¨nde der Punkte bestimmt und so die
La¨ngen der Seiten berechnet. U¨ber die La¨ngenverha¨ltnisse der drei unterschiedlich
langen Seiten ko¨nnen diese den Seiten des bekannten LED-Dreiecks zugeordnet
werden. Dies kann sowohl u¨ber absolute Werte geschehen als auch u¨ber einen
relativen Vergleich der Absta¨nde. Im ersten Fall ko¨nnten falsch berechnete Mar-
ker erkannt werden, wenn diese keine sinnvollen Absta¨nde zu anderen Markern
besitzen; im zweiten Fall ist das System ohne A¨nderungen von Einstellungen in
Konfigurationsdateien oder im Programmcode flexibel, um eine A¨nderung des zu
bestimmenden Dreiecks zu erkennen. Beide Varianten wurden implementiert und
sind in der Software wa¨hlbar.
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Abbildung 5.11.: Koordinatensystem im IR-LED-Markerdreieck
Sind die vom optischen Trackingsystem rekonstruierten Marker den LEDs zugeord-
net, so wird ein Kalman-Filter auf deren Positionen angewendet um die Ergebnisse
zu stabilisieren.
Anschließend wird aus den gefilterten Markerpositionen die Basis des rechtsha¨n-
dischen Koordinatensystems bestimmt:
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#»x = B −A (5.4)
#»z = #»x × (C −B) (5.5)
#»y = #»z × #»x (5.6)
Daraus ergibt sich die Rotation Rrelevant:
Rrelevant =
(
~x ~y ~z
)
(5.7)
Die Translation trelevant der gesuchten Transformationsmatrix ist durch die Posi-
tion des Markers B bestimmt:
trelevant = ~b (5.8)
5.3. Auslesen der Statusinformationen
Neben der Position und der Lage des Mikroskopkopfes sind weitere Eigenschaf-
ten des Operationsmikroskops von Interesse. Dazu za¨hlen die Motorstellungen des
optischen Systems, die fu¨r die Vergro¨ßerung (
”
Magnification“) und die Scha¨rfe
(
”
Working Distance“) des in den Okularen angezeigten Bildes maßgeblich sind.
Diese ko¨nnen u¨ber die Pistolengriffe, die seitlich am Mikroskopkopf angebracht
sind, eingestellt werden (siehe Abbildung 5.12(a)): In symmetrischer Anordnung
besitzt jeder Pistolengriff vier Kno¨pfe, um die Vergro¨ßerung sowie den Abstand der
Fokusebene zu erho¨hen beziehungsweise zu verringern. Als weitere Eingabemo¨g-
lichkeit kann der in das Stativ eingebaute Touchscreen verwendet werden (siehe
Abbildung 5.12(b)).
Obwohl die physikalischen Vera¨nderungen des optischen Systems im Falle des Si-
mulators keine Rolle spielen, soll die Funktionalita¨t der Bedienelemente, die diese
Einstellungen steuern, erhalten bleiben: der Anwender soll u¨ber die native Schnitt-
stelle der Pistolengriffe die Vergro¨ßerung und die Scha¨rfe des virtuellen Bildes der
computergenerierten Szene einstellen ko¨nnen.
Die interne Kommunikation des Operationsmikroskops ist vom Hersteller u¨ber
einen CAN-Bus (Control Area Network) realisiert, der die verschiedenen Kompo-
nenten miteinander verbindet. Der CAN-Bus ist ein asynchrones, serielles Netz-
werk mit mehreren Busteilnehmern und wurde urspru¨nglich von der Robert Bosch
GmbH [Rob] entwickelt. Sein Einsatzgebiet findet sich vor allem in der Vernetzung
von Automobilkomponenten. Jeder der Busteilnehmer kann sowohl aktiv CAN-
Telegramme an den Bus senden als auch Telegramme der anderen Busteilnehmer
empfangen. Jedes Telegramm besitzt dabei eine Identifikationsnummer (ID), eine
Nutzlast (Payload) sowie weitere Kontrollelemente. Grundlagen und Funktionswei-
sen des CAN-Buses sind dem Standardwerk von Etschberger [Ets01] zu entneh-
men. Eine an der Ru¨ckseite des Gera¨tes angebrachte 9-polige D-Sub-Schnittstelle
ermo¨glicht den Zugriff auf den Bus.
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(a) Pistolengriff (b) Touchscreen
Abbildung 5.12.: Pistolengriff und Touchscreen als Mo¨glichkeiten den Arbeitsab-
stand und die Vergro¨ßerung einzustellen
CANUSB-Adapter
Um den CAN-Bus des Operationsmikroskops mit dem Computer zu verbinden,
wurde ein CANUSB-Adapter der Lawicel AB [Law] verwendet. Dieser ermo¨g-
licht das Senden und Empfangen von CAN-Nachrichten. Der Adapter wird mit
einem Programmier-Interface geliefert, welches unter anderem Methoden zum O¨ff-
nen und Schließen des Adapters sowie zum Senden und Empfangen der Nachrich-
ten bereitstellt. Der CANUSB-Dongle besitzt einen 9-poligen D-Sub Stecker, die
Pinbelegung entspricht der CiA (CAN in Automation) 303-Empfehlung [CAN09].
Das Mikroskop besitzt eine davon abweichende Pinbelegung, wodurch ein Adapter
zwischen dem CANUSB-Dongle und dem Mikroskop notwendig wurde. Tabelle 5.1
stellt die unterschiedliche Belegung dar. Abbildung 5.13 zeigt den an das Mikro-
skop angeschlossenen CANUSB-Adapter.
Es boten sich zwei unterschiedliche Vorgehensweisen an, um die Werte der Vergro¨-
ßerung und der Scha¨rfe des Mikroskops zu bestimmen: Zum einen kann der Zustand
(
”
pushed“/
”
released“) der an den Pistolengriffen angebrachten Kno¨pfe ausgelesen
werden, zum anderen ko¨nnen die Motorpositionen des fu¨r Vergro¨ßerung und Scha¨r-
fe zusta¨ndigen Antriebs bestimmt werden. Da im zweiten Fall absolute Positionen
ausgelesen werden, mu¨ssen die Anfangszusta¨nde der Motoren nicht bekannt sein.
Zusa¨tzlich ergibt sich ein weiterer Vorteil: Am Touchscreen des Mikroskops las-
sen sich benutzerspezifische Einstellungen registrieren. Dabei kann beispielsweise
der Startwert fu¨r die Vergro¨ßerung gewa¨hlt werden oder auch die Geschwindig-
keit angepasst werden, in der bei Tastendruck die Vergro¨ßerung beziehungsweise
Scha¨rfe vera¨ndert wird. Diese Informationen sind beim Auslesen der tatsa¨chlichen
Motorpositionen in den Werten enthalten und mu¨sse nicht aus der Kombination
der gespeicherten Benutzereinstellungen und den Zusta¨nden der Kno¨pfe berechnet
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Pin CANUSB-Dongle Operationsmikroskop
1 - +24V (optional)
2 CAN Low Ground
3 CAN Ground Ground
4 - Terminierung
5 (CAN Shield) CAN Low
6 Ground +24V (optional)
7 CAN High +24V (optional)
8 - Ground
9 (CAN Supply) CAN High
Tabelle 5.1.: Die unterschiedlichen Pinbelegungen des CANUSB-Dongles und des
Leica Operationsmikroskops
Abbildung 5.13.: CAN-Bus-Schnittstelle und CANUSB-Dongle mit Pin-Adapter
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werden. Folglich wurde das Auslesen der Motorpositionen implementiert.
Bestimmen des Optiktra¨gers
Das Leica OH4-Mikroskop kann mit unterschiedlichen Optiktra¨gern ausgestat-
tet werden, welche verschiedene Arbeitsabsta¨nde besitzen: Der M500-Kopf besitzt
einen Bereich von 207 bis 407 Millimeter, der M520- und M525-Kopf einen Bereich
von 207 bis 470 Millimeter. Um aus den Motorpositionen reale Brennweiten und
Fokusla¨ngen zu erhalten, mu¨ssen diese anhand von Optik-spezifischen Tabellen
umgerechnet werden. Diese wurden freundlicherweise von der Leica Microsystems
GmbH zur Verfu¨gung gestellt.
Die Information, welche optische Einheit am Gera¨t angeschlossen ist, kann u¨ber
den CAN-Bus abgefragt werden: Dazu wird ein Telegramm mit der ID 551 (227h)
(siehe Tabelle 5.2) abgesetzt, worauf das Mikroskop mit dem Telegramm der ID 513
(201h) antwortet. Diese Antwort beinhaltet je nach gesetzter
”
Page ID“ (PGEID)
eine der beiden Service-Seiten.
Byte Name Wert Beschreibung
0
PGEID[2:0]
0 = Service Information Seite 0
1 = Service Information Seite 1
OCHEAT7
0 = Okkularheizung ausschalten
1 = Okkularheizung einschalten
Tabelle 5.2.: Telegramm ID 551: Anfordern einer Service Page [New07]
Aus dem zweiten Byte der Service-Seite 1 kann der angeschlossene Optiktra¨ger
ausgelesen werden. Tabelle 5.3 zeigt den Aufbau des Telegramms.
Byte Name Wert Beschreibung
0 PFEID[2:0] 1 Service Info Seitennummer
1 PG1INF7[7:0] 0-255 Status von Prozessor Port 7
2
PG1INF7[7:0]
XXXX’11XX Optiktra¨ger M500-N wird verwendet
XXXX’10XX Optiktra¨ger M520-N wird verwendet
XXXX’0XXX Optiktra¨ger M525-N wird verwendet
Hinweis: Bei M720 wird dieser Parameter
nicht verwendet und mit 0 belegt
3 PG1INF7[7:0] 0-255 Status von Prozessor Port 9
Tabelle 5.3.: Telegramm ID 513: Nachrichtenformat der Service-Seite 1 [New07]
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Auslesen der Zoom- und Fokuswerte
Die Werte der aktuellen Positionen von Zoom- und Fokusantrieb sowie die ein-
gestellten Geschwindigkeiten des Antriebs werden im Mikroskop alle zehn Milli-
sekunden aktualisiert und in Form von Telegramm ID 608 (260h) auf den CAN-Bus
gelegt. Tabelle 5.4 zeigt den Aufbau dieses Telegramms.
Byte Name Wert Beschreibung
0
ZPOS[15:0] 0-65535 Akt. Position des Zoom-Motors
1
2
FPOS[15:0] 0-65535 Akt. Position des Fokus-Motors
3
4
ZVEL[15:0] 0-65535 Akt. Geschwindigkeit des Zoom-Motors
5
6
FVEL[15:0] 0-65535 Akt. Geschwindigkeit des Fokus-Motors
7
Tabelle 5.4.: Telegramm ID 608: Positionen und Geschwindigkeiten des Zoom- und
Fokus-Antriebs [New07]
Tabelle 5.5 zeigt, welche Bereiche der Motorinkrementen auf welche Brennweiten
beziehungsweise welche Arbeitsabsta¨nde u¨bersetzt werden ko¨nnen. Die eigentliche
Umrechnung in diesen Bereichen ist nicht linear und erfolgt anhand von Formeln
und einer Stu¨tzwerttabelle, die sich direkt aus dem internen Quellcode der Mikro-
skopprogrammierung [Lei10] ergeben.
Funktion Motorinkrement Wert
Arbeitsabstand
1000 bis 23700 (M500) 207 bis 407 Millimeter
1000 bis 30850 (M520) 207 bis 470 Millimeter
Brennweite 1000 bis 28500 70 bis 420 Millimeter
Tabelle 5.5.: Inkrementbereiche der Motorpositionen [New07]
Fu¨r die Berechnung der Vergro¨ßerung sind neben der Motorposition des Linsensys-
tems zwei weitere Faktoren relevant: Zum einen der verwendete Okulartubus, zum
anderen das in diesen Tubus eingesetzte Okular. Welcher Tubus und welches Oku-
lar verwendet werden, ist am Operationsmikroskop per Touchscreen einzustellen
und ist nicht u¨ber den CAN-Bus auszulesen. Um dennoch die korrekten Vergro¨ße-
rungen berechnen zu ko¨nnen, muss der Anwender des Simulators die gewu¨nschten
Okulartypen nach dem Starten der NeuroSim-Anwendung ebenfalls an einer gra-
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fischen Oberfla¨che wa¨hlen. Die aus dieser Auswahl resultierenden Vera¨nderungen
fu¨r Vergro¨ßerung und Scha¨rfe werden in der virtuellen Realita¨t entsprechend be-
ru¨cksichtig.
Bei den Okularen kann zwischen den Vergro¨ßerungsfaktoren 10 und 12,5 gewa¨hlt
werden. Die Brennweiten der verschiedenen Tuben sind nicht dokumentiert und
wurden aus den angezeigten Vergro¨ßerungswerten am Touchscreen des Mikroskops
ru¨ckberechnet. Diese sind in Tabelle 5.6 dargestellt und ko¨nnen in die von Leica
zur Verfu¨gung gestellten Formeln zur Berechnung der aktuellen Vergro¨ßerung ein-
gesetzt werden.
Verwendeter Tubus Fokale La¨nge
Inclined Binocular Tube ≈ 16, 12 Millimeter
Inclined Binocular Tube 45◦ ≈ 16, 13 Millimeter
Straight Binocular Tube ≈ 16, 20 Millimeter
Binocular Tube var 30◦ − 150◦ ≈ 17, 01 Millimeter
Binocular Tube var 0◦ − 180◦ ≈ 16, 05 Millimeter
Tabelle 5.6.: Tuben und deren ungefa¨hre fokale La¨ngen
Neben dem Auslesen der Motorpositionen ist es u¨ber weitere CAN-Telegramme
mo¨glich, die Motorpositionen des Linsensystems vorzugeben und so die eingestell-
te Scha¨rfe und Vergro¨ßerung des realen Mikroskops zu steuern. Dies ist bei der
Implementierung eines Autofokus-Systems notwendig: Der Effekt der automati-
schen Fokussierung ist rein virtuell mo¨glich, allerdings wu¨rden beim Deaktivieren
des Autofokus die physikalischen Motorpositionen im Mikroskop nicht mit den
Werten u¨bereinstimmen, die zwischenzeitlich vom simulierten Autofokus virtuell
vera¨ndert wurden. Nach Ru¨cksprache mit A¨rzten wird der Autofokus allerdings
nur selten verwendet. Dies liegt vor allem daran, dass der Autofokus nicht
”
wis-
sen“ kann, welcher Ausschnitt des betrachteten Bildes gerade von Interesse ist.
Dieser befindet sich nicht zwangsla¨ufig im Zentrum des Bildes. Daher wurden kei-
ne Methoden fu¨r einen virtuellen Autofokus entwickelt.
Die C++-Implementierung der CAN-Bus-Ansteuerung u¨ber den CANUSB-Adapter
sowie die Umrechnung anhand der von Leica Microsystems erhaltenen Formeln
und Stu¨tzwerttabellen wurden von Stephan Rohr im Rahmen einer vom Autor
dieser Dissertation betreuten Bachelorarbeit implementiert und sind [Roh10] zu
entnehmen.
5.4. Anbindung eines Fußschalters
In bestimmten Situationen ist die Anbindung eines Fußschalters an den Simulator
wu¨nschenswert. Fußschaler werden verwendet um gewisse Funktionen von Instru-
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menten oder von Operationsmaschinen auszulo¨sen. Dies sind beispielsweise die
Steuerung der Spu¨lflu¨ssigkeit oder das Auslo¨sen des Stromflusses einer bipolaren
Koagulationspinzette.
Abbildung 5.14.: Fußschalter f-pro der dr. dresing & pehl GmbH
Um diese Funktionalita¨t im Simulator abzubilden, wurde ein USB-Fußschalter der
dr. dresing & pehl GmbH [dr.] verwendet. Dieser kann per mitgelieferter Software
auf eine bestimmte Taste der Tastatur programmiert werden und so ohne weitere
Softwarevera¨nderungen in das Simulatorsystem integriert werden.
5.5. Ergebnisse
Durch die Integration des Operationsmikroskops werden die Position und die La-
ge des Mikroskopkopfes sowie die eingestellten Scha¨rfe- und Vergro¨ßerungswerte
bestimmt und stehen der Simulator-Anwendung zur Verfu¨gung.
Latenzen des Systems
Die vom CANUSB-Adapter gelieferten Werte sind exakt, ihre U¨bermittlung er-
folgt u¨ber den CAN-Bus, welcher auch mikroskopintern verwendet wird, um die
Motorstellungen des optischen Systems anzupassen. Der CANUSB-Adapter spei-
chert eingehende Nachrichten in einen FIFO (First In – First Out) Buffer und
u¨bertra¨gt diese auf Anfrage des Simulations-Computers per USB. Die zusa¨tzlichen
Latenzen ergeben sich aus der U¨bertragung der Daten per USB an den Simulations-
Computer. Aufgrund der kleinen Datenmengen ist diese U¨bertragungszeit jedoch
vernachla¨ssigbar.
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Da fu¨r das optische Tracking dieselbe Kamera-Hardware wie beim Tracken der
Instrumente verwendet wird, besitzt das System dieselben Latenzen (siehe Kapitel
4.4). Als Marker wurden aktive LEDs verwendet, deswegen reichen Belichtungs-
zeiten von 0,1 Millisekunden aus und sind somit vernachla¨ssigbar. Es ergeben sich
Gesamtlatenzen von 24 bis 40 Millisekunden (vergleiche Kapitel 4).
Stabilita¨t des Trackings
Analog zu den Messungen beim Instrumententracking wurde die Stabilita¨t des
Trackings anhand zweier Marker mit konstantem Abstand betrachtet. Dazu wur-
den mit einer CNC-Fra¨se (Computerized Numerical Control) in einem Aluminium-
Block Einlassungen fu¨r Infrarot-LEDs in regelma¨ßigen Absta¨nden eingefu¨gt. Die
horizontalen beziehungsweise vertikalen Absta¨nde der Einlassungen haben einen
Abstand von je 5 Millimeter.
Abbildung 5.15 zeigt Messergebnisse eines Versuchs mit LEDs im Abstand von
20 und 40 Millimeter. Etwa ab Messwert 100 wird das Mikroskop u¨ber den LEDs
bewegt. Im Bereich von Messung 600 bis Messung 1000 wird das Mikroskop ab-
wechselnd deutlich nach links und rechts ausgelenkt. Die besonders in diesem Be-
reich auftretenden Schwankungen erkla¨ren sich aus den Linsenverzerrungen. Diese
werden zwar bei der Kalibrierung bestimmt, ko¨nnen jedoch nur durch polynomia-
le Funktionen angena¨hert werden. Durch die geometrische Form der Linsen sind
die verbleibenden Fehler an den Randbereichen gro¨ßer. Im Vergleich zu den Mar-
kern mit kleinem Abstand befinden sich die Marker mit gro¨ßerem Abstand bei der
Bewegung des Mikroskops tendenziell eher am Bildrand. Dennoch schwanken die
Werte bei 20 Millimetern um weniger als ±0, 2 Millimeter, bei 40 Millimetern um
weniger als ±0, 3 Millimeter.
5.6. Diskussion
Ein reales neurochirurgisches Operationsmikroskop wurde als Ein- und Ausgabe-
gera¨t in den Simulator integriert. Die Position und Lage des Mikroskops sowie die
Einstellungen der aktuellen Fokus- und Zoomwerte sind der Simulator-Anwendung
dadurch bekannt. Das virtuelle Szenario wird entsprechend angepasst und auf dem
Stereodisplay, welches die original Okulare ersetzt, angezeigt. Diese bei neurochir-
urgischen Operationen wichtige Schnittstelle zwischen Chirurg und Patient ist so-
mit realita¨tsgetreu und vollsta¨ndig nachgebildet.
In der Literatur sind nur wenige neurochirurgische Trainingssysteme zu finden.
Das von deMauro [dM09] arbeitet als einziges dem Autor bekanntes System eben-
falls mit einem realen Mikroskop, ersetzt dessen optisches System jedoch nicht.
Stattdessen strahlt deMauro zusa¨tzliche computergenerierte Bilder in den Strah-
lengang ein. Dies begru¨ndet sich darauf, dass das System auch bei realen Opera-
tionen dazu dienen soll, reale mit virtuellen Bildern zu u¨berlagern. Die Position
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Abbildung 5.15.: Abstandsmessung zweier LEDs mit und ohne Kalman-Filter
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des Mikroskops wird von einem externen im Raum befindlichen optischen Track-
ingsystem bestimmt, welches nicht in das Mikroskop integriert ist. Ein Patienten-
phantom existiert ebenfalls nicht. Fokus- und Zoom-Einstelllungen werden nicht
beru¨cksichtigt.
Im Gegensatz zu den meisten Trainingssystemen wird bei diesem Verfahren ein
reales Mikroskop als Schnittstelle zwischen Anwender und Simulator integriert.
Shutterbrillen oder Monitore hinter halbdurchla¨ssigen Spiegeln sind nicht notwen-
dig. Die vorgestellte Schnittstelle entspricht somit der realen Situation wa¨hrend
neurochirurgischer Eingriffe.
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Kapitel6
Die NeuroSim-Anwendung
Das vorliegende Kapitel gibt einen U¨berblick u¨ber den Aufbau und die Software
der NeuroSim-Anwendung. Vorgestellt werden die wichtigsten verwendeten Fra-
meworks und Bibliotheken sowie die im Rahmen dieser Arbeit implementierten
Software-Module. Des Weiteren wird in diesem Kapitel die Modellierung der vir-
tuellen Objekte beschrieben.
NeuroSim besteht neben dem Operationsmikroskop, dem Patientenphantom und
den Instrumenten aus einem handelsu¨blichen Computer. Dieser ist ein PC (Intel
Core i7-920 2.66 GHz Prozessor; 6 GB Ram) mit Microsoft Windows Betriebs-
system. An diesen sind alle externen Gera¨te per USB angeschlossen: Maus und
Tastatur, die beiden Multisensor-Kameras, die inertiale Sensoreinheit und der Fuß-
schalter.
Abbildung 6.1.: Der Aufbau des Arbeitsplatzes
6. Die NeuroSim-Anwendung
6.1. Simulator-Plattform
Grundlage der vorgestellten Simulator-Anwendung bilden zwei Software-Strukturen:
Die VRm-Bibliothek und die Plattform-Bibliothek.
VRm-Bibliothek
Die VRm-Bibliothek wurde urspru¨nglich von der ViPA-Forschergruppe des Lehr-
stuhls fu¨r Informatik V entwickelt. Sie stellt die Grundlage des opthalmochirur-
gischen Simulators Eyesi Surgical [VRmb] dar. Seit der Gru¨ndung der VRmagic
GmbH, die 2001 aus der ViPA-Forschergruppe entstand, wird diese Bibliothek
in einer Kooperation zwischen Lehrstuhl und GmbH stetig weiter entwickelt. Die
Bibliothek wurde in den Dissertationen von Schill [Sch02] und Wagner [Wag04]
vorgestellt und sowohl in der GmbH wie auch in mehreren Dissertationen wie bei-
spielsweise Grimm [Gri05], Jakubik [Jak09] und Weber [Web09] weiterentwickelt.
Die Bibliothek besteht vor allem aus C++-Quellcode und ist in mehrere Unter-
bibliotheken untergliedert, welche vielfa¨ltige Algorithmen und Datenstrukturen
bereitstellen. Tabelle 6.1 gibt einen U¨berblick u¨ber die wichtigsten verwendeten
Unterbibliotheken und ihre Aufgaben.
Bibliothek Aufgabe
Utils Grundlegende Funktionen wie Debugausgaben
Math Klassen fu¨r mathematische Strukturen
USB & Hardware Kameraansteuerung
Calibration Algorithmen zur Kamerakalibrierung
Imageproc Algorithmen zur Bildbearbeitung
Tracking Algorithmen zum Tracken von Markern
Simulation Algorithmen und Datenstrukturen fu¨r Simulationen
Graphics Algorithmen und Datenstrukturen fu¨r Grafikausgaben
Qt Bereitstellung von auf Qt basierenden Funktionen
Tabelle 6.1.: U¨berblick u¨ber die wichtigsten verwendeten VRm-Bibliotheken
Die VRm-Bibliothek verwendet ihrerseits verschiedenen externe Bibliotheken wie
beispielsweise die Qt-Bibliothek [Qt ], die OpenGL-Bibliothek [Ope] sowie die
Boost-Bibliothek [Boo].
Plattform-Bibliothek
Funktion der Plattform-Bibliothek ist das Bereitstellen eines Frameworks zum Ent-
wickeln von Simulator-Anwendungen. Mit ihrer Hilfe soll das sogenannte
”
Rapid-
Prototyping“, also die schnelle Entwicklung neuer Simulatoren erleichtert werden.
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Die Plattform-Bibliothek baut auf der VRm-Bibliothek auf und wurde von Stephan
Diederich am Institut fu¨r Computergestu¨tzte Medizin (ICM) entwickelt, das dem
Lehrstuhl fu¨r Informatik V angegliedert ist. Fortgesetzt wurde diese Entwicklung
von Johannes Grimm und weiteren Mitarbeiten der VRmagic GmbH.
Neben der in dieser Arbeit beschriebenen NeuroSim-Anwendung bauen weitere
Projekte des ICMs/Lehrstuhls fu¨r Informatik V und der VRmagic GmbH auf
der Plattform-Bibliothek auf: Beispielsweise der zurzeit in Entwicklung befindliche
MicroSim-Simulator [Sis12] fu¨r mikrochirurgische Eingriffe sowie Eyesi Indirect
[VRma], ein Simulator fu¨r ophthalmologische Untersuchungen.
Die Plattform-Bibliothek ist modular aufgebaut: Dem Kernelement werden al-
le weiteren Funktionalita¨ten in Form von dynamischen Bibliotheken hinzugefu¨gt.
Das Kernelement stellt Funktionen zum Laden dieser Module zur Verfu¨gung. Die
dynamischen Plugins beinhalten Funktionalita¨ten wie beispielsweise das Verwal-
ten der virtuellen Objekte, die Ausgabe von Grafik, das Ansprechen verschiedener
Eingabegera¨te wie Maus und Tastatur oder das Aufzeichnen von Benutzereingaben
zur spa¨teren Auswertung.
Des Weiteren steht ein Modul zur Verfu¨gung, das die Kommunikation zwischen
den einzelnen Plugins ermo¨glicht. Andere Module ko¨nnen sich bei diesem Event-
system als Nachrichten-Empfa¨nger (
”
Listener“) und/oder als Nachrichtensender
(
”
Provider“) registrieren und somit Nachrichten austauschen.
Um mit Hilfe der Plattform-Bibliothek eine vollsta¨ndige Simulator-Anwendung zu
erstellen, werden deren Module mit weiteren, speziell fu¨r die gewu¨nschte Anwen-
dung implementierten Modulen kombiniert. Dazu za¨hlen:
• Module fu¨r Eingabegera¨te: Da einer medizinischen Simulator-Anwendung
typischerweise nicht allein Maus und Tastatur, sondern spezielle Gera¨te als
Eingabe dienen, mu¨ssen diese von eigenen Modulen angesprochen werden.
Diese Module registrieren sich beim Eventsystem als Nachrichtensender, um
die von den Eingabegera¨ten ausgelesenen Daten an die Anwendung weiter-
zugeben.
• Modul zum Laden der virtuellen Objekte: In diesem Modul wird festge-
legt, welche virtuellen Objekte der Anwendung zur Verfu¨gung stehen. Jedes
Objekt besteht aus einer eigenen Klasse, in welcher der Name des Objekts
und seine Position im Szenegraph festgelegt werden. Des Weiteren wird fest-
gelegt, aus welcher Datei die geometrische Beschreibung des Objekts geladen
wird und mit welchen Texturen es versehen ist.
• Translator-Modul: Dieses Modul dient als zusa¨tzliche Abstraktionsebene
zwischen den Eingabegera¨ten und den virtuellen Objekten. Die Module der
Eingabegera¨te beschra¨nken sich auf das Auslesen der Daten und verschi-
cken diese u¨ber Nachrichten. Erst durch das Translator-Modul, welches diese
Nachrichten empfa¨ngt, wird ein Eingabegera¨t mit einem virtuellen Objekt
verknu¨pft. Dadurch ko¨nnen die Module der Eingabegera¨te allgemeingu¨ltig
gehalten werden und fu¨r verschiedene Simulatoren wiederverwendet werden.
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• Trainingsmodule: In diesen Modulen werden die eigentlichen Trainings-
aufgaben des Simulators festgelegt. Jedes Modul bestimmt, welche virtuellen
Objekte fu¨r die konkrete Aufgabe beno¨tigt werden und wie diese miteinander
interagieren. Jedes Trainingsmodul kann in mehrere Level unterteilt werden.
Ein sogenanntes Application-Modul, welches Bestandteil der Plattform-Bibliothek
ist, wird von der main()-Funktion der Simulator-Anwendung initialisiert und ge-
startet. Dieses Modul ku¨mmert sich um das Laden der einzelnen Module sowie um
deren kontinuierliche Abarbeitung in einer Schleife.
6.2. Die Module der NeuroSim-Anwendung
Die folgenden Module wurden im Rahmen dieser Arbeit entwickelt. Sie spiegeln
die beiden vorangegangen Kapitel u¨ber das Tracken der Instrumente und die In-
tegration des Operationsmikroskops sowie die im na¨chsten Kapitel beschriebenen
Trainingsmodule wider.
Modul zum Tracken der Instrumente
Dieses Modul erkennt zuna¨chst, ob die in das Patientenphantom integrierte Multi-
sensor-Kamera und die inertiale Sensoreinheit mit dem Simulations-Computer ver-
bunden sind. Dies geschieht u¨ber die in den USB-Deskriptoren enthaltene Hersteller-
ID sowie die Seriennummer. Sind Kamera und Sensoreinheit vorhanden, so werden
diese initialisiert. Das Modul registriert sich beim Eventsystem als Nachrichten-
sender und initialisiert einen Kalman-Filter, der die Trackingdaten stabilisiert.
Anschließend werden die Kamera und die Sensoreinheit jeweils in einem eigensta¨n-
digen Thread gestartet. Dadurch ko¨nnen sowohl die Bildaufnahme des optischen
Trackings als auch das Abfragen der Sensorwerte unabha¨ngig von der Framerate
der Simulator-Anwendung erfolgen.
Modul zum Tracken des Mikroskops
Analog zum Modul des Instrumenten-Trackings wird die am Mikroskop-Kopf befes-
tigte Multisensor-Kamera initialisiert, sofern sie mit dem Simulations-Computer
verbunden ist. Das Modul registriert sich ebenfalls als Nachrichtensender beim
Eventsystem und initialisiert einen Kalman-Filter.
Anschließend wird die Kamera in einem eigensta¨ndigen Thread gestartet, die von
den Algorithmen bestimmte Position und Orientierung werden einmal pro Simu-
latorzeitschritt als Nachricht versendet.
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Modul zum Auslesen der Statusinformationen per CAN-Bus
A¨hnlich wie im vorangegangenen Modul wird zuna¨chst u¨berpru¨ft ob der CANUSB-
Adapter angeschlossen ist. Wenn dies der Fall ist, so wird der Typ des an das
Mikroskop angeschlossenen Mikroskopkopfs ausgelesen und die Korrekturfaktoren
fu¨r die Motorpositionen des optischen Systems entsprechend gesetzt. Das Modul
registriert sich beim Eventsystem als Nachrichtensender.
Das Auslesen der Statusinformationen findet diese Mal in einem eigenen Thread
statt: anders als beim Tracken des Mikroskops oder der Instrumente sind die aus-
gelesenen Motorpositionen nicht verrauscht und mu¨ssen dementsprechend nicht
gefiltert werden. Daher werden die Daten genau einmal pro Iterationsschritt der
Simulator-Anwendung ausgelesen, die Werte des Zooms und des Fokus werden
bestimmt und per Nachricht versendet.
Modul der virtuellen Objekte
Dieses Modul beinhaltet die Klassen der virtuellen Objekte. Es legt fu¨r jedes Ob-
jekt fest, an welcher Position im Szenegraph es sich befindet und aus welcher Datei
die grafische Repra¨sentation des Objekts geladen wird. Folgende Auflistung nennt
die wichtigsten Objekte der NeuroSim-Anwendung:
• NeuroPatient: Das virtuelle Modell des Patientenphantoms.
• NeuroBrain: Der durch die Scha¨delo¨ffnung zu sehende Teil des Gehirns.
• NeuruBipolarForceps: Die bipolare Koagulationspinzette.
• NeuroClipApplier: Die Anlegezange zum Setzen eines Aneurysmen-Clips.
• NeuroInstrument: Die rotations-symmetrische Instrumentnachbildung.
• NeuroClip: Der Aneurysmen-Clip.
• NeuroAneurysm: Das Aneurysma.
Abbildung 6.2 zeigt die virtuelle Nachbildung des Patientenphantoms mit dem Ge-
hirnmodell und Operationstu¨chern. Die Abbildungen 6.3 (a) bis (d) zeigen Modelle
der Instrumente und des Aneurysmen-Clips.
Abbildung 6.4 zeigt den Aufbau des Szenegraphs. Die OpenGL-Kamera stellt den
Wurzelknoten des Graphen dar. Sie entspricht dem optischen System des Operati-
onsmikroskops, vera¨ndert ihre Position jedoch nicht, wenn das Mikroskop bewegt
wird. Stattdessen wird das virtuelle Modell des Patientenphantoms invers trans-
formiert, abha¨ngig von den Ergebnissen des Mikroskop-Trackings. Die weiteren
virtuellen Objekte, wie beispielsweise das modellierte Gehirn, stellen Unterknoten
des Patientenphantoms dar. Sie besitzen eine konstante Transformation relativ
zum Patientenkopf und bewegen sich dadurch automatisch mit, wenn dieser be-
wegt wird. Das in Kapitel 4 beschriebene Tracking der Instrumente hat seinen
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Abbildung 6.2.: Modell des Patientenkopfes mit Kraniotomie und Gehirn
Koordinatenursprung im Patienten. Es bestimmt die Position und Orientierung
der Instrumente relativ zum Patienten und ist somit unabha¨ngig von dessen Be-
wegungen.
Alternativ wa¨re es auch mo¨glich gewesen, den virtuellen Patienten als festes Wurzel-
objekt im Ursprung anzusiedeln und die virtuelle Kamera, die dem Linsensystem
des Mikroskops entspricht, abha¨ngig von den Tracking-Ergebnissen des Mikroskop-
Trackings zu versetzen. Im Gegensatz dazu beno¨tigt die in dieser Arbeit imple-
mentierte Lo¨sung keine Funktionalita¨ten um die Position und Orientierung der
virtuellen Kameras dynamisch anzupassen.
Translator-Manager
Der Translator-Manager registriert sich als Nachrichtenempfa¨nger beim Eventsys-
tem und setzt die Positionen der virtuellen Objekte entsprechend der von den
Eingabegera¨ten ausgesendeten Nachrichten. Abbildung 6.5 zeigt, wie die Ergeb-
nisse des Instrumenten- und des Mikroskop-Trackings sowie die vom CAN-Bus
ausgelesenen Fokus- und Zoom-Werte auf die Modelle im Szenegraph angewendet
werden.
Trainingsmodule
Neben den beschrieben Modulen zum Anbinden des Mikroskops und des Trackings
der Instrumente beinhalten die entwickelten Trainingsmodule die vom Anwen-
der auszufu¨hrenden Aufgaben. Die Trainingsmodule legen in prepare()-Funktionen
fest, welche virtuellen Objekte geladen werden sollen und aktivieren diese in start()-
Funktionen. Des Weiteren initialisieren sie die Simulations-Meshes und -Algorith-
men. In einer von der Plattform regelma¨ßig aufgerufenen process()-Funktion findet
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(a) Modell der rotations-symmetrischen Instrumentnachbildung
(b) Modell der bipolaren Koagulationspinzette
(c) Modell des Aneursymen-Clips
(d) Modell der Anlegezange
Abbildung 6.3.: Modelle der Instrumente in Cinema4D
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OpenGL-Kamera
Patient OpenGL-Licht
Instrumente Aneurysma Gehirn ...
Abbildung 6.4.: Aufbau des Szenegraphs
OpenGL-Kamera
Patient OpenGL-Licht
Instrumente Aneurysma Gehirn
Tracking
TMikroskop_Phantom
Tracking
TInstrumente
...
CAN-Bus
Fokus- und Zoomwerte
Abbildung 6.5.: Die Einwirkungen des Translator-Managers auf die Objekte des
Szenegraphs
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die Simulation der Objekte statt. In stop()-Funktionen werden die aufgezeichne-
ten Werte wie zum Beispiel die zeitliche Dauer oder die von den Instrumenten
zuru¨ckgelegten Wegstrecken ausgegeben.
Die verwendeten Simulations-Algorithmen der VRm-Bibliothek basieren auf ei-
nem Feder-Masse-Ansatz, der von Teschner et al. [TH04] eingefu¨hrt wurde. Das
Mesh der zu simulierenden Objekte ist aus Tetraedern aufgebaut. Um Kollisio-
nen zwischen den Instrumenten und dem Simulations-Mesh zu erkennen, werden
Bounding-Boxen und Bounding-Kugeln eingesetzt. Mit deren Hilfe ko¨nnen in einer
sogenannten
”
Broad-Phase“ an der Kollision beteiligte Oberfla¨chen-Dreiecke selek-
tiert werden, die dann in einer
”
Narrow-Phase“ auf konkrete Massepunkte verfei-
nert werden [GDO00]. Mit Hilfe von
”
Penalty-Forces“, also
”
regulierenden“ Kra¨ften
auf die entsprechenden Massepunkte werden diese Kollisionen aufgelo¨st [TPB87].
Eine ausfu¨hrliche Beschreibung der Simulations-Algorithmen der VRm-Bibliothek
findet sich in den Dissertationen von Wagner [Wag04] und Grimm [Gri05].
Fu¨r die rigiden, nicht-deformierbaren Objekte wie beispielsweise die in den ab-
strakten Trainingsmodulen verwendeten Kugeln, wurde eine einfache Simulation
implementiert, die Kollisionen zwischen Kugeln und Instrumenten auflo¨st, indem
sie die Kugeln verschiebt.
Tabelle 6.2 gibt einen U¨berblick u¨ber die im Rahmen dieser Arbeit implementierten
Module.
Modul Aufgabe
AbstractMicroscope Abstraktes Trainingsmodul, siehe Kapitel 7
AbstractMovingSpheres Abstraktes Trainingsmodul, siehe Kapitel 7
AbstractBipolarSpheres Abstraktes Trainingsmodul, siehe Kapitel 7
AbstractAntiTremor Abstraktes Trainingsmodul, siehe Kapitel 7
Aneurysm Medizinisches Trainingsmodul, siehe Kapitel 7
Instrument-Tracking Instrumenten-Tracking, siehe Kapitel 4
Microscope-Tracking Mikroskop-Tracking, siehe Kapitel 5
CanDongle Anbindung des CANUSB-Dongles, siehe Kapitel 5
SharedObjects Beschreibung der virtuellen Objekte
Translator Abstraktionsschicht zwischen Eingabe-Gera¨ten
und virtuellen Objekten
Tabelle 6.2.: U¨berblick u¨ber die implementierten Trainingsmodule
6.3. Modellierung der virtuellen Objekte
Um die virtuellen Objekte mit OpenGL anzeigen zu ko¨nnen, mu¨ssen diese in
Polygon-Form vorliegen. Mit Ausnahme von einfachen geometrischen Strukturen,
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wie beispielsweise Kugelobjekten, wurden die Modelle mit Cinema4D der MA-
XON Computer GmbH [MAX] erstellt und bearbeitet. Dieses Programm bietet
eine Vielzahl an Mo¨glichkeiten und Hilfsmitteln, um dreidimensionale Objekte zu
bearbeiten. Es stellt ebenfalls eine Umgebung zur Verfu¨gung, mit der die Objekte
texturiert werden ko¨nnen. Mit Hilfe eines Cinema4D-Plugins der VRmagic GmbH
ko¨nnen die so erzeugten Objekte in ein XML-Format (Extensible Markup Lan-
guage) exportiert werden, das u¨ber Algorithmen der VRm-Bibliothek eingelesen
werden kann.
Patientenphantom
Das Patientenphantom wurde aus einem Kunstoffkopf (Dekoartikel) angefertigt.
Es wurde mit einem 3D-Laserscanner der DAVID Vision Systems GmbH [DAV]
eingescannt, siehe Abbildung 6.6(a).
(a) DAVID-Scanner (b) Cinema4D
Abbildung 6.6.: Patientenphantom beim Scan und in der Nachbearbeitung
Wie Abbildung 6.6(b) zu entnehmen ist, dient dieser Scan lediglich als Grundla-
ge fu¨r die weitere Bearbeitung in Cinema4d. So musste beispielsweise die Scha¨-
delo¨ffnung feiner modelliert werden, da diese vom 3D-Scanner nicht ausreichend
gut abgebildet wurde. Des Weiteren wurde die Auflo¨sung des Polygon-Gitters an
gleichfo¨rmigen Stellen deutlich erniedrigt um die Polygon-Anzahl im Simulator so
gering wie mo¨glich zu halten. In weiteren Schritten wurde das Model mit Texturen
und Bump-Maps versehen, um den Realita¨tsgrad zu erho¨hen. Das Ergebnis ist in
Abbildung 6.2 zu sehen.
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Instrumente
Die Instrumente wurden in Cinema4D aus einfachen geometrischen Strukturen wie
Quadern oder Zylindern zusammengesetzt. Mit Hilfe sogenannter HyperNurbs, ei-
ner Objekteigenschaft in Cinema4D, lassen sich geometrische Objekte fließend ver-
binden und deren Kantenu¨berga¨nge abrunden. Dadurch kann mit relativ geringem
Aufwand ein komplexes Modell generiert werden. In Cinema4D werden die loka-
len Koordinatensysteme festgelegt, um die die beiden Schenkel der Pinzette beim
O¨ffnen und Schließen rotieren.
(a) Originalinstrument (b) Instrument in Cinema4D
Abbildung 6.7.: Reale biploare Koagulationspinzette und ihre Nachbildung in
Cinema4D
Zusa¨tzlich zu den eigentlichen Strukturen des Instruments ko¨nnen in Cinema4D
auch Objekte angelegt werden, die spa¨ter nicht angezeigt werden. So ist es mo¨g-
lich, die Bounding-Boxen, die fu¨r die Kollisionserkennung zwischen Instrument
und Simulations-Mesh wichtig sind, grafisch an die Instrumentmodelle anzupassen.
Diese werden beim Exportieren des Objekts ebenfalls in die spa¨ter vom Simulator
eingelesene Datei geschrieben. Beim Starten eines Trainingsmoduls werden sie als
Bounding-Boxen der VRm-Bibliothek eingelesen.
Aneurysma
Um das Aneurysma mit Hilfe der VRm-Simulations-Algorithmen simulieren zu
ko¨nnen, muss seine Geometrie gewisse Voraussetzungen erfu¨llen. So fu¨hren zu spit-
ze Tetraeder im Modell zu einer instabilen Simulation. Besteht das Modell aus zu
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vielen Tetraedern erho¨ht sich die Laufzeit der Algorithmen was die Echtzeitfa¨-
higkeit der Berechnung verhindern kann. Es ist nicht mo¨glich, diese Modelle mit
Cinema4D grafisch zu erstellen, da die Form der Tetraeder dabei nicht garantiert
werden kann. Stattdessen wurde das Modell des Aneurysmas analytisch model-
liert. Seine Wand besteht aus Tetraedern, deren Positionen u¨ber eine polynomiale
Funktion berechnet wurden. Dies fu¨hrt zu der typischen ballonfo¨rmigen Struktur
des Aneurysmas, siehe Abbildung 6.8.
Abbildung 6.8.: Das Modell des Aneurysmas
6.4. Diskussion
Durch die VRm- sowie die Plattform-Bibliothek konnte die NeuroSim-Anwendung
auf existierenden Strukturen aufbauen. Viele grundlegende Algorithmen und Da-
tenstrukturen konnten dadurch wiederverwendet werden. Die im Rahmen die-
ser Arbeit neu entwickelten Algorithmen und Module wurden wiederum in diese
Bibliotheken integriert; so stehen auch sie zuku¨nftigen Projekten zur Verfu¨gung.
Das modulare Konzept der Plattform-Bibliothek macht eine einfache Erweiterung
der Simulator-Anwendung mo¨glich. Sowohl weitere Ein- und Ausgabegera¨te wie
auch neue Trainingsmodule ko¨nnen in Form von Plugins in die Anwendung inte-
griert werden. Die NeuroSim-Anwendung la¨uft in Echtzeit auf einem handelsu¨bli-
chen PC, abgesehen von den Ein- und Ausgabegera¨ten wird keine Spezialhardware
beno¨tigt. Weitere virtuelle Instrumente oder Patientenko¨pfe ko¨nnen mit Hilfe von
Cinema4D entworfen und in die Anwendung aufgenommen werden.
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Kapitel7
Trainingsmodule
Im Folgenden werden die implementierten Trainingsmodule vorgestellt. Diese un-
terteilen sich in Module mit abstrakten Aufgaben und in das medizinische Modul
zum Clippen eines Aneurysmas. Jedes Modul verfu¨gt u¨ber mehrere Level mit un-
terschiedlichen Schwierigkeitsgraden.
Nach dem Starten der NeuroSim-Anwendung kann u¨ber die Tastenkombination
”
m
+ {Ziffer}“ ein Trainingsmodul ausgewa¨hlt werden. Innerhalb eines Moduls kann
u¨ber
”
l + {Ziffer}“ das Level gewechselt werden. Sowohl Trainingsmodule als auch
Level ko¨nnen zu jeder Zeit gewechselt und erneut gestartet werden.
”
Esc“ beendet
die Anwendung.
Abbildung 7.1 zeigt eine U¨bersicht u¨ber die verfu¨gbaren Trainingsmodule mit ihren
Leveln, wie sie von der Anwendung bei der Auswahl in einem Terminal angezeigt
werden.
Abbildung 7.1.: Ausgabe der verfu¨gbaren Trainingsmodule und ihrer Level
7. Trainingsmodule
7.1. Abstrakte Trainingsmodule
Bevor Chirurgen medizinische Prozeduren trainieren, sollten sie u¨ber gewisse grund-
legende Fertigkeiten verfu¨gen. Dazu za¨hlen im Falle der intrakraniellen Neurochir-
urgie die Bedienung und Positionierung des Mikroskops, die Orientierung beim
Betrachten des Operationsgebiets durch das Mikroskop sowie die Handhabung
der chirurgischen Instrumente. Diese Fertigkeiten ko¨nnen durch einfache Aufga-
ben trainiert werden, die keinen medizinischen Hintergrund haben.
Jedes Trainingsmodul besitzt verschiedene Parameter, u¨ber die die verschiedenen
Schwierigkeitsgrade der unterschiedlichen Level angepasst werden ko¨nnen. Ebenso
existieren je nach Modul unterschiedliche Kriterien, anhand derer die durchgefu¨hr-
ten Aufgaben bewertet werden ko¨nnen.
Positionierung des Mikroskops
Im ersten Trainingsmodul wird die Bedienung des Operationsmikroskops trainiert.
Instrumente sind dabei nicht beteiligt. Grundlage des Trainings bilden Kugeln, die
sich durch die korrekte Positionierung des Mikroskopkopfes bei gleichzeitigem Aus-
lo¨sen eines Fußschalters verfa¨rben. In einem definierten Abstand vor der virtuellen
Kamera befindet sich im Sehstrahl des Mikroskops ein dreidimensionales Faden-
kreuz. Dieses muss durch eine Vera¨nderung der Positionierung der Mikroskops so
platziert werden, dass sich die Kugel innerhalb des Fadenkreuzes zentriert befin-
det. Ist dies der Fall und stimmt auch ihr Abstand zum Mikroskop mit dem des
Fadenkreuzes u¨berein, so ist der Fußschalter zu beta¨tigen. Eine farbliche A¨nde-
rung der Kugel von rot auf gru¨n zeigt an, dass das Mikroskop beim Beta¨tigen des
Fußschalters korrekt positioniert war.
(a) Wa¨hrend des Trainings (b) Vera¨nderter Einblickwinkel
Abbildung 7.2.: Traninigsmodul zum Erlernen der Mikroskop-Bedienung
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In den einfacheren Leveln befinden sich die Kugeln gut sichtbar und mittig im
Operationsgebiet. In den ho¨heren Leveln sind die Kugeln so im Operationsgebiet
verteilt, dass das Mikroskop bewegt werden muss, um sie zu lokalisieren. Neben der
Positionierung des Mikroskops wird dabei die Bedienung der Fokus- und Zoom-
Einstellungen geu¨bt. Ein Level ist dabei so ausgelegt, dass das Mikroskop nicht
manuell verstellt werden muss, sondern allein u¨ber die motorisierte Feinpositionie-
rung des Mikroskops auf die Kugeln ausgerichtet werden kann. Diese Steuerung
ist u¨ber die Joysticks an den Pistolengriffen durchfu¨hrbar. Je nach Level bezie-
hungsweise gewu¨nschtem Schwierigkeitsgrad kann die Gro¨ße der Kugeln vera¨ndert
werden.
Abbildung 7.2(a) zeigt ein Level, in dem die Kugeln mittig platziert wurden; drei
der vier Kugeln wurden bereits bearbeitet. Abbildung 7.2(b) illustriert, wie ein
deutliches Umpositionieren des Mikroskops notwenig war, um die platzierten Ku-
geln zu lokalisieren.
Als ein Qualita¨tskriterium dient die Zeit, die der Anwender beno¨tigt, um alle Ku-
geln zu bearbeiten. Diese wird von der Anwendung gemessen und nach Beendigung
des jeweiligen Levels ausgegeben. Aufgezeichnet werden ebenfalls die zuru¨ckgelegte
Wegstrecke des Mikroskops, die Anzahl der Umpositionierungen sowie die Beta¨ti-
gungen des Fußschalters.
Handhabung eines Instruments
Im Rahmen dieses Trainingsmoduls wird die Handhabung eines Instrumentes bei
indirekter Betrachtung durch das Mikroskop trainiert. Dazu muss die Spitze des
Instruments innerhalb kleiner Kugeln, welche im Operationsgebiet verteilt sind,
positioniert werden. Das virtuelle Instrument entspricht dabei dem physikalischen
Modell der rotations-symmetrischen Instrumentnachbildung, es handelt sich also
nicht um ein medizinisches Instrument. Ist die Spitze des Instruments innerhalb
der Kugel positioniert, so vera¨ndert sich deren Farbe schrittweise von rot u¨ber
gelb auf gru¨n. Erst wenn die Farbe vollsta¨ndig von rot auf gru¨n gewechselt hat,
ist das Ziel fu¨r diese Kugel erfu¨llt. Verla¨sst die Instrumentspitze die Kugel bevor
sie ihre Farbe vollsta¨ndig vera¨ndert hat, so wechselt die Farbe zuru¨ck auf rot und
die Aufgabe fu¨r diese Kugel beginnt von neuem.
Je nach Level variieren die Positionen und Radien der Kugeln wie auch die erfor-
derliche Zeit wa¨hrend der sich die Instrumentspitze in der Kugel befinden muss.
In einfachen Leveln ist das Bewegen des Mikroskopkopfes oder das Anpassen der
Fokuseinstellung nicht notwendig. In den ho¨heren Level muss das Mikroskop mehr-
fach neu positioniert werden, so dass alle Kugeln gesehen und erreicht werden
ko¨nnen; Scha¨rfe und Vergro¨ßerung mu¨ssen entsprechend angepasst werden.
Durch eine optionale Erweiterung kann die Aufgabe erschwert werden: Dabei muss
die Instrumentspitze orthogonal zur Kugeloberfla¨che beziehungsweise innerhalb
einer definierten Abweichung vom 90◦-Winkel in die Kugel eindringen. Gelingt
dies nicht, so verschiebt das Instrument die Kugel anstatt in sie einzudringen. Um
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(a) Das Szenario (b) Wa¨hrend des Trainings
Abbildung 7.3.: Traninigsmodul zum Trainineren der Instrumenthandhabung
die Schwierigkeit anzuheben kann die erlaubte Abweichung, die eingehalten werden
muss, damit das Instrument in die Kugel eindringt, variiert werden.
Abbildung 7.3 zeigt das Modul wa¨hrend des Trainings: Abbildung 7.3(a) stellt
das Startszenario eines einfachen Levels dar, Abbildung 7.3(b) zeigt wie eine der
Kugeln bereits bearbeitet wurde, ihre Position jedoch nicht mehr der Startpositi-
on entspricht, da sie als Folge einer zu großen Abweichung beim Eindringen der
Instrumentspitze verschoben wurde.
Fu¨r eine Auswertung der vom Anwender erbrachten Leistung werden die beno¨tig-
te Zeit, die von der Instrumentspitze zuru¨ckgelegte Wegstrecke sowie die Anzahl
der Positionsvorga¨nge des Mikroskops ausgegeben. Bei Leveln, in denen die Ku-
gel senkrecht getroffen werden muss, kann die Abweichung der Kugeln von ihren
Startpositionen als zusa¨tzliches Kriterium betrachtet werden.
Bimanuelles Training
Die Aufgabenstellung dieses Trainingsmoduls a¨hnelt der des vorangegangen Mo-
duls: Wieder mu¨ssen Kugeln durch die richtige Positionierung der Instrumentspitze
umgefa¨rbt werden. Diesmal sind die Kugeln jedoch paarweise vorhanden und mu¨s-
sen von zwei Instrumenten gleichzeitig bearbeitet werden. Dazu werden die beiden
Instrumentnachbildungen verwendet.
In diesem Trainingsmodul gelten alle im letzten Modul erwa¨hnten Parameter, die
zur Vera¨nderung des Schwierigkeitsgrads angepasst werden ko¨nnen. Eine zusa¨tzli-
che Variation kann durch die relative Position der paarweise zusammengeho¨renden
Kugeln erreicht werden: Wird der Abstand der Kugeln zueinander vergro¨ßert, so
fokussiert sich die Aufmerksamkeit des Anwenders auf ein gro¨ßeres Arbeitsvolu-
men.
Abbildung 7.4(a) zeigt den Startzustand eines Levels. In Abbildung 7.4(b) sind die
wa¨hrend des Trainings benutzten Instrumente zu sehen.
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(a) Das Szenario (b) Wa¨hrend des Trainings
Abbildung 7.4.: Traninigsmodul zum bimanuellen Trainieren
Auch dieses Modul erha¨lt einen ho¨heren Schwierigkeitsgrad, wenn die beiden Ku-
geln jeweils senkrecht von den Instrumentspitzen getroffen werden mu¨ssen. Die
Kriterien zur Auswertung der vom Anwender gezeigten Leistung entsprechen de-
nen des letzten Trainingsmoduls.
Anti-Tremor-Training
Mit dem Anti-Tremor-Training soll eine ruhige Hand trainiert werden, welche bei
neurochirurgischen Operationen unerla¨sslich ist. Gleichzeitig trainiert das Modul
die Feinmotorik sowie das korrekte Fu¨hren der Instrumente. Dazu muss die In-
strumentspitze in eine Kugel eingefu¨hrt und mit dieser entlang einer vorgegebenen
Trajektorie bewegt werden. Die Kugel kann die Trajektorie dabei nicht verlassen.
Sie bewegt sich jedoch nur, solange die Instrumentspitze innerhalb eines definier-
ten Abstands vom Kugelmittelpunkt positioniert ist. Die korrekte Positionierung
der Instrumentspitze wird farblich dargestellt.
Die vorgegebene Trajektorie kann je nach Level und gewu¨nschtem Schwierigkeits-
grad variiert werden. Implementiert wurden drei Trajektorien mit einem linearen,
einem sinus- sowie einem schraubenfo¨rmigen Verlauf. Variationen der Schwierig-
keitsgrade ko¨nnen erneut durch den einzuhaltenden Abstand zum Kugelmittel-
punkt definiert werden.
Abbildung 7.5 zeigt zwei Illustrationen des Trainingsmoduls: die linke Kugel muss
entlang der schraubenfo¨rmigen Trajektorie nach rechts gefu¨hrt werden. Das Ziel
der Trajektorie ist durch eine rote Kugel markiert, die sich bei Erreichen gru¨n
fa¨rbt.
Um das Anti-Tremor-Training bimanuell zu gestalten, ist es mo¨glich, dass ein zwei-
tes Instrument innerhalb einer weiteren Kugel platziert werden muss. Wie bei der
ersten Kugel wird dem Anwender u¨ber die Farbe signalisiert, ob das zweite In-
strument korrekt platziert ist. Die Kugel an der Trajektorie bewegt sich in diesem
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(a) Wa¨hrend des Trainings (b) Anzeige des tatsa¨chlich zuru¨ckgelegten
Wegs nach Beendigung des Levels
Abbildung 7.5.: Anti-Tremor-Trainingsmodul
Fall nur, wenn beide Instrumente innerhalb der beiden Kugeln korrekt positioniert
sind.
Als Qualita¨tskriterium der erbrachten Leistung kann erneut die beno¨tigte Zeit
ausgegeben werden. Zusa¨tzlich kann die tatsa¨chlich zuru¨ckgelegte Wegstrecke der
Instrumentspitze angezeigt werden (siehe Abbildung 7.5(b)); auch kann ihre La¨nge
ausgegeben und mit der optimalen La¨nge der Trajektorie verglichen werden.
7.2. Modul zum Clippen eines Aneurysmas
Im Gegensatz zu den vorhergehenden abstrakten Modulen orientiert sich dieses
Modul an der realen Prozedur des Aneurysmen-Clippings. Eine Herausforderung
entsteht durch die Lage des Aneurysmas. Dieses ist typischerweise verha¨ltnisma¨-
ßig tief innerhalb des Scha¨dels gelegen. Um verschiedene Schwierigkeitsstufen zu
ermo¨glichen, lassen sich Position, Lage und Gro¨ße des Aneurysmas vera¨ndern. Das
Aneurysma ist simuliert (vergleiche Kapitel 6). Es reagiert somit auf die Beru¨h-
rung durch die Instrumente und kann deformiert werden. Das untere Ende des
Aneurysmenhalses ist fest an das Muttergefa¨ß gebunden, aus dem es entstanden
ist. Abbildung 7.7 zeigt das virtuelle Aneurysma.
Mit der Anlegezange wird der Clip an den Hals des Aneurysmas gesetzt. Ha¨ufig
kommt ein weiteres Instrument wie beispielsweise ein Dissektor zum Einsatz. Mit
diesem kann umliegendes Gewebe oder auch das Aneurysma selbst deformiert oder
zur Seite geschoben werden, um eine bessere Platzierung des Clips zu ermo¨glichen.
Abbildung 7.8 zeigt beide Instrumente in der virtuellen Szene. Das mit der linken
Hand gefu¨hrte Instrument schiebt dabei das obere Ende des Aneurysmas zur Seite,
damit der Clip besser am Hals platziert werden kann.
Wird die Anlegezange geo¨ffnet, so schließt sich der Aneurysmen-Clip. Befindet
sich dabei Gewebe des Aneurysmas innerhalb der Klammern des Clips, so wird
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Abbildung 7.6.: Bimanuelles Anti-Tremor-Training
dieses zusammendru¨ckt, der Clip greift das Aneurysma und beha¨lt seine Position
bei. Der Clip kann jederzeit erneut gegriffen und umpositioniert werden. Wird die
Anlegezange geo¨ffnet, ohne dass der Clip das Aneurysma greift, so fa¨llt der Clip in
die Tiefe. Abbildung 7.9 zeigt das fertig geclippte Aneurysma in der Simulations-
Anwendung sowie in einer realen Operation.
Die bei den abstrakten Modulen angewandten objektiven Qualita¨tskriterien sind
bei diesem medizinischen Trainingsmodul von geringerer Relevanz. Im Mittelpunkt
steht das Ergebnis, weniger die beno¨tigte Zeit oder der vom Instrument zuru¨ck-
gelegte Weg. Dennoch kann eine Aussage u¨ber die Qualita¨t des Eingriffs getroffen
werden, indem beispielsweise die vom Instrument oder vom Clip auf das Aneurys-
ma ausgeu¨bten Kra¨fte aufgezeichnet und ausgegeben werden.
7.3. Diskussion
Mit Hilfe der abstrakten Trainingsmodule ko¨nnen grundlegende Fertigkeiten wie
die Bedienung des Mikroskops, das pra¨zise Fu¨hren der Instrumente und das in-
direkte Arbeiten ohne direkte Sicht auf die eigenen Ha¨nde trainiert werden. Alle
Trainingsmodule sind u¨ber verschiedene Parameter hinsichtlich ihrer Schwierig-
keitsgrade einstellbar. Unterschiedliche Kriterien wie die beno¨tigte Zeit oder die
zuru¨ckgelegte Wegstrecke des Instruments ko¨nnen aufgezeichnet und nach Beendi-
gung der Trainingseinheit ausgegeben werden. In zuku¨nftigen Entwicklungen und
Evaluationen des Systems ko¨nnen diese als objektive Bewertungskriterien dienen,
um die Leistungen mehrerer Anwender miteinander vergleichen zu ko¨nnen.
Mit dem Clippen des Aneurysmas wurde ein erstes Trainingsmodul mit medizini-
schem Hintergrund in den Simulator integriert. Der wachsende Trainingsbedarf
fu¨r diesen Eingriff wurde in den medizinischen Grundlagen (Kapitel 2) darge-
legt. Der Vergleich in Abbildung 7.9 zeigt, dass die simulierte Szene vor allem
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Abbildung 7.7.: Das zu clippende Aneurysma
in Hinblick auf die Grafik in weiteren Entwicklungen zu verbessern ist. Weitere
Verbesserungsmo¨glichkeiten liegen in der Simulation von Blutungen und der Si-
mulation einer Aneurysmen-Ruptur. Auch die Interaktionsmo¨glichkeiten mit dem
umliegenden Gewebe sind zu erweitern. Dennoch legt dieses erste Trainingsmodul
mit medizinischem Hintergrund einen Grundstein fu¨r die weitere Entwicklung des
Simulators.
Sowohl die abstrakten wie auch das medizinische Modul wurden von A¨rzten der
Neurochirurgischen Klinik Mannheim der Universita¨t Heidelberg als sinnvolle Trai-
ningsmo¨glichkeit eingestuft. Weitere Evaluationen sind notwendig, um den prakti-
schen Nutzen des Simulators zu besta¨tigen und weitere Verbesserungsmo¨glichkei-
ten aufzuzeigen
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Abbildung 7.8.: Anlegezange mit Clip und zweitem Instrument
(a) Bild einer realen Operation (b) Screenshot aus der NeuroSim-Anwendung
Abbildung 7.9.: Geclipptes Aneurysma in einer realen Operation und im Simulator
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Kapitel8
Schlussfolgerungen und Ausblick
In der vorliegenden Arbeit wurde ein neurochirurgischer Trainingssimulator fu¨r
intrakranielle Eingriffe vorgestellt. Die Vorteile eines solchen auf virtueller Rea-
lita¨t basierenden Simulators gegenu¨ber vorhandenen Trainingsmethoden wurden
dargelegt. Der Schwerpunkt der Entwicklung lag auf der Schnittstelle zwischen An-
wender und Simulator. Die Entwicklung des Simulators erfolgte in Kooperation mit
der VRmagic GmbH sowie mit A¨rzten der Neurochirurgischen Klinik Mannheim
der Universita¨t Heidelberg. Der Prototyp ist in Abbildung 8.1 zu sehen und wurde
erstmals 2011 auf der Medicine Meets Virtual Reality Konferenz in Kalifornien,
USA vorgestellt [BDSM11].
Abbildung 8.1.: Der neurochirurgische Trainingssimulator NeuroSim
NeuroSim bildet eine Basis, auf der weitere Entwicklungen aufbauen ko¨nnen. Vor
allem durch die Verwendung der Plattform-Bibliothek ist die Anwendung problem-
8. Schlussfolgerungen und Ausblick
los erweiterbar. Weitere Instrumente oder auch medizinische Gera¨te ko¨nnen ebenso
wie zusa¨tzliche Trainingsmodule in Form von Plugins integriert werden.
8.1. Schnittstelle zwischen Anwender und Simulator
Abbildung 8.2 vergleicht eine reale neurochirurgische Operation mit dem Simu-
lator. Zu erkennen ist die U¨bereinstimmung in den beiden wichtigsten Interakti-
onspunkten, den chirurgischen Instrumenten und dem Operationsmikroskop. Das
entscheidende Vorhaben, eine native Schnittstelle zwischen Anwender und Simu-
lator zu schaffen, wurde realisiert.
(a) Reale Operation (b) NeuroSim
Abbildung 8.2.: Vergleich einer realen Operation mit dem Simulator. Abbildung
(a) mit freundlicher Genehmigung der Leica Microsystems GmbH.
Bei intrakraniellen Operationen interagieren die Instrumente mit fast ausschließlich
weichem Gewebe. Auf haptische Force-Feedback-Gera¨te wurde deswegen bewusst
verzichtet, da sie den Bewegungsraum deutlich einschra¨nken. Stattdessen wurden
reale Instrumente und deren Nachbildungen verwendet. Mit Hilfe optischer und
inertialer Trackingverfahren wurden die Position, die Orientierung und der gegebe-
nenfalls vorhandene O¨ffnungswinkel der Instrumente bestimmt und deren virtuelle
Nachbildungen in der computergenerierten Szene entsprechend angezeigt. Sowohl
die Updateraten als auch die Latenzen genu¨gen den Anforderungen der Echtzeitfa¨-
higkeit. Die Genauigkeit der Positionsbestimmung konnte nicht absolut angegeben
werden; allerdings war dies auch nicht der Schwerpunkt der Entwicklung. Dennoch
legen die durchgefu¨hrten Messungen nahe, dass die Genauigkeiten im Bereich von
unter einem Millimeter liegen. Eine sinnvolle Interaktion mit der virtuellen Sze-
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ne ist somit mo¨glich. Die im Rahmen der Arbeit entwickelte Sensorplatine bildet
eine Grundlage, auf der weitere Entwicklungen im Bereich der Sensorfusion von
inertialem und optischem Tracking aufbauen ko¨nnen.
Intrakranielle Operationen werden fast ausschließlich mit Hilfe eines Operations-
mikroskops durchgefu¨hrt. Seine Positionierung und Bedienung, wie beispielsweise
das Einstellen der richtigen Vergro¨ßerung und Scha¨rfe, mu¨ssen trainiert werden.
Auch muss sich der Chirurg an das indirekte Arbeiten durch das Mikroskop ohne
Sicht auf die eigenen Ha¨nde gewo¨hnen. Um dieses Training zu ermo¨glichen, wurde
ein reales Operationsmikroskop der Leica Microsystems GmbH in den Simulator
integriert. Die Okulare wurden durch ein stereoskopisches Display ersetzt, wel-
ches die computergenerierte Szene dreidimensional anzeigt. Die Position und die
Orientierung des Mikroskopkopfes werden von einem optischen Trackingsystem
bestimmt, u¨ber den CAN-Bus des Mikroskops werden die Werte der Scha¨rfe und
Vergro¨ßerungen ausgelesen. Aufgrund dieser Daten wird die virtuelle Realita¨t ent-
sprechend angepasst. Die Bedienung des Operationsmikroskops stimmt somit in
den wesentlichen Punkten mit der Handhabung bei einem realen Eingriff u¨ber-
ein. Alle implementierten Funktionen sind effektiv genug um die echtzeitfa¨hige
Anbindung des Mikroskops an den Simulator zu ermo¨glichen. Die Integration des
Mikroskops an NeuroSim wurde 2012 auf der IEEE VR-Konferenz in Kalifornien,
USA pra¨sentiert [Bei12].
8.2. Trainingsmodule
Der in dieser Arbeit implementierte Simulator beinhaltet mehrere Trainingsmodu-
le, die in Kapitel 7 vorgestellt wurden. Mit abstrakten Modulen ko¨nnen grundle-
gende Fertigkeiten wie die Bedienung des Mikroskops oder der Umgang mit den
Instrumenten bei hohen Vergro¨ßerungen trainiert werden. Diese Module kommen
ohne medizinischen Bezug aus und ermo¨glichen ein nahezu
”
spielerisches“ Trai-
ning. Die Module sind in verschiedene Level unterteilt, deren Schwierigkeitsgrad
sich u¨ber mehrere Parameter anpassen la¨sst. Mehrere Kriterien werden wa¨hrend
des Trainings aufgezeichnet, nach Beenden des Moduls ausgegeben und stehen fu¨r
eine zuku¨nftige Auswertung zur Verfu¨gung.
Als erstes Trainingsmodul mit medizinischem Hintergrund wurde das Clippen eines
Aneurysmas gewa¨hlt. Die Notwendigkeit fu¨r das Training eines solchen Eingriffs
wurde in Kapitel 2 dargelegt. Innerhalb des Trainingsmoduls muss ein Clip u¨ber
eine Anlegezange auf ein bereits freipra¨pariertes Aneurysma gesetzt werden. Das
Aneurysma wird dabei von einer Feder-Masse-Simulation simuliert und interagiert
mit den Instrumenten beziehungsweise dem Clip. Dieses Trainingsmodul wurde
2012 auf der Medicine Meets Virtual Reality Konferenz in Kalifornien, USA vor-
gestellt [BSS+12].
Neurochirurgen besta¨tigten den prinzipiellen Nutzen der abstrakten Module sowie
des Moduls zum Clippen des Aneurysmas. Jedoch ist eine Studie notwendig, um
die Effektivita¨t des Simulators zu evaluieren. Diese war aus zeitlichen und organi-
satorischen Gru¨nden nicht Teil der vorliegenden Arbeit.
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8.3. Ausblick
Die meisten Erweiterungsmo¨glichkeiten liegen im Bereich der medizinischen Simu-
lation des Aneurysmen-Clippings. Zum jetzigen Zeitpunkt beginnt das Modul mit
dem eigentlichen Clipping. Erweitert werden ko¨nnte es um eine Pra¨paration des
Aneurysmas. Dazu muss die Simulation, die sich derzeit auf das Aneurysma be-
schra¨nkt, auf umliegendes Gewebe erweitert werden. Dieses Gewebe muss zuna¨chst
zur Seite geschoben oder auch geschnitten werden, um einen Zugang zum Aneurys-
ma zu ermo¨glichen. Die dafu¨r notwendigen Reiß- und Schneide-Algorithmen ko¨n-
nen aus dem derzeit am ICM in Entwicklung befindlichen MicroSim-Projekt [Sis12]
u¨bernommen werden. Bei diesem Vorgang treten Blutungen kleinerer Gefa¨ße auf;
sie stellen eine Komplikation dar und mu¨ssen gestillt werden. Ausgetretenes Blut
wird abgesaugt. Fu¨r diese Vorga¨nge mu¨ssen entsprechende Flu¨ssigkeits- und Ab-
saugsimulationen in den Simulator integriert werden. Ebenso wird eine Modellie-
rung des Verschließens der Blutungen mit Hilfe hochfrequentem Wechselstroms
beno¨tigt. Aneurysmen, die sich in Form und Lage von dem im Trainingsmodul
abgebildeten Aneurysma unterscheiden, ko¨nnen in den Simulator integriert wer-
den. Damit ko¨nnen verschiedene Komplexita¨tsstufen des Aneurysmen-Clippings
abgebildet werden.
Die Implementierung weiterer medizinischer Prozeduren in Form von Trainingsmo-
dulen ist denkbar. So kann beispielsweise die Gefa¨ß-Anastomose, also das Verna¨hen
zweier Blutgefa¨ße, die derzeit im Rahmen des MicroSim-Projekts entwickelt wird,
in NeuroSim eingebaut werden. Diese Techniken kommen bei neurochirurgischen
Bypass-Operationen vor, die nur von wenigen Chirurgen durchgefu¨hrt werden. Die
Resektion eines Tumors stellt eine weitere neurochirurgische Operation dar, die in
NeuroSim integriert werden kann.
Das Kopfphantom des Patienten bildet eine pterionale Kraniotomie ab. Weitere
Kopfmodelle mit unterschiedlichen Zuga¨ngen ko¨nnen das Anwendungsspektrum
des Simulators erweitern. Ebenso ko¨nnen weitere Aneurysmen-Clips mit verschie-
denen geometrischen Strukturen modelliert werden.
Wa¨hrend der Durchfu¨hrung der Trainingsmodule werden verschiedene Kriterien,
wie beispielsweise die beno¨tigte Zeit oder der von den Instrumenten zuru¨ckgeleg-
te Weg, aufgezeichnet. Um dem Anwender eine bessere Ru¨ckmeldung u¨ber seine
erbrachte Leistung zu geben, mu¨ssen diese Messungen je nach medizinischer Rele-
vanz gewichtet und in Form einer Punkte- oder Notenwertung ausgegeben werden.
Neben diesen technischen Weiterentwicklungen ha¨ngt die Zukunft von NeuroSim
vor allem von seiner medizinischen Evaluierung ab: Die Entwicklung des Simula-
tors wurde von Neurochirurgen begleitet; sie besta¨tigten die korrekte Abbildung
der Schnittstellen sowie den prinzipiellen Nutzen der Trainingsmodule. Dennoch
ist eine Studie notwendig, in der gro¨ßere Gruppen die Funktionalita¨t und den
Lernerfolg des vorgestellten Simulators u¨berpru¨fen.
Bei einer mo¨glichen Produktplatzierung ko¨nnen das Stereodisplay und das opti-
sche Trackingsystem als zusa¨tzlich montierbare Komponenten fu¨r das Operations-
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mikroskop eingestuft werden. Somit ko¨nnten die in den Kliniken bereits vorhan-
denen Operationsmikroskope in Phasen geringer Auslastung als Trainingsgera¨te
verwendet werden. Alternativ ko¨nnen Mikroskope, die bereits ausrangiert wurden,
umgebaut werden. Die Anschaffung eines weiteren Operationsmikroskops fu¨r den
Simulator ist somit nicht notwendig, es fallen keine hohen zusa¨tzlichen Kosten an.
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AnhangA
uIMU-Platine
Um den verwendeten ADIS-16350AMLZ-Sensor mit Spannung zu versorgen und
seine Daten u¨ber den PC auslesen zu ko¨nnen, wurde folgende Platine entwickelt.
”
uIMU“ steht fu¨r das Auslesen der Daten per USB in Kombination mit dem
”
In-
ertial Measurement System“. Um nur ein Kabel verwenden zu mu¨ssen, sollte die
Spannungsversorung genau wie das Auslesen der Daten u¨ber USB erfolgen. Dazu
war es no¨tig, die instabile USB-Spannung auf stabile 5 V zu bringen und die Daten
vom SPI-Interface des Sensors in USB-Pakete zu kapseln.
Fu¨r die Spannungsversorgung wurde eine TPS60110 Charge Pump von Texas In-
struments in der
”
Ultra Low Ripple“ Konfiguration [Tex03] verwendet. Sowohl die
anliegenden USB-Spannung als auch die stabilisierte Spannung wird von je einer
LED angezeigt.
Abbildung A.1.: uIMU-Platine mit Sensoreinheit
A. uIMU-Platine
Um das SPI-Interface der Sensoreinheit anzusprechen und die Daten per USB
auslesen zu ko¨nnen, wurde ein FT2232D Chip von Analog Devices verwendet.
Abbildung A.2 und A.3 zeigen das Board-Layout in Eagle. Abbildung A.4 zeigt
die schematische Ansicht des Eagle-Layouts.
Abbildung A.2.: uIMU-Eagle-Board, Oberseite
Abbildung A.3.: uIMU-Eagle-Board, Unterseite
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Abbildung A.4.: Schaltplan der uIMU-Platine
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AnhangB
LED-Platine
Um die Infrarot-LEDs u¨ber die Einstellung des Stroms dimmen zu ko¨nnen und
gleichzeitig eine variable Anzahl an LEDs zu ermo¨glichen, wurde eine spannungs-
gesteuerte Stromquelle in das Kopfphantom eingebaut, siehe Abbildung B.2. Diese
wird von einem handelsu¨blichen 12 V-Spannungsteil versorgt, der Stromfluss kann
u¨ber einen Potentiometer zwischen 0 und 100 mA geregelt werden.
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Abbildung B.1.: Schaltplan der Stromquelle
B. LED-Platine
Die verwendeten LEDs beno¨tigen bei 100 mA 1,5 V. Bei dem verwendeten Netzteil
ko¨nnen somit ohne Dimmung bis zu 8 LEDs angeschlossen werden, bei gedrosselter
Stromversorgung entsprechend mehr. Im vorliegenden Projekt wurden die LEDs
mit etwa 60 mA betrieben, was fu¨r eine Belichtungszeit von 0,1 ms ausreichend
war. In diesem Fall beno¨tigt jede LED etwa 1,4 V.
Abbildung B.2.: Stromquelle der LEDs
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AnhangC
Optimales Dreieck
Im Folgenden soll die Herleitung der optimalen Platzierung von drei Markern fu¨r
das Tracken von rigiden Objekten erla¨utert werden. Die Translation des Objektes
ist bereits durch einen Marker gegeben. Um die vollsta¨ndige Rotation zu bestim-
men, mu¨ssen die Marker ein Dreieck bilden, die Seiten mu¨ssen also paarweise linear
unabha¨ngig sein.
Im Folgenden werden die drei Marker a¨quivalent zu den drei Ecken des Dreiecks
A, B und C verwendet. Ohne Beschra¨nkung der Allgemeinheit kann dabei ange-
nommen werden, dass Marker A und B im Abstand einer Maßeinheit angebracht
werden und die dadurch festgelegte Seite c die la¨ngste in einem unsymmetrischen
Dreieck ist:
a < b < c = 1 (C.1)
Gesucht wird somit die Position der dritten Ecke C, ausgedru¨ckt durch ihre x- und
y-Koordinate. Aus Gleichung C.1 ergeben sich folgende Nebenbedingungen fu¨r die
Lage von C:
x2 + y2 < 1 (C.2)
0, 5 < x < 1 (C.3)
0 < y < 1 (C.4)
Abbildung C.1 stellt das Dreieck mit der gesuchten Ecke C dar.
Gesucht ist somit die Lage von C, also ihre x- und y-Koordinate, so dass die
minimale Differenz zweier Seitenla¨ngen maximal ist:
arg max
x,y
(min(b(x, y)− a(x, y), c− b(x, y), c− a(x, y))) (C.5)
C. Optimales Dreieck
Abbildung C.1.: Dreieck
Durch Gleichung C.1 ergibt sich:
arg max
x,y
(min(b(x, y)− a(x, y), 1− b(x, y))) (C.6)
Es folgt fu¨r die beiden relevanten Funktionen:
fb−a(x, y) := Seiteb − Seitea =
√
x2 + y2 −
√
(1− x)2 + y2 (C.7)
gc−b(x, y) := Seitec − Seiteb = 1− Seiteb = 1−
√
x2 + y2 (C.8)
Die grafische Lo¨sung (siehe Abbildung C.2, bzw. Abbildung C.3) der gesuchten
Bedingung C.5 mit den beiden Funktionen fb−a und gc−b ergibt ein Optimum fu¨r
y = 0 und x ≈ 23 . Dies stellt offensichtlich kein Dreieck dar. Mit wachsendem y
und somit mit wachsender Ho¨he des Dreiecks bewegt sich das Maximum monoton
fallend auf der Schnittlinie der beiden Funktionen.
Eine alternative Betrachtungsweise stellt die Suche nach einer optimalen Ver-
ha¨ltnis der Strecken untereinander dar. Dies wu¨rde im Optimum ebenfalls zu
keinem Dreieck, sondern zu einer geteilten Strecke fu¨hren. Statt der x ≈ 23 -
Lo¨sung wu¨rde es zu x ≈ 0, 618 fu¨hren, was dem Goldenen Schnitt entspricht:
φ = 1+
√
5
1 ≈ 1, 618, 1φ ≈ 0, 618. Mit wachsendem y bewegt sich das Maximum wie-
der monoton fallend auf der Schnittlinie der beiden Funktionen. Die Betrachtung
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der Verha¨ltnisse ist jedoch ungu¨nstig, da ein sehr gutes Verha¨ltnis auch bei sehr
kleinen Differenzen der Seitenla¨ngen vorkommen kann.
Ebenso ist eine Betrachtung der verschiedenen Winkel nicht sinnvoll: Diese ha¨ngen
nicht linear mit den Seitenla¨ngen des Dreiecks zusammen und ko¨nnen im Falle des
optischen Trackings der Eckpunkte erst aus den Seitenla¨ngen berechnet werden.
Abbildung C.2.: Abbildung der beiden Funktionen. Da das Minimum beider Funk-
tionen gesucht wird, sind nur die Fla¨chen mit kleinerem z-Wert
zu beachten. Das Maximum liegt in der Schnittlinie.
Folglich wird eine weitere Nebenbedingung beno¨tigt, die y > 0 einschra¨nkt. Ge-
nauer wird ein y gesucht, das groß genug ist, um eine stabile Basis des Koordina-
tensystems aufzustellen. Die optimale Lage von C stellt einen Zielkonflikt zwischen
absolutem Optimum und mo¨glichst großem y fu¨r eine stabile Basis dar.
Im Folgenden wird lediglich die in Abbildung C.3 weiß dargestellte Schnittlinie der
beiden Funktionen betrachtet, da sich zu einem gegeben y-Wert dort der optimale
x-Wert und die absolute Differenz ablesen lassen. Abbildung C.4 zeigt die Abha¨n-
gigkeit des x-Wertes vom y-Wert, Abbildung C.5 zeigt die entsprechende Differenz,
ebenfalls in Abha¨ngigkeit Wertes von y.
Soll der Wert von y mindestens 0,5 Einheiten betragen, um eine stabile Basis auf-
stellen zu ko¨nnen, so betra¨gt der optimale x-Wert etwa 0,64 Einheiten (Abbildung
C.4). Die Seitenla¨ngen der beiden a¨hnlichsten Seiten unterscheiden sich um etwa
0,2 Einheiten (Abbildung C.5).
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Abbildung C.3.: Abbildung der jeweils kleineren Abschnitte beider Funktionen.
Das Maximum in Abha¨ngigkeit von y liegt auf der Schnittlinie
beider Funktionen.
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Abbildung C.4.: x-Koordinate von C in Abha¨ngigkeit der y-Koordinate
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Abbildung C.5.: Absolute Differenz der – bezu¨glich ihrer La¨nge – a¨hnlichsten Sei-
ten in Abha¨ngigkeit der y-Koordinate
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AnhangD
Transform-Modul
Nach dem Kalibrieren der internen und externen Parameter des Kamerasystems
befindet sich der Koordinatenursprung im Kamerazentrum des ersten Kamera-
sensors. Die externen Parameter dieser Kamera entsprechen also einer 4 × 4-
Einheitsmatrix. Die externen Parameter der anderen Sensoren beziehen sich auf
diesen Ursprung. Dadurch wechselt die Transformation zwischen Kamera- und
Weltkoordinatensystem nach jeder Neuordnung und Kalibrierung der Sensoren.
Damit diese wechselnde Transformation nicht jedesmal erneut bestimmt und im
Simulator abgebildet werden muss, ist eine definierte Ausrichtung des Systems
wu¨nschenswert.
Dazu wurde fu¨r Tracklab, einem Programm der VRmagic GmbH, welches die
Entwicklungs-, Kalibrier- und Experimentierumgebung fu¨r neue Tracking-Algorith-
men darstellt, das im Folgenden beschriebene Plugin entwickelt. Dieses erlaubt, den
Ursprung des Systems an eine definierte Stelle im Raum zu legen und ebenso des-
sen Ausrichtung zu bestimmten. Dazu wird ein Markerdreieck im Raum platziert.
U¨ber Konfigurationsdateien wird festgelegt, welche Transformation Tinitial zwi-
schen Kamerasystem und Markerdreieck initial bestehen soll. Nachdem ein Bild-
frame vom Kamerasystem aufgenommen wurde, in dem alle drei Marker erkannt
wurden, wird die aktuelle Transformation Ttracking bestimmt. Anschließend werden
die Kamera-Koordinatensysteme so verschoben, dass die Transformation zwischen
Kamerasystem und Markerdreieck der gewu¨nschten initialen Transformation ent-
spricht.
Die Verschiebung der externen Parameter aller beteiligten Sensoren bzw. Kameras
berechnet sich dabei nach:
Ttranslate = Ttracking + T
T
initial (D.1)
Abbildung D.2 zeigt das Tracklab-Plugin. Am rechten Rand sind die Bilder von vier
Sensoren zu sehen. Am oberen Rand befinden sich die rektifizierten Bilder zweier
D. Transform-Modul
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Abbildung D.1.: Transformationen zwischen Trackingystem, Markerdreieck und
gewu¨nschtem Zielsystem
Kamerapaare. Das Plugin beinhaltet eine Auswahl verschiedener Rekonstrukti-
onsverfahren und die dafu¨r notwendigen Parameter. Im mittleren Bild werden die
rekonstruierten Marker angezeigt. Sind die drei Marker des Kalibrierungsdreiecks
erkannt, so kann ausgewa¨hlt werden, fu¨r welches System die Transformation durch-
gefu¨hrt werden soll. Je nach Auswahl wird die entsprechende Konfigurationsdatei
mit der gewu¨nschten initialen Transformation Tinitial geladen.
Das Transform-Modul kommt zum Einsatz beim Mikroskop-Tracking (siehe Kapi-
tel 5), beim Instrumenten-Tracking (siehe Kapitel 4) sowie beim Trackingsystem
des MicroSim-Projektes (siehe [Sch12]).
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Abbildung D.2.: Transform-Modul in Tracklab
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